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1 Einleitung
1
1 Einleitung
Seit 1997 betreibt die Gesellschaft fu¨r Schwerionenforschung Darmstadt (GSI) im Rah-
men der Deutschen Schwerionentherapie-Kollaboration in Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Krebsforschungszentrum (DKFZ), der Universita¨tsklinik Heidelberg und dem For-
schungszentrum Dresden-Rossendorf (FZD) eine experimentelle Therapieanlage, in der
Tumorpatienten mit Schwerionenstrahlen behandelt werden. Der erheblich gro¨ßere Auf-
wand bei der Schwerionentherapie im Vergleich zur Standardbehandlung mit Elektronen-
oder Ro¨ntgenstrahlung rechtfertigt sich durch die physikalischen und biologischen Eigen-
schaften der Ionen, wenn sie in Gewebe abgebremst werden.
Alle Tumor-Behandlungen mit ionisierender Strahlung (Strahlentherapie, Radionuklid-
therapie) beruhen darauf, dass Strahlenergie innerhalb des Volumens des Tumors deponiert
wird. Dessen Zellen werden dadurch so gescha¨digt, dass sie ihre Teilungsfa¨higkeit verlieren
und absterben. In vielen Kliniken sind heutzutage Elektronenbeschleuniger installiert, die
mit relativ geringem Aufwand eine Therapie ermo¨glichen. Allerdings haben Elektronen
oder die harte Ro¨ntgenstrahlung, die beim Auftreffen der Elektronen auf ein Bremsstrah-
lungstarget erzeugt wird, die Eigenschaft, dass sie ihre Energie entlang des ganzen Wegs
durch das Gewebe abgeben. Daher entfalten sie ihre Wirkung auch im gesunden Gewebe,
das dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Reichweite
nicht scharf begrenzt ist. Im Gegensatz dazu deponieren Ionen einen erheblichen Teil ihrer
Energie am Ende ihres Weges durch das Gewebe und haben eine definierte und u¨ber die
kinetische Energie kontrollierbare Reichweite. Dadurch kann der Bereich der Zellscha¨di-
gungen viel besser auf das Tumorgewebe konzentriert werden. Davor liegendes gesundes
Gewebe wird geschont und dahinter liegende strahlenempfindliche Organe werden aus-
gespart. Der Einsatz von Ionenstrahlen eignet sich daher besonders fu¨r Patienten, deren
Tumoren mit Elektronen- oder Ro¨ntgenstrahlung nicht erfolgreich behandelt werden ko¨n-
nen.
Bei allen Behandlungsmethoden ist es no¨tig, dass man den Wirkungsbereich des Strah-
les genau bestimmt, um die Scha¨digungen im Bereich des Tumors zu maximieren und
das gesunde Gewebe zu schonen. Bei der Behandlung mit Schwerionenstrahlung kommt
dem jedoch eine besonders hohe Bedeutung zu, weil die Wirkung des Strahles lokalisierter
und damit konzentrierter ist. Vera¨nderungen in der Dichte des durchstrahlten Gewebes
haben einen erheblichen Einfluss auf die Dosisdeposition. Eine Fehlberechnung der Reich-
weite des Strahles, durch Dichtevariation oder durch Ungenauigkeiten im physikalischen
Strahlmodell, wu¨rde zu einer erheblichen Scha¨digung des gesunden Gewebes oder der
strahlenempfindlichen Organe fu¨hren.
Das wichtigste Hilfsmittel bei der Berechnung des Wirkungsortes sind Simulationen,
mit denen das Verhalten und die Reichweite des Strahles vorhergesagt werden ko¨nnen.
Diese beruhen auf einem Computertomogramm, welches vor Bestrahlungsbeginn aufge-
nommen wird. Die Situation im Patienten kann sich jedoch wa¨hrend der Bestrahlung, die
meist u¨ber 20 Tage geht, vera¨ndern. Zum einen kann die Dichte des durchstrahlten Ge-
webes variieren, so ko¨nnen etwa Schleimhautpartien an- und abschwellen. Zum anderen
beeinflussen verschiedene Prozesse das Verhalten der deponierten Ionen im Gewebe, die
zum Teil nur ungenu¨gend bekannt sind und in hohem Maße vom Gewebetyp abha¨ngen.
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Dazu kommen Ungenauigkeiten und Abweichungen in der Patientenpositionierung, oder,
bei der Einfu¨hrung neuer Ionensorten, Ma¨ngel im physikalischen Strahlmodell. All diese
Effekte machen es wu¨nschenswert, die im Tumorgebiet deponierte Dosis nicht nur zu be-
rechnen, sondern die Applikation auch kontrollieren zu ko¨nnen.
Eine Technik, die seit 1997 an der GSI bei der Bestrahlung mit Kohlenstoffionen zum
Einsatz kommt, ist die sogenannte in-beam Positronen-Emissions-Tomographie (in-beam
PET). PET ist ein etabliertes Verfahren der Nuklearmedizin und wird normalerweise
benutzt, um Stoffwechselprozesse zu verfolgen, indem mit Positronenemittern markier-
te Radiopharmazeutika verabreicht werden und ihre Verteilung beobachtet wird. Bei der
Schwerionentherapie hingegen entstehen die Positronenemitter durch die Wechselwirkung
des Ionenstrahles mit dem Gewebe. Die mit in-beam PET gemessene Aktivita¨tsverteilung
erlaubt Ru¨ckschlu¨sse auf die ra¨umliche Verteilung der deponierten Strahldosis. Die vorlie-
gende Arbeit stellt einen Beitrag zur Erweiterung der in-beam PET-Methode dar.
Ziel dieser Arbeit war es, die Pra¨zision der in-beam PET-Methode zu erho¨hen und diese
Methode fu¨r eine weitere Ionensorte nutzbar zu machen. Gegenwa¨rtig werden die meisten
Ionenbestrahlungen mit Protonen ausgefu¨hrt. Die strahlenbiologischen Eigenschaften von
3He sind a¨hnlich denen der Protonen, jedoch weisen 3He-Ionen eine deutlich geringere Sei-
tenstreuung auf. Bestrahlungen mit ho¨herer Pra¨zision sind somit mo¨glich. Deshalb ist es
wu¨nschenswert, die in-beam PET-Methode auch fu¨r 3He einzusetzen.
Es wurden Experimente mit verschiedenen Targets bei verschiedenen Energien durch-
gefu¨hrt. Aus den mit der Positronenkamera durchgefu¨hrten Messungen war es mo¨glich,
auf die β+-Aktivita¨tsverteilungen, die Aktivita¨tskonzentrationen und die zu Positronene-
mittern fu¨hrenden Wirkungsquerschnitte zu schließen. Mit dem Monte-Carlo Programm
Shield-Hit wurden die Messungen simuliert. Die Ergebnisse fu¨r 3He werden mit denen
aus 12C-Bestrahlungen verglichen.
Da das in-beam PET Verfahren auf dem Vergleich einer Messung mit einer Voraussa-
ge beruht, ist fu¨r eine mo¨glichst realistische Vorhersage der Positronenemitterverteilung
die genaue Kenntnis der Reaktionsraten Voraussetzung. Fu¨r Helium-Ionen sind jedoch
nur wenige Reaktionsquerschnitte fu¨r die zu Positronenemittern fu¨hrenden Reaktionen
verfu¨gbar. Deshalb erfolgt in dieser Arbeit eine Auswertung verschiedener Wirkungsquer-
schnittsmodelle. Die Anforderungen an eine fu¨r in-beam PET verwendbare Simulation
werden erarbeitet.
Die Genauigkeit der in-beam PET-Methode ha¨ngt wesentlich von einer exakten U¨ber-
lagerung der gemessenen Positronenemitter-Verteilung mit dem Planungs-Computertomo-
gramm ab, die dafu¨r in das stereotaktische Koordinatensystem transformiert werden muss.
Dies erfordert die genaue Kenntnis der Kristallkoordinaten des Detektors. Bei nicht be-
wegten Systemen sind diese unvera¨nderlich und werden mittels einer initialen Einstellung
bestimmt. Um die Flexibilita¨t der Patientenpositionierung und die der Einstrahlrichtungen
zu erho¨hen, ist eine flexiblere Positionierung der in-beam PET-Kamera erforderlich. So-
mit werden verschiedene Messpositionen ermo¨glicht, die besser an die Lage des bestrahlten
3
1 Einleitung
Tumors angepasst werden ko¨nnen. Da sich die Detektoren bei der Bewegung deformieren,
werden Methoden beno¨tigt, die es erlauben, die Kristallkoordinaten der bewegten Detek-
toren mit der gleichen Genauigkeit zu bestimmen wie bei ortsfesten Systemen.
Die Aussage des in-beam PET Verfahrens beruht auf einem Vergleich zwischen Vorher-
sage der Positronenemitterverteilung und deren Messung. Die physikalischen Prozesse der
Positronenemittererzeugung bei 12C-Bestrahlungen werden von der gegenwa¨rtig verwende-
ten Software gut beschrieben. Die oft beobachteten Abweichungen zwischen Messung und
Vorausberechnung sind gro¨ßtenteils auf im Patienten ablaufende physiologische Prozesse
zuru¨ckzufu¨hren. Auch bei anderen Ionensorten, wie zum Beispiel 3He, ist dieser Effekt
zu erwarten. Eine Lo¨sung dieses Problems fu¨hrt somit zu einer generellen Verbesserung
der in-beam PET-Methode fu¨r alle Teilchenarten. Um diese im Patienten ablaufenden
Vorga¨nge zu quantifizieren und zu korrigieren, werden Auswaschungsprozesse, die auf die
Positronenemitterverteilung wirken, untersucht. Es werden effektive Halbwertszeiten in
Abha¨ngigkeit von verschiedenen Parametern betrachtet, biologische Halbwertszeiten be-
rechnet und in die Vorhersagen der Positronenemitterverteilung eingearbeitet. Dies erho¨ht
die Sicherheit bei der Beurteilung der Dosisapplikation.
Nach einer Einfu¨hrung in die fu¨r in-beam PET relevanten physikalischen Grundlagen
in Kapitel 2.1 und 2.2 und einer kurzen Ausfu¨hrung zur therapeutischen Anwendung von
Strahlung in Kapitel 2.3 wird die in-beam PET-Methode und ihre Anwendung in der
klinischen Praxis an GSI in Kapitel 2.4 vorgestellt. In Kapitel 3 werden verschiedene Wir-
kungsquerschnittsmodelle vorgestellt und an Helium-induzierten Reaktionen getestet. Die
durchgefu¨hrten Experimente am 3He-Strahl werden in Kapitel 4 dargestellt und ausgewer-
tet. Das Kapitel 5 umfasst die Beschreibung der nun mo¨glichen, flexibleren Positionierung
der PET-Detektoren. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Untersuchungen zum Einfluss
der metabolischen Prozesse auf die Positronenemitterverteilung untersucht. Abschließend
werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und es wird ein Ausblick auf mo¨gliche
zuku¨nftige Entwicklungen gegeben.
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2.1 Wechselwirkung von Strahlung mit Materie
Beim Durchgang von Strahlung durch Materie kommt es zu Wechselwirkungen. Bei die-
sen Wechselwirkungen ko¨nnen neue Atomkerne gebildet werden, die einfliegenden Teilchen
werden abgelenkt, verschiedene Anregungszusta¨nde treten auf. Ein Nachweis dieser Ver-
a¨nderung ist u¨ber die emittierte Strahlung mo¨glich. Abha¨ngig von der Art der einfallenden
Strahlung erfolgt die Wechselwirkung nur mit dem Kern des Atoms oder mit dem ganzen
Atom einschließlich der den Kern umgebenden Elektronen.
Fu¨r geladene Teilchen dominieren die elektromagnetischen Wechselwirkungen, speziell
inelastische Kollisionen mit den Elektronen. Diese sind durch die Coulombwechselwirkung
bestimmt. Diese Art von Interaktion ist durch Energieverlust und Ablenkung des einflie-
genden Teilchens von der urspru¨nglichen Richtung gekennzeichnet. Ein kleinerer Teil der
geladenen Teilchen nimmt an inelastischen Sto¨ßen, an Kernreaktionen, teil. Auf Grund
ihrer um den Faktor 2000 verschiedenen Massen zwischen Elektron und dem leichtesten
Ion, dem Proton, unterscheiden sich auch die Wechselwirkungen, deshalb macht sich eine
Unterteilung in schwere geladene Teilchen sowie Elektronen und Positronen erforderlich.
2.1.1 Therapierelevante Ionen
Zu dieser Gruppe geho¨ren alle Teilchen, Protonen, He-Ionen und die Ionen aller weiteren
chemischen Elemente bis hin zum Neon. In der Strahlentherapie werden geladene Teilchen
schwerer als Protonen als schwere Ionen bezeichnet. Fu¨r den Energieverlust der Projektile,
das heißt fu¨r deren Abbremsung, sind hauptsa¨chlich inelastische Kollisionen verantwort-
lich. Der Energieu¨bertrag jedoch ist klein und so ko¨nnen diese Kollisionen lediglich zu einer
Anregung oder Ionisation des Atoms fu¨hren. In einigen Fa¨llen kann ein herausgeschlagenes
Elektron seinerseits sekunda¨re Ionisationsprozesse verursachen. Der Energieverlust dE pro
Wegstrecke dx wird im klassischen Fall nach Bohr, wie durch Gleichung (1), dargestellt
und von Bethe und Bloch quantenmechanisch betrachtet, ausgedru¨ckt in Gleichung (2).
Betrachtet wird ein Ion mit der Ladung ze, der Masse M und der Geschwindigkeit v. Die
Interaktion zwischen dem Ion und dem Elektron ist als gering anzusehen. Das einfallende
Ion wird bei diesem Prozess nicht in seiner Richtung abgelenkt, da gilt: M ≫ me. Es
ergibt sich [Leo94]
−
(
dE
dx
)
=
4πz2e4
mev2
Ne ln
γ2mev
3
ze2ν
, (1)
wobei Ne die Elektronendichte ist, me die Elektronenmasse, ν die mittlere Orbitalfrequenz
der Elektronen und γ = (1 − β2)−1/2 mit β = v/c, mit c als der Lichtgeschwindigkeit im
Vakuum, gilt. Gleichung (1) gilt fu¨r α-Teilchen oder fu¨r schwerere Kerne. Fu¨r die leichteren
Projektile Protonen und 3He, verliert diese Formel wegen des Auftretens quantenmecha-
nischer Prozesse ihre Gu¨ltigkeit. Wird der Energieu¨bertrag nun bezu¨glich des Impuls-
austausches statt des Stoßparameters parametrisiert, ergibt sich die Bethe-Bloch Formel,
Gleichung (2) nach [Leo94], auf die fu¨r Reichweiteberechnung in der Strahlentherapie
gewo¨hnlich zuru¨ckgegriffen wird. Im Vergleich mit experimentellen Daten kann das Ioni-
sationspotential I angepasst werden [Kra¨00], um die in der Strahlentherapie erforderliche
Genauigkeit zu erreichen. Weiterhin werden in der Praxis zusa¨tzliche, von Sternheimer
eingefu¨hrte Korrekturfaktoren angewendet. Diese sind δ fu¨r die Dichtekorrektur, bedingt
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durch den Polarisationseffekt, und C fu¨r die Schalenkorrektur, die bei kleinen Projektil-
geschwindigkeiten wichtig ist, in denen die Annahme, dass das Elektron gegenu¨ber dem
einfliegenden Teilchen in Ruhe ist, nicht mehr gilt.
−
(
dE
dx
)
= 2πNar
2
emec
2ρ
Zt
At
Z2p
β2
[
ln
(
2meγ
2v2Wmax
I2
)
− 2β2 − δ − 2 C
Zt
]
(2)
beschreibt den mittleren Energieverlust durch Ionisation und Anregung fu¨r β > 0.1. Da-
bei sind re der klassische Elektronenradius und Na die Avogadro-Zahl. I ist das mittlere
Ionisationspotential, Zt die Ordnungszahl, At die atomare Masse und ρ die Dichte des Tar-
getmaterials und Zp die Ladung des Projektils. Wmax ist der in einer einzelnen Kollision
maximale Energieu¨bertrag. Der mittlere Energieverlust wird auch als Linearer Energie-
Transfer, LET, bezeichnet.
Der Energieverlust ha¨ngt von der Energie und der Teilchenart ab. Bei ihrem Weg durch
Abbildung 2-1: Energieverlust fu¨r verschiedene Teilchen als Funktion der kinetischen Energie in Wasser.
Materie werden die Projektile abgebremst, sie geben Energie ab. Bei niedrigen Projektil-
energien steigt der Energieu¨bertrag bei Ionen an (siehe Abbildung 2-1), sie nehmen Elek-
tronen auf und kommen zur Ruhe. Dieses Maximum im Energieverlust wird Bragg-Peak
genannt und ist in der Strahlentherapie mit Ionen von großer Bedeutung.
2.1.2 Elektronen und Positronen
Elektronen und Positronen erfahren in gleicher Weise eine Abbremsung beim Durchgang
durch Materie. Auf Grund ihrer kleinen Masse kommt ein zusa¨tzlicher Prozess der Energie-
abgabe hinzu, die Emission von Strahlung im elektrischen Feld eines Kernes oder Elektrons,
die Bremsstrahlung. Durch Sto¨ße wird Energie abgegeben, es kommt zu Ionisationsverlu-
sten, dies kann durch eine modifizierte Bethe-Bloch Formel beschrieben werden [Leo94]
−
(
dE
dx
)
= 2πNar
2
emec
2ρ
Zt
At
Z2p
β2
[
ln
τ2(τ + 2)
2(I/mec2)2
+ F (τ)− δ − 2 C
Zt
]
, (3)
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wobei τ die kinetische Energie des stoßenden Teilchens ist. F (τ) ist ein fu¨r Elektronen und
Positronen voneinander verschiedener Term, in den die Geschwindigkeit und die kinetische
Energie des Teilchens eingehen.
Die fu¨r Ionen geltende Annahme, dass die Richtung des Projektils im Einzelstoß unbe-
einflusst ist, ist auf Grund der geringen Masse von Elektronen und Positronen nicht mehr
richtig. Die Ha¨ufigkeit des Auftretens dieser Prozesse ha¨ngt von der Energie der Teilchen
ab.
Die Wechselwirkung der Elektronen ist energieabha¨ngig. Unterhalb der kritischen Ener-
gie Ec dominiert die Energieabgabe durch Stoßbremsung, bei ho¨heren Energien kommt es
dann zur Emission von Bremsstrahlung. Ec kann nach [Leo94]
Ec ≃ 2800mec
2
Z
fu¨r Ee− < 150 keV (4)
und
Ec ≃ 1600mec
2
Z
fu¨r Ee− > 2MeV (5)
mit me c
2 als Elektronenmasse und Z als der Ordnungszahl des Materials abgescha¨tzt
werden. Somit ergeben sich als kritische Energien in Wasser zum Beispiel 92MeV, in Blei
dagegen nur 10MeV. Weitere Prozesse sind die Coulombstreuung an Kernen, sowie die
Emission von Ru¨ckstreuelektronen.
Positronen sind die Antiteilchen der Elektronen. Sie annihilieren entweder als freie
Teilchen mit einem Elektron des Gewebes innerhalb von etwa 10−9 s, oder sie bilden bei
Kontakt mit einem Elektron ein instabiles Positronium. In 75% der Fa¨lle ist dies Orthopo-
sitronium, die Spins beider Teilchen sind gleichgerichtet. Mit einer Wahrscheinlichkeit von
25% wird Parapositronium - die Spins sind entgegengesetzt ausgerichtet - gebildet. Dieses
zerfa¨llt innerhalb von etwa 10−10 s in zwei kollinear auseinanderlaufende γ-Quanten. Dabei
wird die Ruhemasse vollsta¨ndig in elektromagnetische Strahlung umgewandelt, die beiden
γ-Quanten haben somit eine Energie von jeweils 511 keV. Das Orthopositronium hat eine
la¨ngere Lebensdauer von etwa 10−7 s. Damit gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass
es ein Elektron einfa¨ngt und als Parapositronium annihiliert, bevor es in drei Photonen
zerfa¨llt. Die Energie der drei γ-Quanten ist beliebig, jedoch ist die Gesamtenergie 1022 keV.
2.1.3 Photonen
Die dominierenden Wechselwirkungen dieser ungeladenen Teilchen sind der photoelektri-
sche Effekt, die inkoha¨rente Streuung, die Rayleigh-Streuung und die Paarbildung. Ein-
zelheiten zu Photonenwechselwirkungen findet man in [Leo94], im Rahmen dieser Arbeit
sind hauptsa¨chlich Photonenenergien um Eγ ≤ 511 keV von Bedeutung. Fu¨r Targets gerin-
ger Kernladungszahlen, wie Gewebe, dominiert in diesem Energiebereich die inkoha¨rente
Streuung, wobei das Photon einen Teil seiner Energie auf das Elektron u¨bertra¨gt und eine
Ablenkung erfa¨hrt.
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Atomkerne ko¨nnen verschiedenen Prozessen unterliegen, die zur Emission von Strahlung
fu¨hren. Es lassen sich Radioaktivita¨t und Kernreaktionen unterscheiden.
2.2.1 Radioaktivita¨t
Beim radioaktiven Zerfall zerfa¨llt der Kern spontan in einen anderen unter der Abgabe
von Strahlung. Fu¨r die Positronen-Emissions-Tomographie ist der β+-Zerfall bedeutsam.
Hierbei wandelt sich unter Emission eines Positrons (β+, beziehungsweise e+) ein Proton
zu einem Neutron um, es gilt
p→ n+ e+ + νe. (6)
Das bei dem β+-Zerfall daru¨ber hinaus frei werdende elektronische Neutrino νe bindet
einen Teil der Zerfallsenergie. Es ist ungeladen und wahrscheinlich nahezu masselos, es
kann ungehindert wegfliegen.
Die Energieverteilung der β+-Teilchen ist ein kontinuierliches Spektrum mit einer iso-
topenabha¨ngigen Maximalenergie Eβ+,max. Die mittlere Energie Eβ+,mean betra¨gt etwa
1/3 der Maximalenergie. Das Positron wird in einer Serie von Einzelsto¨ßen mit den um-
gebenden Elektronen abgebremst. Da es dabei seine Richtung a¨ndern kann, ist die ef-
fektive Reichweite geringer als die bei einer Ausbreitung in einer Richtung zu erwarten-
de, maximal mo¨gliche Reichweite. Fu¨r 11C, dem bei 12C-Bestrahlungen dominierenden
Positronenemitter, betra¨gt die Endpunktsenergie Eβ+,max = 1MeV [Pfe98] und somit
Eβ+,mean ∼ 0.3MeV. Dies ist gleichbedeutend mit einer effektiven Wegstrecke der Po-
sitronen von knapp 1mm in Wasser [icr84]. Maximal sind fu¨r 1MeV 4mm Reichweite in
Wasser mo¨glich [icr84]. Derzeit werden bei der 12C-Therapie nur die in den Extraktions-
pausen genommenen Daten weiterverarbeitet. Damit spielen kurzlebige Positronenemitter,
wie zum Beispiel 9C (T1/2 = 127ms) und
12N (T1/2 = 11ms), die Endpunktsenergien von
Eβ+,max = 15.5MeV beziehungsweise Eβ+,max = 16.4MeV [Pfe98] und damit maximale
Reichweiten von etwa 7 cm in Wasser [icr84] haben, fu¨r die in-beam PET-Methode bei
der 12C-Therapie keine Rolle.
Ha¨ufig verbleiben die Restkerne nach dem Zerfall in einem angeregten Zustand. Durch
Emission eines oder mehrerer γ-Quanten erfolgt dann der U¨bergang der Kerne in den
Grundzustand. Ein in Konkurrenz zur γ-Emission auftretender Prozess ist die innere
Konversion. Dabei wird die abzugebende Energiedifferenz direkt auf ein Hu¨llenelektron
u¨bertragen und dieses wird mit einer kinetischen Energie, die gleich der Anregungsenergie
abzu¨glich der Bindungsenergie des Elektrons ist, emittiert.
Diese Zerfa¨lle sind statistische Prozesse und ko¨nnen durch
A = A0e
−λt (7)
beschrieben werden, wobei die Beziehungen
A = N · λ (8)
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und
T1/2 =
1
λ ln2
(9)
gelten. A beschreibt dabei die Aktivita¨t, T1/2 ist die Halbwertszeit, λ die isotopenspezifi-
sche Zerfallskonstante, fu¨r die λ = ln2 /T1/2 gilt und N die Anzahl der Mutteratomkerne.
2.2.2 Kernreaktionen
Beim Beschuss von Kernen mit schnellen Teilchen kann es mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit zu Kernreaktionen kommen, wenn die u¨bertragene Energie u¨ber der Bindungsener-
gie der Kernbausteine liegt. Die Wahrscheinlichkeit wird durch den Wirkungsquerschnitt
beschrieben, der sich nach
σ =
Zahl der Reaktionen eines gegebenen Typs pro Streuzentrum und Sekunde
Stromdichte der einfallenden Teilchen
(10)
berechnet [May70], siehe auch Kapitel 3.
Abbildung 2-2: Schematische Darstellung einer fu¨r in-beam PET wichtigen Kernreaktion. Ein
12C-Projektil sto¨ßt peripher mit einem Sauerstoffatomkern (16O) des Gewebes zusammen, von beiden
Kernen wird jeweils ein Neutron (n) abgetrennt, zuru¨ck bleiben die instabilen Isotope der Ausgangskerne,
11C und 15O. Der 11C-Kern hat fast die gleiche Geschwindigkeit und damit Reichweite wie das urspru¨ng-
liche Projektil, wohingegen der 15O-Kern am Ort seiner Entstehung verbleibt, siehe Gleichungen (11) bis
(14). Die instabilen Nuklide zerfallen unter Aussendung eines Positrons (e+), dieses annihiliert mit einem
Elektron (e−) des Gewebes und zerstrahlt zu zwei kolinear auseinanderlaufenden γ-Quanten.
Von besonderer Bedeutung fu¨r die in-beam PET-Methode sind periphere Kernreak-
tionen, die durch einen sehr geringen Impulsu¨bertrag an den Targetkern gekennzeichnet
sind. Der einfliegende Kern bewegt sich mit nahezu unverminderter Geschwindigkeit wei-
ter. Fu¨r in-beam PET sind Reaktionen interessant, bei denen es zur Bildung von Kernen
mit Protonenu¨berschuss kommt, wie in Abbildung 2-2 dargestellt. Die ha¨ufigsten Isotope,
die bei diesen Prozessen entstehen, sind 11C, 15O, 10C und 13N mit Halbwertszeiten (T1/2)
von 1222.8 s, 121.8 s, 19.3 s und 597.6 s. Aus der Bethe-Bloch Formel, siehe Gleichung (2),
folgt, dass fu¨r die Reichweite R ∼ A/Z2 gilt. Somit kann fu¨r ein Projektil (A0, Z0) mit der
urspru¨nglichen Reichweite R0, welches an einer Kernreaktion am Ort R1 < R0 teilnimmt
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und zu einem Projektilfragment mit (Af , Zf ) fu¨hrt, dessen Restreichweite Rf nach
Rf ∼ (R0 −R1)
Af/Z
2
f
A0/Z20
, (11)
abgeleitet werden [Eng05]. Die Tiefe Rt, in der das Projektilfragment zur Ruhe kommt,
ist durch
Rt ∼ R0
Af/Z
2
f
A0/Z
2
0
+R1
(
1− Af/Z
2
f
A0/Z
2
0
)
(12)
gegeben. Eine vereinfachte Abscha¨tzung, die die Reaktionsschwelle fu¨r Kernreaktionen
vernachla¨ssigt und damit fu¨r 0 < R1 < R0 gilt, besagt, dass das Fragment (Af , Zf ) in der
Tiefe Rt gestoppt wird. Es gelten
R0
Af/Z
2
f
A0/Z
2
0
< Rt < R0 mit
Af/Z
2
f
A0/Z
2
0
< 1 (13)
und
R0 < Rt < R0
Af/Z
2
f
A0/Z20
mit
Af/Z
2
f
A0/Z20
> 1. (14)
Gleichung (13) gilt fu¨r 12C-Projektile, weil die Projektilfragmente 11C und 10C zwar die
gleiche Ladung Z, aber eine kleinere Masse A als 12C haben, also Af/Z
2
f < A0/Z
2
0 ist.
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Abbildung 2-3: Berechnete Dosisverteilung und gemessene β+-Aktivita¨tsverteilung als Funktion der Ein-
dringtiefe fu¨r einen monoenergetischen 12C-Strahl mit der Energie E = 212AMeV in PMMA. Auf dem
flachen Untergrund, gebildet durch die Targetfragmente, setzt am distalen Ende die Aktivita¨t der Projek-
tilfragmente auf.
U¨ber den ganzen Weg des 12C-Strahles durch das Target werden durch die in Kapi-
tel 2.2 beschriebenen Prozesse Targetfragmente produziert. Auf diesen Untergrund setzen
am Ende des Weges die Projektilfragmente 11C und 10C auf, die nach Gleichung (12) nahe-
zu die gleiche Reichweite wie die Ausgangskerne haben. Dies fu¨hrt zu der in Abbildung 2-3
dargestellten Aktivita¨tsverteilung. Der gro¨ßte Teil der 12C-Ausgangskerne fragmentiert je-
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doch nicht, sondern kommt bei R0 zur Ruhe. Am Ende der Wegstrecke durch das Target
steigt der Energieu¨bertrag an, siehe Abbildung 2-1, und fu¨hrt zur Ausbildung des Bragg-
Peaks in der Tiefen-Dosis-Verteilung (siehe Abbildung 2-3). Dessen asymmetrische Form
ist durch die ku¨rzere Reichweite der Projektilfragmente und dem damit, fu¨r diese zu etwas
geringeren Eindringtiefen, verschobenen Bragg-Peak zu erkla¨ren.
Die Tiefendosis- und die Aktivita¨tsverteilung a¨hneln einander, sie sind jedoch wegen
der vo¨llig verschiedenen Natur der Prozesse prinzipiell verschieden. Die Dosisdeposition
wird vor allem durch Coulomb-Wechselwirkungen zwischen den einfliegenden Ionen und
den Elektronen des Targets bestimmt, wogegen die β+-Aktivita¨t durch die oben beschrie-
benen Kernreaktionen erzeugt wird.
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2.3 Therapeutische Anwendung von Strahlung
2.3 Therapeutische Anwendung von Strahlung
In der konventionellen Strahlentherapie werden meist hochenergetische Bremsstrahlung
oder γ-Strahlung sowie Elektronenstrahlen verwendet. Bei Photonen fa¨llt nach dem Auf-
baueffekt die Dosis exponentiell mit der Eindringtiefe ab (siehe Abbildung 2-4). Somit
u¨berschreitet die im gesunden Gewebe deponierte Energie bei konventioneller Therapie
trotz hochentwickelter Verfahren wie IMRT (Intensita¨tsmodulierte Radiotherapie) die im
Tumor deponierte Energie.
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Abbildung 2-4: Vergleich der Tiefendosisverteilungen von Photonen mit Kohlenstoffionen und Proto-
nen [Kra00]. Bei hochenergetischen Photonen (gestrichelte Linien) fa¨llt die Dosis nach einem Aufbaueffekt
exponentiell ab, bei Ionen, wie zum Beispiel den hier dargestellten Kohlenstoffionen (graue Linien) und
Protonen (Strich-Punkt-Linie), ist das Tiefendosisprofil invers.
In [Wil46] wurde erstmals auf die invertierte Tiefendosisverteilung bei Ionen hingewie-
sen. Somit la¨sst sich durch geeignete Wahl der Ionenenergie das Dosismaximum im Tumor
platzieren. Weiterhin haben Ionen eine geringe laterale Streuung und bieten die Mo¨glich-
keit, die durchgefu¨hrten Bestrahlungen mit in-beam PET zu u¨berwachen. Allerdings sind
laterale Streuung und Energieaufstreuung auch die limitierenden Faktoren [Wil46]. Ein
Nachteil ist die nukleare Fragmentation der Projektile mit Z > 2 zu Kernen mit einem ho¨-
heren A/Z2-Verha¨ltnis, die nach dem Bragg-Maximum der Prima¨rprojektile noch Energie
und somit Dosis deponieren und damit zu einem unscharfen distalen Ende der Dosisver-
teilung fu¨hren.
Fu¨r die Beurteilung der zellscha¨digenden Wirkung einer Strahlenart wurde der Begriff
Relative Biologische Wirksamkeit (RBW) eingefu¨hrt. Dieser bezeichnet das Verha¨ltnis
zwischen der applizierten Dosis der Referenzstrahlung DRef , oft
60Co γ-Strahlung, und der
13
2 Grundlagen
mit der zu bewertenden Strahlung erforderlichen Dosis D den gleichen Strahlenschaden
RBW =
DRef
D
∣∣∣∣∣
Isoeffekt
, (15)
hervorzurufen.
Fu¨r Protonen und He-Kerne betra¨gt die RBW im Plateaubereich der Tiefendosisver-
teilung 1 und steigt erst am Ende der Trajektorie leicht an. Bei Protonen kommt es bei
sogenannten
”
track segment experiments“, bei denen die Targets du¨nn sind und damit
die Energie sehr genau bekannt ist, bei sehr niedrigen Protonenenergien zu einer Erho¨-
hung des RBW, jedoch bei therapierelevanten Bestrahlungen von ausgedehnten Bereichen
(
”
extended volumes“) verliert sich dieser Effekt durch die Energiestreuung [Wey06]. Bei
3He ist die Energiestreuung geringer und die RBW von 3He steigt bei niedrigen Energi-
en leicht an [Wey06], [Mu¨l05]. Auch in [Bel00] werden fu¨r Protonen und 3He a¨hnliche
strahlenbiologische Eigenschaften ermittelt. Abbildung 2-5 zeigt die U¨berlebenskurven fu¨r
3He- und 12C-Ionen, zum Vergleich ist die der Ro¨ntgenstrahlung mit dargestellt.
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Abbildung 2-5: U¨berlebenskurven fu¨r 3He- und 12C-Ionen. Zum Vergleich ist die der Ro¨ntgen-Referenz-
strahlung mit dargestellt. Die Daten wurden [Wey03] und [Mu¨l05] entnommen.
Bei Kohlenstoffionen ist im Plateaubereich eine RBW von 1.5 zu beobachten und steigt
im Bragg-Maximum auf Werte um 3.5. Der Grund dafu¨r liegt in der hohen Ionisationsdich-
te von 12C-Strahlen, verbunden mit auf u¨ber 100 keV/µm ansteigendem Energieverlust.
Bei dieser hohen Ionisationsdichte steigt die Wahrscheinlichkeit eines Mehrfachstrangbru-
ches in der DNS (Desoxyribonukleinsa¨ure) deutlich an. In [Bra04] wird vorgeschlagen,
Helium- und Kohlenstoffionen zu mischen und so mittlere RBW-Werte entsprechend den
strahlentherapeutischen Erfordernissen zu erzielen.
Schwere Ionen, speziell auch He-Ionen, haben wegen ihrer ho¨heren Masse gegenu¨ber
Protonen den Vorteil, dass die laterale und die Energieverluststreuung gegenu¨ber einem
Protonenstrahl geringer sind (vergleiche Abbildung 2-6). Auf einer La¨nge von 20 cm wer-
den in Wasser die Protonen etwa 1 cm abgelenkt, fu¨r He-Ionen betra¨gt dieser Wert noch
14
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die Ha¨lfte und fu¨r Kohlenstoffionen nur ein Viertel. Zum Vergleich wurde in Abbildung 2-6
auch die laterale Aufstreuung der in der konventionellen Radiotherapie ha¨ufig genutzten
Photonenstrahlen dargestellt, die aus GEANT4-Simulationsrechnungen bestimmt wur-
de [Mu¨l07]. Zwischen 6MV und 15MV konnte hierbei kein sichtbarer Unterschied in der
Verbreiterung festgestellt werden.
Abbildung 2-6: Laterale Aufstreuung verschiedener Teilchenstrahlen als Funktion der Eindringtiefe. Zum
Vergleich ist die deutlich geringere Aufstreuung eines 15MV Photonenstrahles [Mu¨l07] dargestellt.
An dem 184-in. Zyklotron der Universita¨t von Kalifornien in Berkeley, USA, wurde 1954
mit der Protonen- und Deuteronenbestrahlung von Patienten begonnen, ab 1958 wurde
ein Heliumstrahl fu¨r die stereotaktische Bestrahlung der Hypophyse bei Patienten mit
endokrinen oder metabolischen Funktionssto¨rungen verwendet. Dabei wurde der Plateau-
Anteil der Bragg-Kurve genutzt, dass heißt die Ionen wurden im Kopf der Patienten nicht
vollsta¨ndig abgebremst. Zusa¨tzlich wurden andere Regionen des Gehirns bei ausgewa¨hl-
ten neurologischen Erkrankungen, aber auch Krebspatienten bestrahlt. 1975 folgten Mo-
difikationen, welche die Bestrahlung gro¨ßerer Felder ermo¨glichte. Fu¨r die Krebstherapie
zum Einsatz kam eine maximale Eindringtiefe von 26 cm, und die Feldgro¨ßen hatten einen
Durchmesser von bis zu 30 cm. Spa¨ter wurde auch die Mo¨glichkeit geschaffen, Augentumo-
ren zu bestrahlen. Hier betrug der maximale Strahldurchmesser 2.5 cm und die Reichweite
war ho¨chstens 3 cm. 1980 wurden Untersuchungen mit stereotaktischer Radiochirurgie am
Zentralnervensystem begonnen. Dabei wurde der Bragg-Peak der Heliumionen ausgenutzt,
und ein Heliumstrahl hauptsa¨chlich fu¨r die Radiochirurgie intrakranialer Gefa¨ßmissbildun-
gen eingerichtet, der eine gleichma¨ßige Feldgro¨ße von 10 bis 40mm, Eindringtiefen zwi-
schen 40 und 140mm und eine Tiefenausweitung des Bragg-Peaks auf 40mm gestattete,
sowie scharfe laterale und distale Begrenzungen aufwies. Die Dosisleistung betrug mehr
als 2Gy/min [Lym86].
Nach der Stilllegung des Zyklotrons wurde das medizinische Programm mit Helium-
strahlen am Bevalac in Berkeley fortgesetzt. Es war mo¨glich, in zwei Behandlungsra¨u-
men mit zwei verschiedenen Ionensorten nahezu gleichzeitig zu bestrahlen. Es wurden
wieder intrakraniale arterioveno¨se Missbildungen, sowie Augen- und andere Tumoren be-
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strahlt [Lud91]. Zwischen 1978 und 1992 wurden in Berkeley insgesamt 347 Patien-
ten mit Augen-Melanomen bestrahlt. Eine Auswertung der klinischen Ergebnisse erfolgt
in [Cas97].
Weitere Bestrahlungen mit anderen Ionen wurden in Berkeley, zum Beispiel mit 20Ne
und mit 12C in Chiba und Hyogo, Japan sowie in Darmstadt ausgefu¨hrt. In Chiba wurden
am HIMAC (Heavy Ion Medical Accelerator in Chiba) [Hir92] zwischen Juni 1994 und
August 2006 mehr als 2800 Patienten bestrahlt [Tsu07]. Diese Bestrahlungen dauern an,
in der zweiten aufgebauten Schwerionentherapieanlage in Hyogo werden seit 2002 Patien-
ten mit 12C behandelt.
An der Gesellschaft fu¨r Schwerionenforschung (GSI), Darmstadt, Deutschland, wurden
seit Ende 1997 mehr als 300 Patienten mit Tumoren im Kopf-Hals-Bereich, am Kreuzbein
und der Prostata mit 12C-Ionen bestrahlt. Es handelt sich dabei um tiefliegende, inope-
rable und zumeist strahlenresistente Geschwu¨lste. Bei dieser Therapiepilotanlage kamen
neue biologisch-technische Verfahren zum Einsatz: der Rasterscanner, der es erlaubt, jeden
Punkt im Tumor mit einer definierten Teilchenanzahl zu belegen, die biologisch optimier-
te Bestrahlungsplanung, welche die erho¨hte biologische Wirksamkeit von Ionenstrahlen im
Bragg-Peak beru¨cksichtigt und das in-beam PET Verfahren [Kra00]. In jedem Jahr wer-
den an der GSI 3 Strahlzeiten durchgefu¨hrt, bei denen jeweils bis zu 20 Patienten mit 1 bis
3 Feldern behandelt werden. Ein Feld bezeichnet eine Dosisverteilung, die durch Bestrah-
lung aus einer bestimmten Richtung appliziert wird. Fu¨r die alleinige Kohlenstoffbestrah-
lung werden in insgesamt 20 Fraktionen an aufeinanderfolgenden Tagen 60GyE verab-
reicht [Sch04], das heißt, 15 Fraktionen gefolgt von 5 Fraktionen Boostbestrahlung, wobei
eine Fraktion die Bestrahlung aller Felder an einem Tag meint. Hierdurch wird der Frak-
tionierungseffekt in der Strahlentherapie [Her06] ausgenutzt. In den Boost-Fraktionen
wird ein kleineres Volumen mit Dosis belegt. Im Falle mit konventioneller Radiotherapie
vorbestrahlter Patienten erfolgt nur eine Boost-Bestrahlung mit 6 Fraktionen 12C. Eine
Diskussion der klinischen Ergebnisse ist in [Sch04] zu finden.
U¨berlegungen, die Bestrahlung mit radioaktiven Strahlen durchzufu¨hren, gibt es un-
ter anderem in Chiba, mit 11C als Projektilen. Die Ausbeute an 11C betra¨gt bei der
Verwendung eines Fragmentseparators und in-flight Separation nur etwa 1% des 12C-
Prima¨rstrahles. Desweiteren sind die Energiestreuung und der Strahlquerschnitt eines
durch Projektilfragmentation erzeugten 11C-Strahles gro¨ßer [Ura01]. In [Ura01] wird
ein
”
spot scanning“ Verfahren zur Applikation von 11C-Strahlen vorgestellt, welches oben
genannte Einschra¨nkungen beru¨cksichtigt. U¨ber ein anderes Verfahren, radioaktive Isoto-
pe herzustellen und zu speichern, wird fu¨r niederenergetische Ionen (v ≈ 0.1c) in [Rub06]
berichtet.
Der Vorteil bei der Verwendung radioaktiver Strahlen wa¨re ein zusa¨tzlicher Dosisbei-
trag durch die beim Zerfall entstehenden Teilchen. In [Li 03] werden 9C oder 8B fu¨r die
Strahlentherapie vorgeschlagen. Beides sind instabile Isotope, beim Zerfall von 9C werden
zwei α-Teilchen und ein Proton, beim Zerfall von 8B zwei α-Teilchen frei. Es wird gezeigt,
dass zusa¨tzliche Beitra¨ge zur Zellvernichtung hauptsa¨chlich von den Protonen zu erwarten
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sind, wohl wegen ihrer gro¨ßeren Reichweite. Somit erscheint es vom erwarteten zusa¨tzli-
chen Effekt der Zellabto¨tung her gu¨nstiger, 9C als Projektile zu verwenden. Ein weiterer
Vorteil ist bei Verwendung eines radioaktiven Strahles die ho¨here Za¨hlrate beim Einsatz
des in-beam PET Verfahrens zum Monitoring der Dosisapplikation.
Hierbei kann die Bestrahlung mit radioaktiven Strahlen auf zweierlei Weise erfolgen.
Einmal durch eine Vorbestrahlung, in der mit dem radioaktiven Strahl eine geringe Teildo-
sis appliziert wird, unmittelbar gefolgt von der eigentlichen therapeutischen Bestrahlung
dann mit einem stabilen Strahl. Zum anderen kann die gesamte Therapiebestrahlung mit
einem radioaktiven Strahl ausgefu¨hrt werden.
Radioaktive Strahlen werden wegen dem mit der geringeren Ausbeute und dem mit der
Produktion verbundenen ho¨heren Aufwand derzeit jedoch nicht im klinischen Betrieb an
Patienten eingesetzt.
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2.4 In-beam PET
Bei einem scharf begrenzten Dosismaximum im Bragg-Peak bei Ionenstrahlen gegenu¨ber
Photonenstrahlen ko¨nnen geringe Dichtea¨nderungen im Strahlweg zu einer deutlichen Ver-
schiebung des Bragg-Peaks fu¨hren, wie in Abbildung 2-7 dargestellt. Deshalb ist es wu¨n-
schenswert, ein Verfahren zur Verfu¨gung zu haben, mit dem sich nichtinvasiv und simultan
zur Therapie die Feldlage und die Teilchenreichweite kontrollieren lassen.
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Abbildung 2-7: Tiefendosisprofil beim Durchgang von Strahlung durch Materie. Dargestellt ist die Ver-
a¨nderung der Dosisdeposition bei der Modifikation des durchstrahlten Gewebes. W steht fu¨r Normalge-
webe, ρ ≈ 1 g cm−3, A steht fu¨r Luft, im Patientenfall eine Kavita¨t, ρ ≪ 1 g cm−3, T fu¨r den Tumor mit
ρ ≈ 1 g cm−3. In der oberen Reihe ist das geplante Tiefendosisprofil zu sehen, bei Ionenbestrahlung liegt
das Maximum der Dosis im Tumor. Fu¨llt sich die Kavita¨t, kommt es im Falle der Ionen zu einer deut-
lichen Reichweiteverschiebung hin zu ku¨rzeren Reichweiten, die zur Vernichtung notwendige Dosis wird
nicht mehr im gesamten Tumor appliziert. Bei der Bestrahlung mit Photonen sind die Auswirkungen einer
solchen Dichtemodifikation im Strahlweg zu vernachla¨ssigen. Aus diesem Grunde ist gerade bei Ionen ein
Monitoring der korrekten Applikation der Dosis wu¨nschenswert.
Erste U¨berlegungen zur U¨berpru¨fung der Reichweite von Ionenstrahlen in Patienten
unter Nutzung der beim Durchgang durch Materie entstehenden β+-radioaktiven Frag-
mente wurden von [Tob77] angestellt. Es wurde 11C bei 12C-Strahlen nachgewiesen,
11C und 13N bei 14N-Strahlen, sowie 15O, 11C und 13N bei Bestrahlung mit 16O-Strahlen.
In [Lla88] wird gezeigt, dass radioaktive 19Ne-Strahlen fu¨r die U¨berpru¨fung der Reichweite
der Ionen einsetzbar sind. Diese ist erforderlich, da anhand der Grauwerte im Patienten-
Computertomogramm (CT), die fu¨r verschiedene Elektronendichten des Gewebes stehen,
die wassera¨quivalente Wegla¨nge (die Reichweite, die ein Ion in Wasser hat) als Bestandteil
der Bestrahlungsplanung bestimmt wird.
Es wird empfohlen, diese Messungen mit 10C auszufu¨hren um diese Mo¨glichkeit der
Kontrolle auch bei kleineren Beschleunigern, die nicht in der Lage sind, solch schwere Io-
nen wie 19Ne zu beschleunigen, zur Verfu¨gung zu haben.
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Abbildung 2-8: 12C-Bestrahlungsplatz an der GSI Darmstadt. Zu sehen sind oben im Bild das Ro¨ntgen–
Positions-Verifikationssystem, der Patiententisch mit einer Maske zur Patientenfixierung und die PET-Ka-
mera mit den beiden um den Zentralstrahl drehbaren Detektoren.
In [Lla88] wird ein gepulster Beschleuniger fu¨r Therapiebestrahlungen befu¨rwortet,
um in den Strahlpausen die Zerfa¨lle kurzlebiger positronenemittierender Nuklide wie zum
Beispiel 10C (T1/2 = 19.3 s) zu messen. Am Bevalac wurde fu¨r die
20Ne-Bestrahlungen
die Verifikation des Bestrahlungsplanes mit 19Ne durchgefu¨hrt. Ein a¨hnliches System
der Nutzung radioaktiver Strahlen, um in Vorbereitung der therapeutischen Bestrah-
lung die Teilchenreichweite mit einer PET-Kamera zu bestimmen, wurde in Chiba aufge-
baut [Kan02], [Ise03]. Als Alternative zur Behandlung mit einem radioaktiven Strahl wird
vorgeschlagen, die durch Autoaktivierung entstandenen positronenemittierenden Fragmen-
te im Strahlweg zu messen und die Projektilfragmente zu nutzen.
In [Eng92] wurden erstmals Messungen am Schwerionenstrahl der GSI zur β+-Akti-
vita¨tstiefenverteilungen vorgestellt. Hier wurde von Anfang an das Ziel verfolgt, aus-
schließlich die Aktivierung des Gewebes durch Strahlen stabiler Ionen fu¨r in-beam PET
zu nutzen. Zur U¨berwachung der Patientenbestrahlungen an GSI ist eine Doppelkopf-
Positronenkamera entwickelt und aus kommerziell erha¨ltlichen Komponenten des PET-
Scanners ECAT EXACT (CTI PET Systems Inc. Knoxville, TN, USA) aufgebaut worden.
Diese PET-Kamera ist in den medizinischen Bestrahlungsplatz an der GSI Darmstadt, der
in Abbildung 2-8 gezeigt ist, integriert [Eng04b].
Jeder der beiden Detektoren hat eine Nachweisfla¨che von 42× 21 cm2 und besteht aus
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2048 Kristallen. Dies ergibt 4 194 304 Koinzidenzkana¨le. Die Detektoren decken etwa 9%
des vollsta¨ndigen Raumwinkels ab. Das Koinzidenzzeitfenster ist auf 12 ns eingestellt, und
die Zeitdifferenz zwischen dem prompten und dem verzo¨gerten Zeitfenster (zur Scha¨tzung
der Zahl der zufa¨lligen Koinzidenzen) betra¨gt 128 ns. Die Information u¨ber den Status
einer Koinzidenz (prompt oder verzo¨gert) wird im Datenwort mit abgelegt. Die analogen
Signale werden nach Zeit und Energie diskriminiert. Die untere Energieschwelle liegt bei
250 keV, die obere bei 850 keV. Koinzidenzen, bei denen einer der γ-Quanten eine Energie
unterhalb der Energieschwelle befindet, werden verworfen [Hin00].
Die Nachweiswahrscheinlichkeit des Systems wurde mit einer 22Na-Punktquelle gemes-
sen und betra¨gt etwa 2.3% im Zentrum des Bildraumes. Die Datenspeicherung kann im
Histogramm- oder Listenmodus erfolgen. Bei ersterem werden die Ereignisse fu¨r jeden
Koinzidenzkanal histogrammiert. Beim Listenmodus werden die Ereignisse hintereinan-
der weggeschrieben. Fu¨r die off-line Analyse wird hierbei dem Datenstrom alle 10ms eine
Zeitmarke, im gleichen Format wie ein Datenwort, jedoch gekennzeichnet durch das wert-
ho¨chste Bit, eingefu¨gt. Bei in-beam PET Messungen an Patienten ist es effektiver, die
Daten im Listenmodus aufzunehmen. Gewo¨hnlich erfordern die Listenmodus-Datensa¨tze
ein geringeres Speichervolumen als Histogramm-Datensa¨tze, weil die Zahl der registrier-
ten Ereignisse, etwa 2 · 105 wahre Koinzidenzen fu¨r ein typisches Kopffeld, sehr gering
ist. Auch erlauben Listenmodus-Datensa¨tze die nachtra¨gliche, zeitaufgelo¨ste Analyse von
Teildatenmengen.
Die Kamera wird, nachdem der Patient positioniert ist, in die Messposition gefahren.
Der Start der Messung erfolgt beim Beginn der Bestrahlung, abgeschaltet wird automa-
tisch nach dem Ende der Bestrahlung oder bei Abbruch der Bestrahlung mittels Interlock-
Schaltsystem. Die beiden Detektorko¨pfe sind drehbar (siehe Abbildung 2-8), eine Kollision
mit der Liege oder dem Ro¨ntgen-Positionsverifikationssystem ist durch das Interlocksystem
ausgeschlossen.
Nach Abschluss der Datenerfassung wird eine iterative Rekonstruktion mit einer Schwa¨-
chungs- und Streukorrektur durchgefu¨hrt [Lau99], [Po¨n03a], [Po¨n03b]. Das Ergebnis
wird dann mit dem Ergebnis der Vorausberechnung [Po¨n04] verglichen, am Beispiel von
zwei Patienten in Abbildung 2-9 dargestellt. Die Eingangsparameter fu¨r die Vorhersa-
ge sind die von den A¨rzten und Medizinphysikern festgelegten Dosisverteilungen, das
Patienten-Computertomogramm (CT) und die Zeitstruktur der Bestrahlung (Strahlener-
gie, -intensita¨t und -durchmesser in Abha¨ngigkeit von der Zeit). Fu¨r alle gema¨ß dem Steu-
erdatensatz fu¨r den Beschleuniger einlaufenden Teilchen werden die Abbremsung im Gewe-
be, die zu den β+-Emittern fu¨hrenden Reaktionen, der β+-Zerfall, der Transport der Po-
sitronen, ihre Annihilation, die Schwa¨chung der Annihilationsphotonen im Patienten und
in Lagerungshilfen sowie ihr Nachweis im Detektor simuliert und unter Beru¨cksichtigung
der Zeitstruktur der Bestrahlung wird ein der Messung a¨hnlicher Datensatz erzeugt, der
dann mit dem selben Algorithmus rekonstruiert wird wie der gemessene [Has96], [Po¨n04].
Somit sind die Artefakte, die sich zum Beispiel aus dem eingeschra¨nkten Winkelbereich
ergeben, in beiden Datensa¨tzen gleich [Cre05]. Werden zwischen gemessener und vor-
hergesagter Verteilung Abweichungen festgestellt, steht Software zur Verfu¨gung, um die
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Abbildung 2-9: Dosisverteilung und β+-Aktivita¨tsverteilungen (aus der Bestrahlungsplanung vorherge-
sagt und gemessen), u¨berlagert mit dem Patienten-CT. In der oberen Bildreihe ist deutlich zu erkennen,
dass die luftgefu¨llte Kavita¨t von der β+-Aktivita¨tsverteilung ausgespart ist, in der unteren Bildreihe stoppt
der Strahl vor dem Hirnstamm.
aufgestellte Hypothese, wie es zu dieser Abweichung kam, zu u¨berpru¨fen und die sich aus
der Modifikation ergebende Dosisdifferenz zu berechnen [Eng04a].
Die Entscheidung, ob eine Vera¨nderung am Bestrahlungsplan no¨tig ist, obliegt dann
dem behandelnden Arzt. Im klinischen Routinebetrieb wird nur jeweils das erste bestrahl-
te Feld einer Fraktion ausgewertet, da in den folgenden Feldern noch Restaktivita¨t zu se-
hen und die Beurteilung erschwert ist. Fu¨r die Rekonstruktion der β+-Aktivita¨tsverteilung
werden nur die in den Extraktionspausen des Beschleunigers gemessenen Ereignisse ver-
wendet, typischerweise stehen dafu¨r 104 − 105 wahre Koinzidenzereignisse zur Verfu¨gung,
bei einer Dosis von 0.5 bis 1Gy im Tumor [Eng99].
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Zu den meisten physikalischen Prozessen, die im Gewebe stattfindende Kernreaktionen
beschreiben, gibt es keine Theorien, die eine pra¨zise Vorhersage des Verhaltens der Io-
nen gestatten. Im Kapitel 3.1 werden die wichtigsten Modelle vorgestellt. Begonnen wird
mit den totalen Wirkungsquerschnitten, siehe Kapitel 3.1.1, die die Wahrscheinlichkeit
beschreiben, dass fu¨r das einfliegende Ion eine Kernreaktion stattfindet. Die Wahrschein-
lichkeiten fu¨r die verschiedenen mo¨glichen Reaktionskana¨le werden dann im Kapitel 3.1.2
betrachtet. In Kapitel 3.2 wird die experimentelle Situation fu¨r He-Ionen dargestellt und
anschließend werden in Kapitel 3.3 die Anforderungen an eine Simulation herausgearbeitet.
3.1 Modelle
3.1.1 Totale Wirkungsquerschnitte
Die Wahrscheinlichkeit, dass es zwischen einem einlaufenden Teilchen und Kernen des
Targetmaterials innerhalb einer Wegstrecke d zu einer Reaktion kommt, wird als Wir-
kungsquerschnittsdichte Σ bezeichnet. Sie wird aus dem Wirkungsquerschnitt σ nach
Σ = nσ berechnet, wobei n die Dichte der Targetkerne ist. Der totale Wirkungsquer-
schnitt setzt sich zusammen aus der Summe der elastischen Wechselwirkung σel und dem
inelastischen Teil, σreac. Der elastische Teil soll hier nicht weiter betrachtet werden, da
beim Stoßprozeß die Summe der kinetischen Energien konstant bleibt und keine inneren
Freiheitsgrade angeregt werden [May70]. Der elektromagnetische Wirkungsquerschnitt fu¨r
die Coulomb-Dissoziation eines 12C-Projektiles an einem 12C-Target wird bei einer Energie
von E = 1.05AMeV mit 0.43mb und bei E = 2.1AMeV mit 0.58mb angeben [Nor88]
und scheint somit gegen die nuklearen Fragmentierungsquerschnitte gering.
Der inelastische Wirkungsquerschnitt σreac bezeichnet die Anzahl N der von urspru¨ng-
lich N0 Projektilen der Reichweite d mit den Atomen eines Targets der molaren Masse Mt
und der Dichte ρ reagierenden Kernen. Es gilt nach [Ren72]
σreac = − 1
n
ln
N
N0
. (16)
Mit NA, der Avogadro-Zahl und
n =
Mt
dρNA
(17)
ergibt sich
σreac =
lnN
lnN0
· Mt−dρNA . (18)
Die mittlere freie Wegla¨nge λ = 1/Σ wird sinnvoller Weise nur fu¨r Projektilkerne angege-
ben. Bei der Reaktion mit einem Targetkern gibt es jedoch nur kinematische Unterschiede,
die bei einer Betrachtung im Schwerpunktsystem nicht beru¨cksichtigt werden. Somit sind
bei den folgenden Ausfu¨hrungen Projektil und Target austauschbar.
In der Literatur gibt es verschiedene Ansa¨tze zur Berechnung der Wirkungsquerschnitte,
von denen einige erwa¨hnt werden. In [Let83] wird ein einfacher Ansatz zur Berechnung
des inelastischen Wirkungsquerschnittes σi fu¨r Protonen-Kern Reaktionen angegeben,
σi = 44.9A
0.7
t mb, (19)
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wobei At die Massenzahl des Targets ist. Fu¨r leichte Elemente, deren Kerne weniger trans-
parent sind, wird eine bessere Anpassung an gemessene Daten mit
σ(high energy) = 45A
0.7
t
[
1 + 0.016 sin(5.3 − 2.63 lnAt)
]
mb (20)
erreicht. Fu¨r Energien E < 2GeV wird eine Energieabha¨ngigkeit u¨ber
σ(E) = σ(high energy)
[
1− 0.62e−E/200sin(10.9E−0.28)]mb (21)
eingefu¨hrt. Resonanzen bei niedrigen Energien (E . 20MeV) werden dabei vernachla¨ssigt.
Fu¨r 4He wird ein Faktor von 0.8 fu¨r die Ergebnisse der Gleichung (21) angegeben, fu¨r 9Be
wird ein Korrekturfaktor nach [1 + 0.75e−E/0.75] energieabha¨ngig berechnet.
Fu¨r den totalen Wirkungsquerschnitt, das heißt fu¨r alle durch die eintreffenden Teil-
chen ausgelo¨sten Reaktionen, kann auch das
”
hard sphere model“, das Modell der harten
Kugeln fu¨r die Betrachtung angewendet werden. Bradt und Peters [Bra50] haben durch
Messungen an kosmischer Strahlung die mittlere freie Wegla¨nge geladener Teilchen ermit-
telt und daraus abgeleitet, dass fu¨r ni Kerne der Spezies i, deren effektiv fu¨r die Kollision
wirkender Radius gleich der Differenz aus dem geometrischen Radius Rgeom, der sich aus
Rgeom = R0A
1/3 (22)
mit R0 = 1.45 · 10−13 cm [Bra50], und einem Anteil ∆R ist, der in der Gro¨ßenordnung
der Reichweite der Kernkra¨fte liegt. Somit gilt nach [Bra50], wenn Rp der geometrische
Radius des einfliegenden Teilchens, Rt der des Targetkernes und ∆R = Rgeom −Reff ist,
σ = π(Rp +Rt − 2∆R)2. (23)
Eine Weiterentwicklung stellt das
”
overlap modell “ dar, das sich gegenu¨ber dem
”
hard
sphere model“ durch den eingefu¨hrten Stoßparameter b unterscheidet. Demnach gilt
σ = πR20(A
1/3
p +A
1/3
t − b)2, (24)
mit Ap als Massezahl des Projektils und At als Massezahl des Targets. Dieses Modell
entbehrt jedoch einer Energieabha¨nigigkeit und es gibt keinen einheitlichen Wert fu¨r den
Stoßparameter b. In [Kar75] wird in einem analytischen Ansatz eine Energieabha¨ngigkeit
eingefu¨hrt.
Sihver et al. [Sih93] stellen ein Modell vor, das semiempirisch totale Wirkungsquer-
schnitte fu¨r Proton-Kern und Kern-Kern Reaktionen berechnet. Fu¨r hohe Energien, Ep ≥
200MeV [Sih93] beziehungsweise zwischen 2AGeV und 100AGeV [Sil90a] wird eine
Energieunabha¨ngigkeit der Wirkungsquerschnitte angenommen. Nach der von Barshay et
al. [Bar74] und [Bar75] angegebenen Beziehung fu¨r Kern-Kern Reaktionen ergibt sich
fu¨r Protonen-Kern Reaktionen [Sih93]
σ(p,N)reac = πr
2
0[1 +A
1/3
t − b0(1 +A−1/3t )]2, (25)
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wobei r0 = 1.36 · 10−13 cm ist und der Stoßparameter b0 wie folgt berechnet wird,
b0 = 2.247 − 0.915(1 +A−1/3t ). (26)
Fu¨r Energien E kleiner 200MeV muss die Energieabha¨ngigkeit beru¨cksichtigt werden.
Dabei gilt fu¨r Ep < 20MeV und 6 ≤ Zt ≤ 8
σ(E, p,N)reac = 0.14e
0.0985Ef(E, p,N)reac,1σ(p,N)reac, (27)
fu¨r 20 ≤ Ep ≤ 150MeV und 6 ≤ Zt ≤ 8 und fu¨r Zt < 6 oder Zt > 8 und Ep ≤ 150MeV
σ(E, p,N)reac = f(E, p,N)reac,1σ(p,N)reac, (28)
und fu¨r 150 ≤ Ep < 200MeV
σ(E, p,N)reac = f(E, p,N)reac,1f(E, p,N)reac,2σ(p,N)reac + f(E, p,N)reac,3f(p,N)reac.
(29)
Die energieabha¨ngigen Funktionen sind dabei
f(E, p,N)reac,1 = 1.15 + λ1e
−E/λ2(1− 0.62e−E/200) sin (10.9E−0.28), (30)
f(E, p,N)reac,2 = 4.00 − 0.02E (31)
und
f(E, p,N)reac,3 = 0.02E − 3.00, (32)
wobei λ1 = 1.4 ist. λ2 = 38 gilt fu¨r Zt = 4, fu¨r Zt = 5 ist λ2 = 25 und fu¨r 6 ≤ Zt ≤ 8
ist λ2 = 10, in allen nicht aufgefu¨hrten Fa¨llen nimmt λ2 den Wert 1 an. E ist die Energie
der einfliegenden Protonen. Fu¨r Kern-Kern Sto¨ße wird eine Energieunabha¨ngigkeit fu¨r
E ≥ 100AMeV angenommen [Sih93],
σ(N,N)reac = πr
2
0[A
1/3
p +A
1/3
t − b0(A−1/3p +A−1/3t )]2, (33)
wobei
b0 = 1.581 − 0.876(A−1/3p +A−1/3t ) (34)
fu¨r den Stoßparameter b0 geschrieben werden kann.
Die totalen Wirkungsquerschnitte sind fu¨r Transportrechnungen von Teilchen in Ma-
terie wichtig, um die Abnahme des Flusses an Prima¨rteilchen berechnen zu ko¨nnen. Fu¨r
die zu β+-Emittern fu¨hrenden Reaktionen sind jedoch nur bestimmte Reaktionskana¨le
interessant. Deren Wahrscheinlichkeit, bei der Fragmentierung aufzutreten, wird durch
den partiellen Wirkungsquerschnitt ausgedru¨ckt. Die zur Beschreibung der partiellen Wir-
kungsquerschnitte no¨tigen Modelle, die im folgenden Kapitel vorgestellt werden, basieren
auf den hier dargestellten totalen Wirkungsquerschnitten.
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3.1.2 Partielle Wirkungsquerschnitte
Silberberg und Tsao [Sil73a] und [Sil73b] haben auf der Basis der semiempirischen Glei-
chung von Rudstam [Rud66] unter Zuhilfenahme zusa¨tzlicher Parameter eine Gleichung
zur Berechnung partieller Wirkungsquerschnitte fu¨r Protonen-Kern Reaktionen aufgestellt
und weiterentwickelt [Sil77a], [Let83], [Sil90a], [Sil90b], [Sil98]:
σ = σ0 f(A) f(E) e
−P∆Ae−R|Z−SAfrag+TA
2
frag|
ν
Ω η ξ. (35)
Der Faktor e−P∆A beschreibt die Abnahme des Wirkungsquerschnittes, wenn die Differenz
∆A zwischen Target- und Fragmentmasse Afrag steigt. Der Term e
−R|Z−SAfrag+TA
2
frag|
ν
, mit
ν = 3/2, beschreibt die Verteilung der Wirkungsquerschnitte fu¨r die Erzeugung verschiede-
ner Isotope eines Elementes mit der Kernladungszahl Z. σ0 ist ein Normalisierungsfaktor,
f(A) und f(E) werden nur bei Fragmenten mit großem ∆A aus der Wechselwirkung mit
Targets mit Zt > 30 angewendet. Der Parameter Ω ist auf die Kernstruktur des Frag-
mentkernes bezogen, η beru¨cksichtigt die Paarwechselwirkungen im Fragmentkern und ist
am gro¨ßten fu¨r gerade-gerade Kerne und am kleinsten fu¨r ungerade-ungerade Kerne. ξ
beschreibt die Anreicherung leichter Verdampfungsprodukte. In Abha¨ngigkeit von Zt, Z
und At werden die in der Gleichung zu verwendenden Parameter in Form von Tabellen
angegeben [Sil73a], [Sil73b]. Die Gleichung (35) ist anwendbar fu¨r 9 ≤ A ≤ 209 und
Fragmente mit 6 < Afrag < 200, nicht aber fu¨r periphere Reaktionen mit kleinem ∆A. Fu¨r
diese Reaktionen wird der Wirkungsquerschnitt durch Gleichung (36) beschrieben.
In [Sil73a] wird zu peripheren Reaktionen ausgefu¨hrt, dass fu¨r kleine ∆A semiem-
pirische Beziehungen nicht anwendbar sind, da periphere Wechselwirkungen und quasi-
elastische Kern-Kern-Sto¨ße eine bedeutende Rolle spielen. Fu¨r diese Reaktionen werden
in [Sil73b] parametrisierte Gleichungen entwickelt fu¨r E > 100MeV, die jedoch auch fu¨r
Kerne mit Zt ≤ 28 bis E > 50MeV anwendbar sind. Zu 4He-Kern-Wechselwirkungen
wird in [Sil73a] festgestellt, dass fu¨r E > 100 MeV keine semiempirischen Beziehungen
angegeben werden ko¨nnen. Besondere Merkmale dieser Reaktionen sind, dass die Energie-
abha¨ngigkeit fu¨r Reaktionen, in denen ein einzelnes Neutron abgespalten wird, deutlich
verschieden ist von Protonen-Kern Reaktionen [Sil73a]. Der Mechanismus, der zu dem
Ansteigen der Wirkungsquerschnitte fu¨r (p, pn)-Reaktionen beitra¨gt, tritt bei den 4He-
Kernreaktionen nicht auf. Die Energieabha¨ngigkeit fu¨r diese Reaktionen ist aber a¨hnlich,
wenn statt der Energie pro Nukleon die totale Energie des He-Kernes gegenu¨ber der des
Protons betrachtet wird. Dies ist auch zu erwarten, da nach der Beziehung (19) die Ener-
gieabgabe fu¨r Protonen und Helium gleich ist, wenn man die Gesamtenergie des Kernes
betrachtet. Die Querschnitte fu¨r die He-Reaktionen sind jedoch etwa doppelt so groß wie
die von Protonenreaktionen. Bei Reaktionen mit ∆A . 3 sind bei hohen Energien die
Querschnitte der He-Reaktionen nur noch ∼ 1.6-mal so groß [Sil73a].
In [Gro64] wurde fu¨r (p, pn) und (p, 2p) Reaktionen gezeigt, dass fu¨r eine Projektil-
energie gro¨ßer als 400MeV der Mechanismus der direkten Reaktion dominiert, sodass
der Targetkern im Laborsystem als in Ruhe befindlich angesehen werden kann, was als
beru¨hrungsfreie Streuung (
”
quasi-free scattering“) bezeichnet wird. Darunter steigt der
Wirkungsquerschnitt fu¨r (p, pn) Reaktionen zweier Mechanismen an. Zum einen ist das
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die unelastische Streuung, gefolgt vom Verdampfen eines Nukleons oder durch Ladungs-
austausch, ebenfalls gefolgt vom Verdampfen eines Nukleons, und Neutroneneinfang und
Deuteronenbildung [Gro64]. Zum zweiten ko¨nnen bei kleinen Energien Compound-Kerne
gebildet werden [Bet40], [Gro64], vergleiche Abbildung 3-3. Als allgemeine Formel zum
Berechnen peripherer Reaktionsquerschnitte wird in [Sil73b]
σP = σ(E0)H(E)Y (At, Zt)φ(At, E) (36)
angegeben. Dabei ist σ(E0) der energieunabha¨ngige Wert fu¨r den Wirkungsquerschnitt, die
Funktion H(E) steht fu¨r den energieabha¨ngigen Teil des Wirkungsquerschnittes. Der Fak-
tor Y (At, Zt) korrigiert den Neutronenu¨berschuss oder -mangel der Targetkerne, φ(At, E)
ist ein Normalisierungsfaktor. Fu¨r die verschiedenen Reaktionskana¨le werden die Parame-
ter angegeben. In [Sil73b] wird ein U¨berblick u¨ber verschiedene Monte-Carlo Methoden
zur Berechnung der Querschnitte fu¨r schwere Elemente gegeben.
Das Modell von [Sil73a] und [Sil73b] wird in [Sih93] auf Kern-Kern-Wirkungsquer-
schnitte erweitert. Die Parametrisierungen in [Sil90a] werden als nicht zufrieden stel-
lend in der U¨bereinstimmung mit den experimentellen Daten angesehen [Sih92]. Sihver
et al. [Sih92] geben fu¨r partielle Wirkungsquerschnitte fu¨r Kern-Kern Reaktionen, berech-
net auf der Grundlage der korrespondierenden Protonen-Kern Reaktion und anwendbar
fu¨r Z ≥ 2,
σ(Zi, Ai, Zt, At, Ei) = SCǫLǫ∆ǫ1σ(Zi, Ai, p, Ep) (37)
an, wobei der Skalierungsfaktor SC nach
SC =
√
σreac(Zi, Ai, Zt, At, Ei)
σreac(Zi, Ai, p, Ep)
(38)
bestimmt wird. Dabei sind σ(Zi, Ai, Zt, At, Ei) der partielle Wirkungsquerschnitt von
Kern-Kern Reaktionen fu¨r den einfliegenden Kern i mit Zi, Ai und der Energie Ei pro Nu-
kleon, der mit dem ruhenden Targetkern mit Zt, At reagiert, σ(Zi, Ai, p, Ep) der partielle
Wirkungsquerschnitt der Projektile mit Protonen der Energie Ep = EiAp, σreac(Zi, Ai, Zt,
At, Ei) der totale Reaktionsquerschnitt fu¨r die Reaktion von einem Projektil mit Ai, Zi, Ei,
welches mit einem Targetkern mit At, Zt reagiert und σreac(Zi, Ai, p, Ep) der totale Reak-
tionsquerschnitt fu¨r das gleiche Projektil mit einem Proton. Dabei ist ǫL ein Versta¨rkungs-
faktor fu¨r leichte Produkte wie Li, Be und B, und fu¨r Ei ≤ 1100AMeV und Zp ≥ 8
ǫL = [1 + 0.7fb]fA, (39)
fu¨r Ei > 2000AMeV und Zp ≥ 8 und fu¨r 3 ≤ Zfrag ≤ 5
ǫL =
{
1 +
[
1 +
(5− Zfrag
10
)]( 1
2Zfrag
)}
fB. (40)
Fu¨r große Werte von ∆A steht der Parameter ǫ∆, der fu¨rEi ≤ 2000AMeV, Afrag < Ai/2
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und Zfrag > 5, definiert als
ǫ∆ = 4fAe
−2.2Afrag/Ai , (41)
mit
fA =
[
1 +
(
Ai
120
)(
Ei
2000
)]
[
1 +
(
Ai
120
)] (42)
und
fB =
[
1 + 0.03
(
Zi
Zfrag
)2][
1− 1.5
(
Zfrag
Zi
)]
. (43)
ǫ1 ist ein Versta¨rkungsfaktor fu¨r die Abspaltung einzelner Nukleonen durch Riesendipol-
resonanz und folgendermaßen definiert:
ǫ1 = (1 + 0.0088ZiZ
0.8
t ) (44)
fu¨r Zi ≥ 8 und ∆A = 1 und ǫ1 = 1 fu¨r Zi < 8 und ∆A = 1.
In [Ble79] werden geometrische Aspekte von Kern-Kern Reaktionen bei hohen Ener-
gien fu¨r schwere Kerne betrachtet und geometrisch beschrieben. Dabei unterliegt das Pro-
jektilfragment der sogenannten schwachen Faktorisierung,
σf = γ
f
p γp,t, (45)
wobei σf der partielle Wirkungsquerschnitt fu¨r die Erzeugung eines bestimmten Fragmen-
tes ist, der Faktor γfp ha¨ngt nur von der Art des Projektiles und des Fragmentes ab und
γp,t wird durch Projektil und Target bestimmt. Fu¨r die sogenannte starke Faktorisierung
gilt die Beziehung
σf = γ
f
p γt. (46)
Weitere Anpassungen in diesem Modell erfolgten in [Ols83]. In [Su¨m00] wird ein weite-
res Modell zur Parametrisierung der empirischen Wirkungsquerschnitte fu¨r die Kollisionen
schwerer Kerne vorgestellt, das aus [Rud66], [Sil73a] und [Sil73b] entwickelt und fu¨r
Energien E > 2.6GeV getestet wurde. Webber et al. [Web90a] und [Web90b] stellen ge-
messene Wirkungsquerschnitte in Wasserstofftargets vor und leiten daraus ein Modell fu¨r
die Berechnung partieller Wirkungsquerschnitte mit Energien & 200AMeV ab. In [Asl81]
wird postuliert, dass der von 3He induzierte Wirkungsquerschnitt doppelt so groß sei wie
der von Protonen induzierte bei der gleichen Energie pro Nukleon. Anregungsfunktionen
fu¨r 3He, d und α-Teilchen werden in [Asl81] vorgestellt.
Aufgrund der relativ guten Anpassung fu¨r 12C wird angenommen, dass das Modell
von Sihver auch fu¨r andere Ionen genutzt werden ko¨nnte. Nach der Parametrisierung
von [Sih92] und [Sih93] wurde auf der Grundlage der partiellen Wirkungsquerschnitte der
Protonen-Kern Reaktionen [Sil73a], [Sil73b], [Sil77b], [Sil90a], [Sil90b], [Sil98] und
[Tsa02] der Versuch unternommen, die partiellen Wirkungsquerschnitte fu¨r He-Projektile
abzuscha¨tzen. Bei den fu¨r das Monitoring von Patientenbestrahlungen interessanten, das
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Abbildung 3-1: Mit der Parametrisierung nach [Sih93] abgescha¨tzte partielle Wirkungsquerschnitte fu¨r
die bei der Positronenemittererzeugung wichtigen Reaktionen. Der Verlauf bei niedrigen Energien ist nicht
bekannt.
heißt vor allem zu 11C und 15O fu¨hrenden Reaktionskana¨len, konnten die in [Sih93] vor-
gestellten Wirkungsquerschnitte mit dem hier verwendeten Code nachvollzogen werden.
Fu¨r die Parametrisierung wird eine Anwendbarkeit bis Z = 2 angegeben, die Anwendung
auf He-Projektile sollte also mo¨glich sein. In Tabelle 3–1 und Tabelle 3–2 werden die so
berechneten partiellen Wirkungsquerschnitte experimentellen gegenu¨bergestellt. Die U¨ber-
einstimmung der gerechneten Werte mit den gemessenen Werten scheint fu¨r α-Teilchen zu-
friedenstellend, wa¨hrend fu¨r 3He-Teilchen noch weitere Anpassungen der Parametrisierung
no¨tig sind. Diese ko¨nnen aber mangels vorhandender Daten nicht vorgenommen werden.
Eine Darstellung der energieabha¨ngigen Querschnitte fu¨r die fu¨r die Therapie wichtigen
Reaktionen ist in Abbildung 3-1 erfolgt.
3.2 Experimentelle Situation fu¨r He-Strahlen
Fu¨r Protonen ist die experimentelle Datenlage fu¨r die Reaktionsquerschnitte gut [Bee02].
Fu¨r 12C wurden im Vorfeld der Patientenbestrahlungen umfangreiche Messungen zur Frag-
mentierung durchgefu¨hrt [Sch96] und die Wirkungsquerschnittsmodelle den experimen-
tellen Daten angepaßt [Sih93]. Beim U¨bergang zu jeglichen anderen therapierelevanten
Teilchen wie He, Li, Be, B, N oder O mu¨ssen ausreichend experimentelle Fragmentie-
rungsquerschnitte zur Verfu¨gung stehen.
In [Mil04] werden fu¨r das Aufbrechen des 3He-Teilchens, welches lediglich eine Bin-
dungsenergie von 2.57AMeV hat, zwei mo¨gliche Fragmentationskana¨le angegeben,
3He +X → X + p+ p+ n (47)
3He +X → X + p+ d. (48)
Die Reaktionsschwelle fu¨r die Zerlegung nach Gleichung (47) liegt bei 22.94MeV und fu¨r
Reaktion (48) bei 25.72 MeV. Es werden totale Wirkungsquerschnitte fu¨r die einzelnen
Fragmentationskana¨le von einem α-Teilchen auf Kohlenstoff angegeben.
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EnergieAMeV At Zt Afrag Zfrag Referenz σlit / mb σcalc / mb
600 12 6 11 6 [Web90b] 46.2 ± 0.7 43.9
600 12 6 10 6 [Web90b] 2.1± 0.2 1.9
600 14 7 13 7 [Web90b] 10.5 ± 0.3 17.1
600 14 7 12 7 [Web90b] 0.9± 0.1 2.0
600 14 7 11 6 [Web90b] 26.0 ± 0.4 24.1
600 16 8 15 8 [Web90b] 50.3 ± 0.8 49.2
600 16 8 14 8 [Web90b] 3.1± 0.3 2.7
600 16 8 13 7 [Web90b] 6.8± 0.3 5.7
600 16 8 11 6 [Web90b] 15.8 ± 0.5 16.7
600 16 8 10 6 [Web90b] 1.8± 0.2 0.8
230 12 6 11 6 [Rad74] 48.9 ± 1.8 43.9
230 16 8 15 8 [Rad74] 46.6 ± 2.8 49.2
230 16 8 13 7 [Rad74] 6.8± 0.5 5.7
230 16 8 11 6 [Rad74] 18.5 ± 0.9 16.7
95 12 6 11 6 [Cra56] 57.0 ± 0.6 49.7
95 12 6 11 6 [Lin53] 51 49.9
95 12 6 11 6 [Lin53] 45 49.9
77 12 6 11 6 [Lin53] 54 51.2
Tabelle 3–1: Vergleich gerechneter Wirkungsquerschnitte nach [Sih93] mit Literaturdaten fu¨r
α-Projektile. At steht fu¨r die Massezahl des Targetkernes, Zt fu¨r die Kernladungszahl, Afrag fu¨r die Mas-
sezahl des Fragmentkernes und Zfrag fu¨r die Kernladungszahl des Fragmentes.
EnergieAMeV At Zt Afrag Zfrag Referenz σlit / mb σcalc / mb
303 12 6 11 6 [Asl81] 62.5 ± 5 43.5
162 12 6 11 6 [Cra56] 68 46.5
87 12 6 11 6 [Cra56] 78 50.3
42 12 6 11 6 [Cra56] 80 71.5
Tabelle 3–2: 3–2 Vergleich gerechneter Wirkungsquerschnitte nach [Sih93] mit Literaturdaten fu¨r
3He-Projektile. At steht fu¨r die Massezahl des Targetkernes, Zt fu¨r die Kernladungszahl, Afrag fu¨r die
Massezahl des Fragmentkernes und Zfrag fu¨r die Kernladungszahl des Fragmentes.
Fu¨r d, 3He und α-Teilchen auf verschiedene Targets, unter anderem 12C, werden in
[DeV80] totale Wirkungsquerschnitte angegeben und in [DeV82] wurden bei E = {94, 173}
AMeV totale Wirkungsquerschnitte von α-Teilchen auf 12C gemessen. Kox et al. [Kox87]
haben Messungen zu totalen Wirkungsquerschnitten von 12C auf verschiedene Targets
durchgefu¨hrt. Ingemarsson und Lantz [Ing03] quantifizierten die totalen Wirkungsquer-
schnitte von 3He, 4He und 12C in Abha¨ngigkeit von der Einschussenergie. Hierbei wird eine
Beziehung zwischen der Energieabha¨ngigkeit und der zwischen den Nukleonen wirkenden
Kraft aufgestellt. Geometrische Betrachtungen zeigen dabei, dass der totale Wirkungsquer-
schnitt fu¨r die gleiche Energie pro Nukleon fu¨r 3He und 4He sehr a¨hnlich ist, in dem Be-
reich 20−50MeV gleich. Eine Beziehung zwischen der Energieabha¨ngigkeit der Sta¨rke der
Nukleon-Nukleon-Wechselwirkung und der Energieabha¨ngigkeit des Wirkungsquerschnit-
tes bis 1GeV wird entwickelt. Reaktionsquerschnitte fu¨r 3He und α-Teilchen zwischen
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Abbildung 3-2: Gemessene partielle Wirkungsquerschnitte fu¨r die Reaktion 12C(3He, 2p 2n)11C. Die hell-
grauen Punkte (calc) stellen berechnete Daten dar, nach dem in Kapitel 3.1.2 beschriebenen Algorithmus.
69.6MeV und 192.4MeV auf Targets von 9Be bis 208Pb wurden in [Ing00] und [Ing01]
gemessen.
Es gibt nur wenige vero¨ffentlichte partielle Reaktionsquerschnitte fu¨r Reaktionen mit
3He-Ionen. In [Cra56] werden Anregungsfunktionen fu¨r 12C(d, dn)11C und 12C(3He, 3Hen)11C
von 85 bis 190MeV angegeben (siehe Abbildung 3-2). Markovitz und Mahony [Mar62]
stellen Anregungsfunktionen fu¨r die Bildung von 18F beziehungsweise 18Ne aus 16O durch
3He-Ionen bis 31MeV vor, in [Coc62] werden Anregungsfunktionen von 12C(3He,α)11C zwi-
schen 4.5 und 25MeV angegeben und Din et al. [Din64] vero¨ffentlichten Werte fu¨r die
Produktion von 14O aus 12C durch Beschuß mit 3He zwischen 1.8 und 5.32MeV. Kuan et
al. [Kua64] beschreiben die Reaktion 12C mit 3He im Energiebereich 1.8 bis 5.4MeV. In
[Osg64] werden Werte fu¨r die Reaktion 12C(3He,n)14O zwischen 3.0 und 6.6MeV vero¨f-
fentlicht und in [Par65] Werte fu¨r 16O(3He,α)15O von 8.0 bis 10MeV angegeben. Brill
[Bri65] hat fu¨r 3He induzierte Reaktionen die Anregungsfunktionen aufgenommen bis
30MeV, Cirilov et al. [Cir66] haben fu¨r 12C(3He, α)11C zwischen 1.6 und 5.8MeV die
Wirkungsquerschnitte gemessen. Hahn und Ricci [Hah66] haben Querschnitte verschie-
dener 3He-Reaktionen bis 10MeV gemessen, Dietzsch et al. [Die68] geben Querschnitte
fu¨r Deuteronenreaktionen zwischen 2.0 und 3.5MeV an und Sourkes et al. [Sou76] haben
bis 50MeV Reaktionsquerschnitte von p auf 3He und α-Teilchen gemessen. Aslanides et
al. [Asl81] haben bei 910MeV Wirkungsquerschnitte von 3He auf 12C und 27Al gemes-
sen. In [Fra82] wird eine umfangreiche Zusammenstellung verschiedener Querschnitte bis
E = 40MeV von 3He und α-Teilchen auf Mg, Al und Si herausgegeben und Terwagne
[Ter97] gibt differentielle Wirkungsquerschnitte bei 90° und 177.2° fu¨r verschiedene 3He-
Reaktionen an.
Die Riesenresonanzen bei niedrigen Energien sind relativ gut untersucht. Daraus ko¨n-
nen die Daten fu¨r die Compoundkern-Reaktionen abgeleitet werden. Fu¨r 16O(3He, p)18F
beziehungsweise 16O(3He, n)18Ne findet man gemessene Wirkungsquerschnitte in [Mar62]
und [Hah66], fu¨r die Reaktion 12C(3He, n)14O in [Osg64], [Din64], [Hah66] und [Cir66]
und fu¨r die Reaktion 12C(3He, d)13N bei Cochran und Knight [Coc62] und Hahn und
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Abbildung 3-3: Gemessene partielle Wirkungsquerschnitte verschiedener Autoren fu¨r 3He-Reaktionen
bei niedrigen Energien.
Ricci [Hah66] (siehe Abbildung 3-3). Der Wirkungsquerschnitt fu¨r die Riesenresonanzen
hat ein Maximum bei einer Energie der 3He-Projektile von etwa 3AMeV. Die Reichweite
fu¨r diese Teilchen betra¨gt etwa 30µm in Wasser. Der Einfluss der Compoundkerne auf die
Form der distalen Verteilung der Positronenemitter ist somit als gering anzusehen. Jedoch
im Bereich zwischen 8AMeV< E < 70AMeV, der Reichweiten von 0.3mm bis 2.8 cm
entspricht, kommt es zu den die Form der distalen Kante bestimmenden Kernreaktionen.
Bei ho¨heren Energien von E > 150AMeV ko¨nnen die Wirkungsquerschnitte als energieun-
abha¨ngig angenommen werden und werden durch die Modelle gut beschrieben. No¨tig sind
somit Messungen im Bereich von Energien der 3He-Projektile zwischen 10 und 150AMeV.
3.3 Anforderungen an eine fu¨r in-beam PET nutzbare Simulation
Da bei 3He-Bestrahlungen ebensowenig wie bei anderen Schwerionenbestrahlungen nicht
direkt von der gemessenen Aktivita¨tsverteilung auf die Dosisverteilung geschlossen werden
kann, ist eine Berechnung der zu erwartenden Positronenemitterverteilung aus den Para-
metern der Bestrahlungsplanung notwendig. Da 3He selbst keine β+-emittierenden Frag-
mente bilden kann, kommt es am distalen Ende der Aktivita¨tsverteilung im Gegensatz zu
12C-Bestrahlungen nicht zu einer Anreicherung der Aktivita¨t durch Projektilfragmente. Es
werden nur Targetfragmente gebildet. Damit ist die Zusammensetzung des Targets, also
die korrekte Beschreibung der Sto¨chiometrie, von weitaus gro¨ßerer Bedeutung als bei der
Simulation einer Bestrahlung mit zu β+-Emittern fragmentierenden Teilchen.
Fu¨r die Bestrahlungsplanung wird ein Computertomogramm aufgenommen. Durch ei-
ne Segmentierung ist es mo¨glich, aus den Grauwerten auf die entsprechenden sto¨chime-
trischen Zusammensetzungen zu schließen [Sch00]. Um die Ha¨ufigkeit solcher Reaktionen
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abscha¨tzen zu ko¨nnen, werden die Wirkungsquerschnitte fu¨r alle zu Positronenemittern
fu¨hrenden Reaktionen beno¨tigt, sowohl fu¨r die therapierelevanten Prima¨rprojektile als
auch fu¨r alle erzeugten Sekunda¨rteilchen. Bei einem 3He-Therapiestrahl sind das neben
den unten erwa¨hnten Reaktionen, die als Beispiel mit 3He als Projektil aufgefu¨hrt wur-
den, auch jene mit Deuteronen, Protonen und Neutronen als Sekunda¨rprojektil, deren
Flu¨sse ebenfalls in der Simulation beschrieben werden mu¨ssen. Wie in Kapitel 2.2.2 er-
wa¨hnt, sind die ha¨ufigsten bei der Bestrahlung von Gewebe gebildeten Positronenemitter
11C, 10C, 15O und 13N. Somit sind als Reaktionskana¨le hauptsa¨chlich 12C(3He, 2p 2n)11C,
12C(3He, 2p 3n)10C, 16O(3He, 2p 2n)15O, 16O(3He, 3p 4n)13N, 16O(3He, 4p 4n)11C, aber
auch 16O(3He, 2p 3n)14O und 40Ca(3He, 2p 2n)39Ca zu erwarten. Fu¨r diese Reaktionen
fehlen aber bislang bei therapierelevanten Energien, das heißt fu¨r 0 ≤ E < 400AMeV,
partielle Wirkungsquerschnitte. Das Gewinnen der erforderlichen Wirkungsquerschnitte
erfolgte deshalb im Rahmen dieser Arbeit und ist in Kapitel 4.3 ausgefu¨hrt.
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4.1 Durchfu¨hrung der 3He-Experimente
Eine Bestrahlung von Patienten mit 3He-Ionen erscheint denkbar (vergleiche Kapitel 2.3).
Die Vorteile eines in-beam PET-Monitorings fu¨r 12C-Ionen wurden in Kapitel 2.4 aus-
gefu¨hrt und in der klinischen Praxis an der experimentellen Schwerionentherapieanlage
an der GSI besta¨tigt [Eng04b]. So erscheint es erstrebenswert, auch bei Bestrahlungen
mit neuen Ionensorten das in-beam PET Verfahren anzuwenden. Fu¨r Protonen ist dies
in [Par04] dargestellt. Um die Anwendbarkeit von in-beam PET fu¨r 3He-Ionen zu unter-
suchen, wurden am Schwerionensynchrotron (SIS) der GSI Darmstadt Experimente mit
3He-Strahlen durchgefu¨hrt. Die Verwendung von 3He statt α-Teilchen dient hierbei der
Patientensicherheit. Aufgrund des Z/A-Verha¨ltnisses von 3He2+-Ionen werden Kontami-
nationen des Strahles durch Fremdatome, wie zum Beispiel 12C6+ oder 16O8+, vermieden.
Ziel der Experimente war, festzustellen, ob die mit 3He erzeugte Aktivita¨t fu¨r die
Methode ausreicht und ob das wichtigste Anliegen des in-beam PET Verfahrens, eine
Reichweiteauflo¨sung von besser als 1mm zu gewa¨hrleisten, erreicht werden kann. Um eine
mo¨glichst exakte Vorhersage der erwarteten Aktivita¨tsverteilung durchzufu¨hren, muss die
ra¨umliche Verteilung der Positronenemitter im bestrahlten Volumen bekannt sein. Dies gilt
besonders fu¨r die Verwendung leichter, nicht zu Projektilfragmenten fu¨hrender Ionen, wie
3He oder Protonen, wo nur Targetfragmente zum Mess-Signal beitragen. Im Unterschied
zu Protonen ko¨nnen die 3He-Ionen fragmentieren, wobei die Fragmente ihrerseits ebenfalls
zu Positronenemittern fu¨hrende Kernreaktionen initiieren ko¨nnen. Neben dem Wissen um
die Sto¨chiometrie des Targets ist die Kenntnis der zu Positronenemittern fu¨hrenden par-
tiellen Wirkungsquerschnitte wichtig. Da, wie in Kapitel 3.2 erwa¨hnt, nur wenige Daten
fu¨r Wirkungsquerschnitte bei therapierelevanten Energien zur Verfu¨gung standen, war ein
weiteres Anliegen der Experimente, Produktionsquerschnitte fu¨r Positronenemitter zu be-
stimmen.
Hierbei wurden Targets gewa¨hlt, die in der erforderlichen Gro¨ße herstell- und handhab-
bar sind und deren sto¨chiometrische Zusammensetzung die Zahl der offenen Reaktions-
kana¨le auf ein Minimum beschra¨nkt. Die Auswahl umfasste drei Phantomarten, Graphit,
Wasser und Polymethylmethacrylat (PMMA) .
Die Graphitphantome haben die Abmessungen 9 × 9 × 15 cm3 und die Dichte ρ =
1.795 g cm−3, es sind also nur 11C und 10C als Positronenemitter zu erwarten, untergeord-
net noch 8B und 9C, die aber praktisch kaum messbar sind. Zum einen liegt dies an den
niedrigen Bildungsraten, zum anderen werden sie durch das gewa¨hlte Messverfahren nur
teilweise erfaßt. Zu Compoundkernen fu¨hrende Reaktionen werden dabei vernachla¨ssigt.
Wassertargets wurden gewa¨hlt, weil Positronenemitter dann nur aus 16O entstehen ko¨n-
nen. Um eine Vera¨nderung der Positronenemitter-Verteilung durch thermische Konvektion
im Wasser zu vermeiden, wurde das Wasser mit Gelatine versetzt. Verwendet wurde Agar-
tine (EAN Nummer 4002809021152), ein pflanzliches Geliermittel, da die Beimengungen
an Fremdstoffen wie Stickstoff- und Schwefelverbindungen geringer sind als bei aus tieri-
schen Rohstoffen gewonnenen Geliermitteln. Agartine besteht aus Agar-Agar (E 406), ein
hydrophiles Hydrokolloid, welches aus den Zellwa¨nden der Rotalgen (besonders die Arten
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Gelidium- und Gracila´ra ssp.) gewonnen wird [Nie04]. Das Hydrokolloid setzt sich aus
Galaktose und 3,6-Anhydrogalaktose zusammen, die u¨ber 1,3-glykosidische Bindung zu
einem Polysaccharid verbunden sind. Vereinzelt enthalten sie in veresterter Form Schwe-
felsa¨ure [Nie04]. Als vereinfachte Summenformel wurde C6H12O6 angenommen. Fu¨r das
kleinere Wasserphantom mit den Maßen von etwa 9× 9× 20 cm3 wurden 50 g und fu¨r das
gro¨ßere Phantom von etwa 9 × 9 × 30 cm3 70 g Agartine verwendet. Es ergab sich fu¨r die
wassera¨hnlichen Phantome somit eine sto¨chiometrische Zusammensetzung von H2OC0.02
mit einer Dichte von 1.0 g cm−3.
PMMA-Phantome (C5H8O2) mit den Abmessungen 9 × 9 × 20 cm3 und der Dichte
ρ =1.18 g cm−3 repra¨sentieren gewebea¨hnliches Material.
Alle Experimente wurden im CaveM der GSI Darmstadt durchgefu¨hrt. Fu¨r die Bestrah-
lungen wurden die Phantome so positioniert, dass das Zentrum der erwarteten Positronen-
emitterverteilung etwa im Zentrum des Gesichtsfeldes der PET-Kamera lag. Das Isozen-
trum stellt dabei den raumfesten Bezugspunkt fu¨r alle Koordinatensysteme dar. Bei den
reichweitesensitiven Experimenten, die zur Bestimmung der erreichbaren Auflo¨sung an der
distalen Kante der Positronenemitterverteilung durchgefu¨hrt wurden, erfolgte vor Beginn
der Bestrahlung die genaue Bestimmung der Position des Phantoms durch das Anbringen
einer 22Na-Punktquelle auf der Eintrittsfla¨che der Phantome. Die Zeitstruktur des 3He-
Strahles war vergleichbar mit der bei 12C-Ionenbestrahlungen der Patienten verwendeten,
ein Beschleunigungszyklus mit langsamer Extraktion (Spill) dauerte etwa 5 s. Die Phan-
tome wurden mit monoenergetischen Strahlen bestrahlt. Verwendet wurden jeweils drei
verschiedene Energien. Die Parameter sind aus den Tabellen 4–1, 4–2 und 4–3 zu ersehen.
Weiterhin wurden vier PMMA-Phantome mit jeweils einem Spread-out Bragg Peak
(SOBP) bestrahlt. Die Energien der SOBP wurden so gewa¨hlt, dass der Abstand zwi-
schen jeweils zwei benachbarten der insgesamt elf Energiestufen innerhalb eines SOPB
einer Reichweitedifferenz von 3mm in Wasser entsprach, die Bragg-Peaks innerhalb eines
SOBP somit gleichma¨ssig verteilt waren. Die maximalen Energien der einzelnen SOBP
unterscheiden sich um 0.6AMeV, der kleinstmo¨glichen Energieabstufung des SIS der GSI,
was einer Reichweitedifferenz von 1mm in Wasser entspricht. Nach der Bragg-Kleeman-
Regel [Leo94]
R1
R2
=
ρ2
ρ1
√
A1√
A2
, (49)
wobei R fu¨r die Reichweite, ρ fu¨r die Dichte und A fu¨r die atomare Masse beziehungsweise
die effektive atomare Masse der ins Verha¨ltnis zu setzenden Komponenten steht, folgt aus
der Reichweitedifferenz in Wasser R1 von 1mm fu¨r PMMA eine Reichweitedifferenz R2
von 0.85mm. Die Teilchenzahlen fu¨r jede Isoenergieschicht wurden dabei so angepasst,
dass fu¨r die physikalische Dosis ein Plateau im SOBP entstand. Die berechneten Dosis-
verteilungen fu¨r die SOBP in Wasser ko¨nnen aus Abbildung 4-1 entnommen werden, pro
Bestrahlung wurden 2.6 · 109 Teilchen appliziert.
Die maximalen Energien der einzelnen SOBP-Experimente wurden daru¨ber hinaus fu¨r
monoenergetische Bestrahlungen von PMMA verwendet. Vier verschiedene Phantome wur-
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Nr. Projektil Target Energie Reichweite τ Ie
/ AMeV / cm / 108 s−1
i 3He PMMA 130.03 7.8 120 3.6
ii 3He PMMA 166.05 12.0 120 2.6
iii 3He PMMA 207.92 17.7 120 2.0
iv 12C PMMA 163.09 5.2 120 1.00 ± 0.02
v∗ 12C PMMA 163.09 5.2 120 0.64 ± 0.02
vi 12C PMMA 337.5 17.6 120 1.21 ± 0.03
vii∗ 12C PMMA 337.5 17.6 120 0.91 ± 0.02
viii 12C PMMA 337.5 17.6 120 0.9
ix 3He Graphit 130.03 5.8 120 3.5
x 3He Graphit 166.05 9.0 120 2.6
xi 3He Graphit 207.92 13.1 120 1.9
xii 12C Graphit 337.5 13.0 120 0.9
xiii 3He Wasser 130.03 8.9 120 3.5
xiv 3He Wasser 166.05 13.7 120 2.6
xv 3He Wasser 207.92 20.1 99 2.0
xvi 3He Wasser 207.92 20.1 720 2.1
xvii 12C Wasser 337.5 20.0 120 0.9
Tabelle 4–1: Parameter der monoenergetischen Bestrahlung der verschiedenen Targets. Die Anzahl der
Spills wird durch τ angegeben, Ie meint die Anzahl der Ionen. Der Fehler fu¨r Ie betra¨gt, wenn nicht anders
angegeben, 10%. Bei den mit ∗ gekennzeichneten Experimenten wurde ein anderes Extraktionsverfahren,
die knock-out Extraktion, verwendet.
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Abbildung 4-1: Berechnete Dosisverteilung in Wasser fu¨r die vier Spread-out Bragg Peaks (SOBP). Jeder
der SOBP besteht aus elf Energiestufen, die Reichweiten der Bragg-Peaks sind zwischen dem Minimum
und dem Maximum gleichverteilt, sie differieren untereinander um 3mm in Wasser. Die maximalen Ener-
gien der einzelnen SOBP entsprechen in Wasser einer Reichweitedifferenz von 1mm. Die Graphik wurde
freundlicherweise von S. Gro¨zinger zur Verfu¨gung gestellt.
37
4 In-beam PET Messungen bei 3He-Bestrahlungen
den mit diesen vier aufeinanderfolgenden und sich jeweils um 1mm Reichweite in Wasser
unterscheidenden Energiestufen bestrahlt (siehe Tabelle 4–3). Dabei war die Intensita¨t
jeweils 2.0 · 108 3He-Ionen / s. Diese Experimente, sowohl die monoenergetischen Bestrah-
lungen als auch die vier SOBP, dienten dem Test der mit der in-beam PET-Kamera er-
reichbaren Reichweiteauflo¨sung.
Fu¨r jede monoenergetische Bestrahlung wurden 120 Spills appliziert, wobei ein Spill
eine langsame Teilchenextraktion aus dem Synchrotron meint. Bei den Bestrahlungen der
Wasserphantome mit der ho¨chsten Energie war die Bestrahlung in einem Fall aus tech-
nischen Gru¨nden nach 99 Spills beendet, in einem anderen wurde eine Bestrahlung mit
720 Spills ausgefu¨hrt, um bei der Produktion von 11C der Sa¨ttigungsaktivita¨t nahezukom-
men. Die PET-Daten wurden wa¨hrend der Bestrahlung und bis 20min nach dem Ende
derselben aufgenommen. Im Fall der Bestrahlung mit 720 Spills wurde der Zerfall u¨ber 2 h
verfolgt, um eine sichere Bestimmung des 11C-Anteiles zu ermo¨glichen.
Zum Vergleich wurden auch 12C-Bestrahlungen der verschiedenen Phantome ausge-
fu¨hrt. Die Strahlenergien wurden so gewa¨hlt, dass die gleichen Reichweiten wie in den
3He-Experimenten erreicht wurden. Bei gleicher Energie pro Nukleon E folgt aus der
Bethe-Bloch-Formel, siehe Gleichung (2), fu¨r die Reichweiteskalierung nach [Leo94]
R12C(E) = 0.44R3He(E). (50)
Weitere PMMA-Phantome wurden zusa¨tzlich mit 12C-Ionen bestrahlt. Bei den Ex-
perimenten v und vii (vergleiche Tabelle 4–1) wurde das knock-out Extraktionsverfah-
ren [Fur02] angewendet. In der Verteilung der β+-Emitter war, wie erwartet, kein Unter-
schied zwischen den Extraktionsverfahren messbar. Bei den Experimenten iv, v, vi und vii
(vergleiche Tabelle 4–1) wurden die Monitoreinheiten, gemessen von einer luftgefu¨llten Io-
nisationskammer, genutzt, um die Strahlintensita¨t zu bestimmen. Die anderen Intensita¨ten
wurden den Beschleuniger-Tabellen entnommen. Zum besseren Vergleich der Ergebnisse
sind die Ergebnisse der 12C-Bestrahlungen hier bei den 3He-Daten mit dargestellt. Auf die
Besonderheiten wird in Kapitel 4.8 eingegangen.
Alle Daten wurden mit dem vorhandenen, in der Patiententherapie benutzten PET-
Datenerfassungssystem [Hin00] aufgenommen. Dabei erfolgte die Aufzeichnung der Daten
im Listenmodus, in den Datenstrom wurde alle 10ms eine Zeitmarke eingefu¨gt, was die
zeitabha¨ngige Auswertung der Messdaten erlaubt. Ein Beispiel fu¨r ein gemessenes Zeit-
Ereignishistogramm ist in Abbildung 4-2 zu sehen.
4.2 Datenanalyse
Wie in Abbildung 4-2 zu sehen ist, sind die wa¨hrend der Extraktion gemessenen Koin-
zidenzen stark durch prompte γ-Strahlung gesto¨rt, die auf Kernreaktionen zwischen den
Projektilen und den Atomkernen des Targets folgt [Eng04b], [Par05b], [Cre05]. Nur ein
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Abbildung 4-2: Gemessenes Zeit-Ereignis-Histogramm der Bestrahlung eines PMMA-Phantoms mit 120
Spills mit jeweils 2.7 · 108 3He-Ionen der Energie 166.05AMeV. Sowohl der Aktivita¨tsaufbau wa¨hrend der
Bestrahlung als auch der Zerfall sind zu sehen. Die rechteckige hellgraue Kurve im kleinen Bild stellt die
Strahlextraktion vom Synchrotron dar, hohe Werte zeigen die Spills an, niedrige die Pausen. Die Lu¨cken,
z.B. bei t = 960 s sind durch das Datenerfassungssystem und das Fehlen von Zeitmarken bedingt. Diese
werden alle 10ms in den Datenstrom geschrieben und durch ein spezielles Bit markiert. Die Messungen
wurden im Wechselpufferbetrieb ausgefu¨hrt, nach etwa 4Millionen Datenworten ist ein Puffer voll und die
Daten werden auf die Festplatte geschrieben. Da der Datentransfer vom Steuerrechner mit einer ho¨heren
Priorita¨t als das Senden der Zeitmarken ausgefu¨hrt wird, fehlen diese, wenn der Puffer geleert wird.
geringer Teil dieser Koinzidenzen ru¨hrt dabei von den eigentlich interessierenden Zerfa¨l-
len der β+-Emitter her [Hin00]. Fu¨r die weitere Analyse werden aus diesem Grunde hier
nur Ereignisse betrachtet, die in den Pausen zwischen den Spills registriert wurden. Dies
kann durch die in das jeweilige Koinzidenzdatenwort geschriebene Information u¨ber den
Strahlstatus, das heißt Strahl-An oder Strahl-Aus, erfolgen [Hin00]. Es erfolgt ebenfalls
wa¨hrend der Signalverarbeitung eine Differenzierung in prompte und verzo¨gerte Koinzi-
denzen sowie Mehrfachkoinzidenzen [Hin00]. Fu¨r die Datenanalyse wurden hierbei nur die
prompten Koinzidenzen verwendet.
Um aus den gemessenen Koinzidenzen eine zweidimensionale Abbildung der Positro-
nenemitterverteilung zu erhalten, wurde die Ru¨ckprojektion benutzt [Lau99], [Hin00].
Wird die Aktivita¨tsverteilung auf die longitudinale Mittelebene zwischen den beiden De-
tektorko¨pfen beschra¨nkt, so ist die Ru¨ckprojektion korrekt. Das dabei erhaltene Abbild
der Verteilung ist fu¨r die Mittelebene zwischen den beiden Detektorko¨pfen abbildungstreu
und quantitativ richtig. Ober- oder unterhalb dieser Ebene kommt es durch den einge-
schra¨nkten Winkelbereich der Positronenkamera dagegen zu einer Verwischung im Abbild
der Verteilung.
Fu¨r die Bestimmung einer dreidimensionalen Verteilung wurde eine vollsta¨ndige to-
mographische Rekonstruktion [Lau99] mit Streukorrektur [Po¨n04] ausgefu¨hrt. Hierbei
wurde auch eine Schwa¨chungskorrektur nach dem in [Hin00] vorgestellten Verfahren vor-
genommen. Dabei wird der lineare Schwa¨chungskoeffizient fu¨r 511 keV γ-Strahlung entlang
jedes Koinzidenzkanales bestimmt. Die Detektoreffektivita¨t wurde im Isozentrum mit ei-
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Abbildung 4-3: Beispiel einer Anpassungsfunktion fu¨r den gemessenen Zerfall (graue Punkte) bei der
Bestrahlung von PMMA mit 207.92AMeV 3He-Ionen mit einer nichtlinearen Funktion (schwarze Linie),
deren Gleichung angegeben ist.
ner 1.3MBq 22Na-Quelle zu 2.3% ermittelt. Die ortsabha¨ngige Nachweiswahrscheinlichkeit
der Positronenkamera wurde korrigiert.
Um die erzeugten Positronenemitter zu quantifizieren, wurde eine Auswertung ver-
wendet, die der in [Par04] vorgestellten a¨hnelt. Zuna¨chst wurden anhand der nach Be-
strahlungsende gemessenen Zerfallskurven die isotopenspezifischen Za¨hlraten am Ende der
Bestrahlung mit Hilfe einer exponentiellen Anpassung, ein Beispiel ist in Abbildung 4-3
gezeigt, nach der Gleichung (51) bestimmt. Hierbei bezeichnet A(t) die zum Zeitpunkt t
gemessene Aktivita¨t, A0(i) die isotopenspezifische Aktivita¨t am Ende der Bestrahlung fu¨r
ein Isotop i und λ(i) die isotopenabha¨ngige Zerfallskonstante.
A(t) =
n∑
i=0
A0(i) e
−λ(i) t (51)
Verwendet wurde der SVD-Algorithmus (Singular Value Decomposition), dessen Fitpa-
rameter in den Tabellen 4–4 und 4–5 angegeben sind. Danach wurde der Aktivita¨tsaufbau
wa¨hrend der Bestrahlung nach [Par04] modelliert, ein Beispiel ist in Abbildung 4-4 ge-
zeigt. Die starke Abha¨ngigkeit der Zerfallsfunktion vom Target ist aus Abbildung 4-5
ersichtlich.
Fu¨r die so erhaltenen Produktionsraten P pro Spill wurde ein Korrekturfaktor C be-
stimmt [Par04], der die Raumwinkelkorrektur, die Schwa¨chungskorrektur sowie die Kor-
rektur fu¨r die Detektoreffektivita¨t umfasst. Die Absolutanzahl der erzeugten Positronen-
emitter, die durch Division der relativen Produktionsraten mit dem Korrekturfaktor C
bestimmt wurden, sind in Tabelle 4–6 und 4–7 ausgewiesen und zur besseren Vorstellung
pro 106 einfallende Teilchen angegeben.
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Nr. te tirr tdecay tmeas N˙ev(t0) Nev(irr) Nev(decay)
/ s / s / s / s /10−2 s
i 1.52 ± 0.02 532.45 1345.31 1877.76 307.8 6698764 13392008
ii 1.40 ± 0.02 532.17 1262.79 1794.96 291 6649315 12223178
iii 1.37 ± 0.04 531.98 1271.01 1802.99 286 6178333 11926948
iv 2.19 ± 0.04 534.96 1326.76 1861.72 67 1354622 3569833
v∗ 2.20 ± 0.08 533.53 1092.62 1626.15 52 796904 2048666
vi 2.20 ± 0.03 533.05 1285.02 1818.07 180 4539403 10292223
vii∗ 2.20 ± 0.01 528.9 1289.71 1818.61 177 3322532 7820429
viii 2.19 ± 0.08 534.57 3722.15 4256.72 393 8471717 28389908
ix 1.53 ± 0.04 543.87 1161.86 1695.73 229 4329403 12105643
x 1.41 ± 0.06 532.17 1366.08 1898.25 185 3941336 12766274
xi 1.39 ± 0.06 530.9 1345.75 1876.65 168 4093622 12816539
xii 2.20 ± 0.02 533.95 3604.56 4138.51 248 4927683 26777818
xiii 1.54 ± 0.04 532.31 1336.93 1869.24 589 13632587 15053158
xiv 1.41 ± 0.04 532.03 1328.12 1860.15 527 13374277 13411742
xv 1.35 ± 0.02 429.68 6243.12 6672.8 484 9112294 14497348
xvi 1.31 ± 0.04 839.8 9395.44 10235.24 427 20852700 152012940
xvii 2.20 ± 0.02 533.28 3514.39 4047.67 586 12638943 27487524
Tabelle 4–2: Gemessene Parameter der monoenergetischen Bestrahlungen der verschiedenen Targets (Zu-
ordnung zu den Experimenten siehe Tabelle 4–1). Dabei gibt te die Spilldauer an, tirr bezeichnet die ge-
samte Bestrahlungszeit, tdecay die Zeitdauer der Zerfallsmessung, tmeas die gesamte Messzeit, N˙ev(t0) die
Za¨hlraten am Ende der Bestrahlung, Nev(irr) die Gesamtzahl der Ereignisse wa¨hrend der Bestrahlung.
Es wurden nur die in den Spillpausen gemessenen Ereignisse verwendet. Nev(decay) meint die Zahl der
Ereignisse wa¨hrend der Zerfallsmessung. Der Fehler fu¨r te ist die doppelte Standardabweichung.
E / te tirr tdecay tmeas N˙ev(t0) Nev(irr) Nev(decay)
AMeV / s / s / s / s /10−2 s
203.44 1.37 ± 0.05 532.11 1242.95 1775.06 297 6524622 13163169
204.03 1.37 ± 0.02 532.49 1291.07 1823.56 261 6478617 12067153
204.63 1.38 ± 0.04 532.28 1302.64 1834.92 280 6706995 12189613
205.21 1.39 ± 0.04 532.34 1256.36 1788.70 290 6489667 12197179
Tabelle 4–3: Parameter der monoenergetischen 3He-Bestrahlung von PMMA zur Bestimmung der Reich-
weiteauflo¨sung. Dabei gibt E die Energie an, te die Spilldauer, tirr bezeichnet die Gesamtzeit der Bestrah-
lung, tdecay die Zeitdauer der Zerfallsmessung, tmeas die gesamte Messzeit, N˙ev(t0) die Za¨hlraten am Ende
der Bestrahlung, Nev(irr) die Gesamtzahl der Ereignisse wa¨hrend der Bestrahlung. Es wurden nur die in
den Spillpausen gemessenen Ereignisse verwendet. Nev(decay) meint die Zahl der Ereignisse wa¨hrend der
Zerfallsmessung. Der Fehler fu¨r te ist die doppelte Standardabweichung.
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Abbildung 4-4: Beispiel fu¨r die Modellierung des Aktivita¨tsaufbaus wa¨hrend der Bestrahlung von PMMA
mit 3He-Ionen der Energie E = 207.92AMeV. Die Kreise stellen die Messwerte dar, die Linie gibt die
berechnete Aktivita¨t auf der Grundlage der in Tabelle 4–6 angegebenen Werte wieder.
b
+
-
Ak
tiv
itä
t /
w.
E.
Zeit / s
0.0
0.2
0.6
0.8
0.4
1.0 PMMA
Graphit
Wasser
0 200 400 600 80010000 200 400 600 800 1000
PMMA
Graphit
Wasser
Abbildung 4-5: Zerfallsmessung fu¨r die verschiedenen Targets nach der Bestrahlung mit 3He-Strahlen
der Energie E = 207.92AMeV und mit 12C-Strahlen der Energie E = 337.5AMeV. Die hohe Anzahl lang-
lebiger 11C-Isotope im Graphitphantom spiegelt sich in einem flacheren Abfall wider. Im Wasserphantom
ist ein schnelleres Abklingen, bedingt durch die ku¨rzere Halbwertszeit des 15O, zu erkennen.
4.3 Bestimmung der Reaktionsraten und Abscha¨tzung der
Wirkungsquerschnitte
Fu¨r die Erzeugung der ha¨ufigsten in Gewebe gebildeten Positronenemitter, 11C, 15O, 10C
und 13N, werden Produktionsquerschnitte beno¨tigt. Um diese zu ermitteln, wurden fu¨r
die Reaktionen 12C → 11C und 12C → 10C die Messdaten von den Graphitphantomen
verwendet, fu¨r 16O → 15O, 16O → 13N und 16O → 11C Daten, die bei der Bestrahlung
der Wasserphantome gewonnen wurden. Aus diesen Querschnitten kann dann eine im
PMMA-Target zu erwartende Isotopenverteilung berechnet und mit der gemessenen ver-
glichen werden.
Aus den absoluten Produktionsraten, siehe Tabellen 4–6 und 4–7 und der Kenntnis
der Streuzentrendichte im Target lassen sich Reaktionsraten und Wirkungsquerschnitte
bestimmen. Da jedoch weder die Abschwa¨chung der Prima¨rteilchen noch die Sekunda¨rteil-
chenproduktion oder die Energiespektren der Sekunda¨rteilchen durch in-beam PET erfasst
werden, ko¨nnen hier nur Produktionsraten und makroskopische Wirkungsquerschnitte fu¨r
dicke Targets abgescha¨tzt werden. Benutzt wurde die Beziehung
σ(E) =
N(E)
R(E) n I(E)
, (52)
wobei N die Anzahl der gebildeten Kerne ist, R ist die Reichweite, n die Dichte der Streu-
kerne und I die Anzahl der einfallenden Teilchen. Daraus ergeben sich die in Tabelle 4–8
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Nr. N˙10C ∆N˙10C N˙15O ∆N˙15O N˙13N ∆N˙13N N˙11C ∆N˙11C χ
2 n
i 3634 62 13190 43 932 60 10984 30 1645 1344
ii 3229 61 12789 44 737 54 10414 33 1366 1260
iii 2942 60 12293 43 805 52 10089 32 1303 1271
iv 1096 30 1958 22 153 27 3313 16 1583 1326
v∗ 678 25 1230 21 145 30 2111 19 1147 1092
vi 2873 53 7921 39 584 48 9057 30 1523 1279
vii∗ 2305 47 6219 34 407 41 6968 25 1233 1295
viii 4980 68 13899 34 816 20 16184 9 3870 3673
ix 3710 34 — — — — 14079 4 1484 1160
x 3758 33 — — — — 13190 3 1553 1364
xi 3923 34 — — — — 13434 3 1375 1343
xii 5397 38 — — — — 17325 3 3688 3595
xiii 2418 82 46221 47 2452 45 5285 27 1447 1330
xiv 1441 78 42104 45 2566 43 4529 25 1377 1327
xv 929 67 36920 27 1956 10 3434 4 4952 4536
xvi 357 78 36269 36 4290 16 11806 7 5344 4681
xvii 2724 86 45193 47 3589 37 10652 20 2154 1796
Tabelle 4–4: Fitparameter (isotopenspezifische Za¨hlrate N˙i / s
−1 am Ende der Bestrahlung und χ2), so-
wie deren Fitfehler ∆N˙i / s
−1 fu¨r die monoenergetischen 3He-Bestrahlungen der verschiedenen Targets
(Zuordnung zu den Experimenten siehe Tabelle 4–1). Bei den mit ∗ gekennzeichneten Experimenten wurde
ein anderes Extraktionsverfahren, die knock-out Extraktion, verwendet. n gibt die Anzahl der fu¨r den Fit
verwendeten Datenpunkte an.
E / N˙10C ∆ N˙15O ∆ N˙13N ∆ N˙11C ∆ χ
2 n
AMeV N˙10C N˙15O N˙13N N˙11C
203.44 2981 65 12360 66 576 120 10196 82 784 824
204.03 2863 60 12398 45 676 67 10208 35 1239 1215
204.63 2881 60 12329 45 761 57 10214 36 1278 1208
205.21 2994 61 12636 44 776 55 10417 34 1157 1242
Tabelle 4–5: Fitparameter (isotopenspezifische Za¨hlrate N˙i / s
−1 am Ende der Bestrahlung und χ2), sowie
deren Fitfehler ∆N˙i / s
−1 fu¨r die monoenergetischen 3He-Bestrahlungen von PMMA, die zur Bestimmung
der Reichweiteauflo¨sung durchgefu¨hrt wurden. n steht fu¨r die Anzahl der fu¨r den Fit verwendeten Daten-
punkte.
und Abbildung 4-6 dargestellten Wirkungsquerschnitte fu¨r dicke Targets.
Da bei der Zerfallsmessung mit dem praktisch keinen Kohlenstoff enthaltenden Wasser-
phantom betra¨chtliche Anteile von 11C festgestellt wurden, kann bei dem PMMA-Target
angenommen werden, dass σ
11C
PMMA die Bildung von
11C durch die Reaktion sowohl mit
Kohlenstoff- als auch mit Sauerstoff-Targetkernen erfasst, und deshalb N
11C
PMMA als Sum-
me aus den Reaktionen an beiden berechnet werden kann. Aus den Wirkungsquerschnitten
σ
11C
graphite und σ
11C
water (siehe Tabelle 4–8) ko¨nnen nach der umgestellten Gleichung (52) die
Anteile der Reaktionen 12C(X, 2p2n) und 16O(X, 4p4n) zu 11C unterschieden und berech-
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Nr. C P10C ∆P10C P15O ∆P15O P13N ∆P13N P11C ∆P11C
/103 / 106 IP /% /106 IP /% /106 IP /% /106IP /%
i 7.5 3760 15 15322 12 2253 18 46962 12
ii 7.1 5297 15 23530 12 2820 20 70533 12
iii 6.7 6805 15 31905 12 4356 19 96413 12
iv 6.3 7337 10 14702 8 2385 10 91304 7
v∗ 6.3 7058 10 14363 8 3520 10 90674 7
vi 5.7 17944 10 55501 8 8493 10 232915 7
vii∗ 5.7 18730 10 56729 8 7720 10 233844 7
viii 6.4 16420 12 51371 11 6260 15 219600 10
ix 6.7 4384 15 — — — — 68762 13
x 6.4 6923 15 — — — — 100308 12
xi 6.3 9808 15 — — — — 138648 12
xii 6.1 18794 12 — — — — 248644 10
xiii 9.1 2053 15 44027 12 4859 13 18532 13
xiv 8.7 1920 15 62932 12 7979 13 24924 13
xv 8.0 1792 19 82850 12 10163 13 32345 13
xvi 8.0 691 37 74694 12 9157 13 29452 12
xvii 7.3 7820 12 145604 10 24036 10 126220 12
Tabelle 4–6: Ergebnisse der 3He- und 12C-Bestrahlungen von verschiedenen Targets (Zuordnung zu den
Experimenten siehe Tabelle 4–1) fu¨r die sich aus der Modellierung und der Division durch den Korrektur-
faktor C ergebenden, auf je 106 Projektile (IP) bezogenen Produktionsraten P . Der relative Fehler fu¨r C
betra¨gt 5%. Der Fehler ∆ fu¨r die absoluten Produktionsraten setzt sich zusammen aus der statistischen
Unsicherheit des Messwertes, dem Fitfehler, dem Fehler fu¨r C und dem Fehler fu¨r die Zeitmessung, der
mit 1% angenommen wurde. Bei den mit ∗ gekennzeichneten Experimenten wurde ein anderes Extrakti-
onsverfahren, die knock-out Extraktion, verwendet.
E C P10C ∆P10C P15O ∆P15O P13N ∆P13N P11C ∆P11C
/ AMeV ·10−3 /106 P /% /106 IP /% /106 IP /% /106IP /%
203.44 6.8 6799 13 31612 15 3067 23 96052 16
204.03 6.8 6566 13 31902 12 3616 20 96676 12
204.63 6.8 6625 13 31802 12 4083 19 96974 12
205.21 6.8 6870 13 32510 12 4151 19 98636 12
Tabelle 4–7: Ergebnisse fu¨r die sich aus der Modellierung und der Division durch den Korrekturfaktor C
ergebenden, auf je 106 Projektile (IP) bezogenen, absoluten Produktionsraten P fu¨r die 3He-Bestrahlungen
in PMMA, die zur Bestimmung der Reichweiteauflo¨sung durchgefu¨hrt wurden. Der relative Fehler fu¨r C
betra¨gt 5%. Der Fehler ∆ fu¨r die absoluten Produktionsraten setzt sich zusammen aus der statistischen
Unsicherheit des Messwertes, dem Fitfehler, dem Fehler fu¨r C und dem Fehler fu¨r die Zeitmessung, der
mit 1% angenommen wurde.
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Abbildung 4-6: Wirkungsquerschnitte fu¨r dicke Targets der angegebenen Dimensionen, der 12C(X,
2p 2n)11C-Querschnitt wurde am Graphit-Target bestimmt, die 16O(X, 2p 2n)15O, 16O(X, 4p 4n)11C und
16O(X, 3p 3n)13N-Querschnitte am Wassertarget. Der 12C(X, 2p 3n)10C-Wirkungsquerschnitt wurde mit
(9.0± 1.5)mb im Graphittarget abgescha¨tzt. Es gilt X={3He, p, n, d}.
Target Energie / nC · 1022 nO · 1022 σ11C/ σ15O/ σ13N/ σ10C/
AMeV / cm−3 / cm−3 mb mb mb mb
PMMA 130.03 3.55 1.42 119 136 20 —
PMMA 166.05 3.55 1.42 116 135 16 —
PMMA 207.92 3.55 1.42 109 126 17 —
Graphit 130.03 9.00 — 134 — — 9
Graphit 166.05 9.00 — 127 — — 9
Graphit 207.92 9.00 — 119 — — 8
Wasser 130.03 0.0585 3.45 59 140 15 —
Wasser 166.05 0.0585 3.45 52 130 17 —
Wasser 207.92 0.0585 3.45 45 116 14 —
Wasser∗ 207.92 0.0585 3.45 42 106 13 —
Tabelle 4–8: Anzahl der Streuzentren n und integrale Wirkungsquerschnitte fu¨r die drei verschiedenen
Targets bei den verschiedenen Energien. Fu¨r σ
11C und σ
15O betra¨gt der Fehler 10 %, fu¨r σ
10C etwa 14 %
und fu¨r σ
13N 18 %. Der * markiert die Bestrahlung mit 720 Spills.
Energie / AMeV 130.03 166.05 207.92
N
11C
expgraphite
37723 55471 75196
N
11C
expwater
6649 9010 11480
N
11C
exptot
44372 64481 86676
Tabelle 4–9: Erwartete Produktionsraten an 11C in PMMA (N
11C
exptot
), aufsummiert von den einzelnen
Beitra¨gen von σ
11C
graphite (N
11C
expgraphite
) und σ
11C
water (N
11C
expwater
).
net werden, wie in Tabelle 4–9. Die Summe beider Reaktionskana¨le ist fu¨r alle drei Energien
innerhalb von ±10% gleich dem gemessenen Wert.
Auf Grund der schlechten Datenlage fu¨r die Reaktionsquerschnitte bei Therapie relevan-
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Abbildung 4-7: Einteilung des Phantoms in verschiedene Abschnitte gleichen Energieverlustes von
∆E = 5AMeV entlang des Strahlweges am Beispiel eines 207.92AMeV 3He-Strahles in einem 20 cm
langen PMMA-Phantom.
ten Energien wurde versucht, aus den gemessenen Produktionsraten auf energieabha¨ngige
Wirkungsquerschnitte zu schließen, die dann mit den in der Simulation verwendeten ver-
glichen werden sollten. Die Energieabnahme der Prima¨rteilchen wurde u¨ber die Targettiefe
nach der Methode der kontinuierlichen Abbremsung (
”
continuous slowing down approxi-
mation“) berechnet. Da die getroffenen Detektoren einer gemessenen Koinzidenz bekannt
sind, und der Strahl in der Mittelebene zwischen den PET-Detektoren lag, ist es mo¨glich,
fu¨r jede Koinzidenz einen theoretischen Durchstoßpunkt zu berechnen [Paw97]. Diese
Punkte lassen sich tiefenabha¨ngig verschiedenen Energien zuordnen. So war es mo¨glich,
energieabha¨ngig Teildatenmengen einzulesen. Eine Einteilung in solche Tiefenabschnitte
ist in Abbildung 4-7 am Beispiel eines 207.92AMeV 3He-Strahles in einem 20 cm langen
PMMA-Phantom dargestellt.
Da der Strahl senkrecht zu seiner Ausbreitungsrichtung eine kreisfo¨rmige Grundfla¨che
hat, entsteht durch die Ausdehnung in ZPET ein Fehler in der Tiefen- und damit Ener-
gieverteilung, der in Abbildung 4-8 schematisch dargestellt ist. Die Zehntelwertsbreite des
Strahles betra¨gt etwa 12.8mm, und bei der gegebenen Kamerakonfiguration gibt es im
ungu¨nstigsten Fall einen Fehler von ± 3.9mm bei der Bestimmung der Ortskoordinate in
XPET-Richtung. Da die Produktionsraten u¨ber die Tiefe aber keine sehr großen Gradi-
enten aufweisen, und diese Unsicherheit fu¨r alle gemessenen Koinzidenzen gilt, kann von
einer Gleichverteilung des Fehlers und damit von einem geringen Einfluss auf die Analy-
se ausgegangen werden. Weiterhin ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Kristalle, die an
entgegengesetzten Enden der Detektoren liegen, in Koinzidenz messen, bei einer isotropen
Verteilung der Koinzidenzen 4.9 · 10−2% (322 · 2/20482) und damit ebenfalls als gering
einzustufen.
Somit erscheint es mo¨glich, durch das oben beschriebene Einlesen von Teilmengen der
Daten, tiefen- und damit energieabha¨ngige Produktionsraten zu bestimmen, die in den
Abbildungen 4-9, 4-10 und 4-11 dargestellt sind. Da die Produktion von Positronenemit-
tern auch durch Sekunda¨rteilchen erfolgt, kann der Bezug auf 106 Prima¨rpartikel lediglich
fu¨r die Tiefe d = 0 richtig sein. Die Anzahl der erzeugten Sekunda¨rteilchen ist aber direkt
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Abbildung 4-8: Darstellung des bei dem positionsabha¨ngigen Einlesen maximalen Fehlers beim Einsortie-
ren der Koinzidenzereignisse. Dabei ist der Ort, an dem das Annihilationsereignis richtigerweise registriert
werden mu¨sste, mit P gekennzeichnet, mit P’ ist der Ort gekennzeichnet, an dem es real einsortiert wird.
Die Strecke x entspricht dabei der durch die Strahlbreite und Kamerakonfiguration maximal mo¨glichen
Abweichung von ±3.9mm und y ist die halbe Strahlbreite. Fu¨r die Berechnung von x wurde die Zehntel-
wertsbreite des Strahles genommen.
von der Anzahl der Prima¨rpartikel abha¨ngig, und so kann auch in gro¨sseren Eindringtie-
fen der Bezug auf 106 Projektile gewa¨hlt werden. Ein weiterer Fehler entsteht durch die
unterschiedlich hohe Sekunda¨rteilchenproduktion in den verschiedenen Materialien. Die-
ser ist aber als gering gegen die anderen Unsicherheiten anzunehmen (siehe Kapitel 4.7).
Hier gezeigt sind die Tiefenverteilungen fu¨r die Bestrahlung der verschiedenen Targets mit
der jeweils ho¨chsten Energie, die in guter U¨bereinstimmung mit den Ergebnissen fu¨r die
Bestrahlung mit niedrigeren Energien sind.
Weiterhin wurde versucht, energieabha¨ngige Produktionsquerschnitte abzuscha¨tzen.
Diese wurden mit einer modifizierten Form von Gleichung (52),
σ(Ei) =
Ni(E)
∆Ri(E)n I
(53)
berechnet, wobei Ni die Anzahl der erzeugten Positronenemitter pro Bin in der Tiefen-
verteilung ist, ∆Ri die Breite des Bins, n die Atomdichte und I die Prima¨rteilchenanzahl.
Dabei ergeben sich die in den Abbildungen 4-12 und 4-13, dargestellten energieabha¨ngigen
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Abbildung 4-9: Tiefenverteilung der durch 3He-Projektile der Energie E = 207.92AMeV im Graphittar-
get erzeugten Positronenemitter. Die grauen unterbrochenen Linien zeigen die Einteilung des Targets in
Schichten.
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Abbildung 4-10: Tiefenverteilung der durch 3He-Projektile der Energie E = 207.92AMeV im Wasser-
target erzeugten Positronenemitter. Die grauen unterbrochenen Linien zeigen die Einteilung des Targets
in Schichten.
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Abbildung 4-11: Tiefenverteilung der durch 3He-Projektile der Energie E = 207.92AMeV im
PMMA-Target erzeugten Positronenemitter. Die grauen unterbrochenen Linien zeigen die Einteilung des
Targets in Schichten.
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Abbildung 4-12: Produktionsquerschnitte σeff fu¨r die Reaktionen
12C(X,Xn)11C und 12C(X,X 2n)10C,
gemessen an den Graphit-Targets, Ei gibt die Energie des
3He-Prima¨rstrahles am Eingang des Targets an.
Dabei gilt X={3He, p, n, d}, im Ausgangskanal kann X={3He, d} in Nukleonen zerfallen.
Produktionsquerschnitte. Der Fehler setzt sich zusammen aus dem Fehler fu¨r die Produk-
tionsraten, dem Fehler fu¨r die Reichweite, der mit 5% angenommen wurde, dem Fehler fu¨r
n mit 1% und dem Fehler fu¨r die Intensita¨t mit 10%. Aus Gru¨nden der U¨bersichtlichkeit
wurde der Fehler nur fu¨r die ho¨chste Energie angetragen.
In Abbildung 4-10 fa¨llt fu¨r die Reaktion 16O → 11C bei der niedrigen und mittle-
ren Energie des Prima¨rstrahles fu¨r 16O → 11C ein Maximum im Wirkungsquerschnitt
bei niedrigen Energien auf. Innerhalb der Fehlerbereiche ist ein energieabha¨ngiger Unter-
schied zwar nicht signifikant, aber es kann als Hinweis gesehen werden, dass der Wirkungs-
querschnitt der durch Prima¨rteilchen induzierten Reaktionen bei niedrigen Energien ein
Maximum hat. Dies wu¨rde sich bei den niedrigeren Ausgangsenergien der Prima¨rteilchen
sta¨rker auswirken, da der relative Fluss der Prima¨rteilchen bei E → 0 ho¨her ist. Bei der
hohen Ausgangsenergie ist der Anteil der gebildeten Sekunda¨rteilchen bei E → 0 ho¨her,
und deren Wirkungsquerschnitte der zu positronenemittierenden Fragmenten fu¨hrenden
Reaktionen sind vermutlich geringer. Selbiges gilt, wenn auch nicht so deutlich, fu¨r die
Produktionsquerschnitte von 16O→ 13N und 16O→ 15O. Auffallend ist, dass dieser Effekt
nur im Wasser-, nicht aber im Graphittarget, vergleiche Abbildung 4-12, auftritt.
Um die ermittelten Produktionsquerschnitte mit einer weiteren Methode zu u¨berpru¨fen,
wurde mittels der im Wassertarget bestimmten Produktionsquerschnitte fu¨r 15O, 11C und
13N, und der im Graphittarget bestimmten Produktionsquerschnitte fu¨r 11C und 10C die
fu¨r PMMA zu erwartenden Produktionsraten mit der umgestellten Formel (53) energie-
abha¨ngig nach
N11C(exp, pmma)(E) = n12C(pmma) I∆R(E)σeff[12C(X,2p 2n)11C](E)
+ n16O(pmma) I∆R(E)σeff[16O(X,4p 4n)11C](E), (54)
N15O(exp, pmma)(E) = n16O(pmma) I∆R(E)σeff[16O(X,2p 2n)15O](E), (55)
N13N(exp, pmma)(E) = n16O(pmma) I∆R(E)σeff[16O(X,3p 3n)13N](E) und (56)
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Abbildung 4-13: Produktionsquerschnitte σeff fu¨r die Reaktionen
16O(X,X 2p 3n)11C,
16O(X,X p 2n)13N und 16O(X,X p 2n)15O gemessen an den Wasser-Targets. Ei gibt die Energie
des 3He-Prima¨rstrahles am Eingang des Targets an. Dabei gilt X={3He, p, n, d}, im Ausgangskanal kann
X={3He, d} in Nukleonen zerfallen.
Abbildung 4-14: Vergleich der gemessenen (Symbole) und mit Hilfe der aus den Messungen im Wasser-
und Graphittarget abgeleiteten Wirkungsquerschnitten berechneten Produktionsraten der Positronenemit-
ter in PMMA (Kurven).
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N10C(exp, pmma)(E) = n12C(pmma) I∆R(E)σeff[12C(X,2p 3n)10C](E) (57)
berechnet und mit den gemessenen verglichen. Dies ist in Abbildung 4-14 als Funktion
der Tiefe dargestellt. Die berechneten Produktionsraten liegen innerhalb der Fehler leicht
unter den gemessenen. Dies ist unter anderem auf das in den Medien unterschiedliche Ver-
ha¨ltnis von Prima¨r- zu Sekunda¨rteilchen zuru¨ckzufu¨hren, sowie auf die unterschiedlichen
Verha¨ltnisse der Isotope in den Medien, die sich auf den Fit der Zerfallskurve und damit
auf die gesamte Analyse auswirken.
4.4 Vergleich der Aktivita¨t bei 3He-Bestrahlungen mit 12C- und
Protonenbestrahlungen
Die in den Vergleichsexperimenten gewonnenen Daten der 12C-Bestrahlungen und die in
[Par04] vorgestellten Daten fu¨r Protonenbestrahlungen wurden zum Vergleich mit dem
mit 3He-Ionen erzeugten Aktivita¨tslevel genutzt. Die Koinzidenz-Za¨hlraten bei der Be-
strahlung mit 12C sind etwas ho¨her als bei der Bestrahlung mit 3He, obwohl der Fluss
der 3He-Teilchen ho¨her (vergleiche Tabelle 4–1) und die Messzeit etwas ku¨rzer war. Dies
war durch die etwa eineinhalb Mal so langen Pausen zwischen aufeinanderfolgenden Teil-
chenextraktionen (Spills) aus dem Beschleuniger und damit der la¨ngeren zur Verfu¨gung
stehenden Messzeit bei der Kohlenstoffbestrahlung bedingt.
Die bei Bestrahlung mit 12C-Ionen erzeugte Aktivita¨t ist etwa zweimal so hoch wie die
mit 3He erzeugte, bezogen auf die gleiche Anzahl Prima¨rteilchen und die gleiche Reich-
weite, wie in Tabelle 4–10 dargestellt. Dagegen betra¨gt die Dosis bezogene Aktivita¨t bei
Kohlenstoffbestrahlungen nur ein Drittel der bei Bestrahlungen mit 3He-Partikeln erzeug-
ten. Verglichen mit den Protonendaten ist die pro Projektil erzeugte Aktivita¨t bei 3He-
Bestrahlungen etwa dreimal so hoch, aber die dosisbezogene Aktivita¨t ist etwas niedriger.
Bei 12C-Bestrahlungen setzt sich die gemessene Aktivita¨t aus der Summe der zerfallen-
den Projektil- und Targetfragmente zusammen. Da 3He und 1H keine β+-emittierenden
Projektilfragmente durch Kernreaktionen bilden, fehlt hier dieser Projektilanteil. Unter
Verwendung der Beziehung aus [Par04] wurde das Aktivita¨tsverha¨ltnis fu¨r die gleiche
physikalische Dosis und Reichweite zwischen 3He-Strahlen und 12C-Strahlen in PMMA
mit r = 3.2 ± 0.4 berechnet, fu¨r den Vergleich mit Protonen betra¨gt es r = 0.9 ± 0.2.
Wenn fu¨r den Vergleich alle Daten, auch die in den Wasser- und Graphitbestrahlungen
gewonnenen genutzt werden, ergibt sich ein Wert von r = 2.8 ± 0.8 fu¨r das 3He/12C-
Verha¨ltnis. Es wurde eine vereinfachte Formel nach [Par04] genutzt,
r = 6
A3He
A12C
, (58)
wobei A die Aktivita¨t ist. Gleichung (58) kann fu¨r Daten aus vergleichbaren Experiment-
anordnungen und Ionenreichweiten benutzt werden. Der Faktor 6 kompensiert das unter-
schiedliche Abbremsverhalten (dE/dx) der verschiedenen Ionensorten bei gleicher Reich-
weite, siehe Abbildung 4-15. Das bedeutet, dass um die gleiche physikalische Dosis zu
applizieren, etwa sechsmal so viele 3He-Ionen wie 12C gebraucht werden.
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Proj. E Target R A D α
/ AMeV / cm / Bq /106 IP / mGy / Bq ·Gy−1 · cm−1
3He 130.03 PMMA 7.8 251± 38 6.8 4739
3He 130.03 Graphit 5.8 196± 29 6.0 5630
3He 130.03 Wasser 8.9 340± 51 7.0 5441
3He 166.05 PMMA 12.0 367± 55 5.6 5427
3He 166.05 Graphit 9.0 305± 46 4.9 6860
3He 166.05 Wasser 13.7 450± 68 5.8 5639
3He 207.92 PMMA 17.7 486± 73 4.8 5739
3He 207.92 Graphit 13.1 431± 65 4.3 7742
3He 207.92 Wasser 20.1 566± 88 5.0 5664
3He 207.92 Wasser 20.1 477± 78 5.0 4873
1H 1) 110 PMMA 7.9 79± 15 1.9 5315
1H 1) 110 PMMA 7.9 91± 18 1.9 6066
1H 1) 140 PMMA 12.1 142± 16 1.6 7481
1H 1) 175 PMMA 17.9 178± 38 1.3 7490
12C 1) 204 PMMA 7.6 433± 74 43.7 1302
12C 1) 212.12 PMMA 8.1 465 ± 134 42.7 1345
12C 1) 212.12 PMMA 8.1 441 ± 101 42.7 1277
12C 1) 259.5 PMMA 11.4 670 ± 104 37.1 1585
12C 1) 306 PMMA 15.0 862 ± 119 33.2 1729
12C 1) 343.46 PMMA 18.1 946 ± 135 30.9 1691
12C 337.5 PMMA 17.6 1014 ± 152 31.2 1844
12C 337.5 Graphit 13.0 816 ± 122 27.8 2258
12C 337.5 Wasser 20.0 1209 ± 181 32.4 1863
Tabelle 4–10: Aktivita¨t A, die durch 106 Prima¨rteilchen (IP) mit der Energie E, der mittleren Dosis D
in einem Quader mit (1× 1×R) cm3, wobei R die Reichweite ist, erzeugt wurde. Außerdem ist die dosis-
bezogene Aktivita¨t α angegeben. Die Daten, die mit 1) gekennzeichnet sind, wurden [Par02] entnommen.
4.5 Ra¨umliche Verteilung der Positronenemitter
4.5.1 Tiefenverteilung
Die Messung der ra¨umlichen Verteilung der Positronenemitter ist ein wichtiges Ergebnis
der durchgefu¨hrten Experimente. Abbildung 4-16 zeigt die ra¨umliche Tiefenverteilung der
β+-Aktivita¨t in den verschiedenen Targets, generiert mit monoenergetischen 3He- und 12C-
Nadelstrahlen mit jeweils gleichen Eindringtiefen. Das Maximum am Ende der Flugbahn
im Falle der 12C-Projektile wird von den β+-emittierenden Fragmenten, hauptsa¨chlich
11C, aber auch 10C und 9C gebildet, die im Falle der 3He-Projektile fehlen. Die in Abbil-
dung 4-16 dargestellten Tiefenprofile wurden aus den Daten errechnet, die wa¨hrend der
Bestrahlung und im Intervall 10 bis 20min danach registriert wurden. Das stellt etwa die
Zeit dar, die beno¨tigt wird, um einen Patienten vom Bestrahlungsplatz zu einem nicht
unmittelbar am Strahl integrierten Tomographen (off-line PET) zu bringen. In Tabelle 4–
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Abbildung 4-15: Energieverlust fu¨r verschiedene Teilchen als Funktion der Eindringtiefe in Wasser. Fu¨r
die gleiche bis zum Stillstand der Teilchen verbleibende Reichweite ist der Energieverlust fu¨r 3He etwa ein
Sechstel der des 12C im Bereich therapierelevanter Energien.
Projektil Zeitfenster Graphit Wasser PMMA
tm / s Nev tm / s Nev tm / s Nev
/106 /106 /106
3He
Bestrahlung 369 4.10 308 9.08 371 6.58
Zerfall (10 − 20min) 600 4.87 600 1.90 600 3.91
12C
Bestrahlung 273 4.06 273 12.22 274 6.81
Zerfall (10 − 20min) 600 6.28 600 4.88 600 6.12
Tabelle 4–11: Summierte Za¨hlraten wa¨hrend der Bestrahlung und im Zeitraum 10 bis 20min nach dem
Ende derselben. Die Zeitra¨ume sind die gleichen wie in Abbildung 4-16. tm gibt die Messzeit an und Nev
ist die Anzahl der registrierten Koinzidenzen.
11 sind die Gesamtza¨hlraten fu¨r beide Intervalle angegeben. Der Vollsta¨ndigkeit halber
sind in Tabelle 4–12 noch die wa¨hrend der Bestrahlung und die wa¨hrend der gesamten
Zerfallszeit gemessenen Koinzidenzen aufgefu¨hrt.
Im Falle der 12C-Projektile, wo auch zerfallende Projektilfragmente zum Signal beitra-
gen, sind die Za¨hlraten in beiden Zeitintervallen nahezu gleich. Bei dem Graphittarget
ist eine unwesentlich ho¨here Za¨hlrate zu beobachten, die von der la¨ngeren Messzeit her-
ru¨hrt. Die schon erwa¨hnte Abwesenheit von β+-emittierenden Projektilfragmenten fu¨hrt
zu einem deutlichen Unterschied in der Za¨hlrate in den beiden Zeitintervallen bei der
3He-Bestrahlung. Fu¨r das Wassertarget wurde der gro¨ßte Unterschied festgestellt. Dies ist
durch das kurzlebige 15O bedingt, was gema¨ß der sto¨chiometrischen Zusammensetzung und
den Wirkungsquerschnitten den Hauptteil der Positronenemitter stellt. Da menschliches
Gewebe zu etwa 65% aus Wasser besteht, ist es beim PET-Monitoring einer Bestrah-
lung mit Teilchen, die keine β+-aktiven Projektilfragmente bilden, besonders wichtig, eine
PET-Messung wa¨hrend der Bestrahlung vorzunehmen.
Auffa¨llig ist das Minimum in der Mitte der ru¨ckprojizierten Tiefenverteilungen bei den
3He-Bestrahlungen, siehe Abbildung 4-16. Dieser Effekt konnte in den Simulationsrechnun-
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Abbildung 4-16: Za¨hlratenhistogramm und Tiefenprofile der β+-Aktivita¨t, die durch 3He und
12C-Strahlen mit der Energie von E = 207.92AMeV beziehungsweise E = 337.5AMeV in verschiede-
nen Targets erzeugt wurden. Erste Reihe: Gemessene Za¨hlraten-Zeit-Histogramme fu¨r 3He-Ionen, zweite
Reihe: wie erste, aber fu¨r 12C-Projektile, dritte Reihe: Tiefenprofil der β+-Aktivita¨t fu¨r 3He-Ionen. Fu¨r die
dargestellten Tiefenprofile wurde die in Tabelle 4–11 angegebene Zahl von Ereignissen Nev des zugeho¨rigen
Messintervalls in der Ru¨ckprojektion benutzt. Die durchgezogenen Linien stellen dabei die Ru¨ckprojektio-
nen unter Benutzung der wa¨hrend der Bestrahlung aufgenommenen Koinzidenzen dar (entsprechend der
dunkelgrau gekennzeichneten Fla¨che links in den Za¨hlratenhistogrammen der ersten beziehungsweise zwei-
ten Reihe). Die grauen gestrichelten Linien (entsprechend der hellgrauen Fla¨che rechts in den Za¨hlraten-
histogrammen in der ersten beziehungsweise zweiten Reihe) zeigen die Ru¨ckprojektion der im Zeitintervall
von 10 bis 20min nach dem Ende der Bestrahlung gemessenen Aktivita¨t. Beide Ru¨ckprojektionen wurden
auf das Maximum der wa¨hrend der Bestrahlung gemessenen Aktivita¨t normiert. Vierte Reihe: wie dritte,
nur fu¨r 12C-Projektile.
gen nicht reproduziert werden (vergleiche Kapitel 4.7). Eine Mo¨glichkeit fu¨r sein Auftreten
kann eine U¨berlagerung der Abnahme des Flusses der Prima¨rteilchen mit dem Aufbau der
Sekunda¨rteilchen sein.
In Abbildung 4-17 zeigt der obere Teil, dass eine Reichweitenauflo¨sung von 0.85mm
fu¨r monoenergetische Bestrahlungen von PMMA Phantomen erreicht werden kann. Im fu¨r
die therapeutische Anwendung bedeutsameren Fall einer SOBP-Bestrahlung ist dies auch
mo¨glich, ungeachtet der verbreiterten distalen Kante, siehe Abbildung 4-17, unterer Teil.
Dies zeigt, dass das wichtigste Anliegen der in-beam PET Methode, die Mo¨glichkeit der
Bestimmung der Reichweiteauflo¨sung von besser als 1mm, auch fu¨r 3He-Ionen erfu¨llt wird.
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Graphit Wasser PMMA
Projektil Energie Zeit- tm Nev tm Nev tm Nev
(AMeV) fenster / s /106 / s /106 / s /106
3He 130.03
Bestrahlung 351 4.05 351 14.11 352 6.89
Zerfall 1161 12.11 1337 15.09 1345 13.41
3He 166.05
Bestrahlung 366 3.97 366 13.17 367 6.61
Zerfall 1312 12.39 1328 13.42 1262 12.21
3He 207.92
Bestrahlung 369 4.10 308 9.08 371 6.58
Zerfall 1345 12.79 1300 11.35 1269 11.92
12C 337.5
Bestrahlung 273 4.06 273 12.22 274 6.81
Zerfall 1300 16.11 1300 20.25 1300 18.04
Tabelle 4–12: Wa¨hrend und nach der Bestrahlung gemessene Koinzidenzen fu¨r die verschiedenen Targets.
Nev steht fu¨r die wa¨hrend der Zeit tm registrierten Koinzidenzen.
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Abbildung 4-17: Gemessene Tiefen-Aktivita¨tsverteilung, die von monoenergetischen (oben) und SOBP–
Bestrahlungen (unten) erzeugt wurden. Jeder SOBP wird von elf gleichverteilten Energiestufen gebildet.
Die maximalen Strahlenergien wurden so gewa¨hlt, dass die jeweils ho¨chsten Energien eine Reichweitediffe-
renz von 1mm in Wasser aufweisen.
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4.5.2 Laterale Verteilung
Die mit in-beam PET bestimmte Verbreiterung des Strahles steht in guter U¨bereinstim-
mung mit den Ergebnissen anderer Methoden [Par04]. Aus diesem Grund erscheint es
mo¨glich, die Verbreiterung des 3He-Strahles ebenfalls mit der in-beam PET Methode zu
quantifizieren. Die von Prima¨rteilchen erzeugte Aktivita¨t wird von einem breiten Unter-
grund u¨berlagert (siehe Abbildung 4-18). Aus diesem Grund wurden die lateralen Profile
mit einer Doppelgaußfunktion gefittet, wobei angenommen wurde, das die Strahlverbrei-
terung die Form der inneren Gaußkurve dominiert. Die a¨ußere, breitere Gaußkurve re-
pra¨sentiert den Untergrund. Der Vergleich der Verbreiterung der inneren Gaußkurve mit
anderen Methoden [Bro05] zeigt eine gute U¨bereinstimmung, wie in Abbildung 4-19 zu
sehen ist. Fu¨r die berechnete Verbreiterung wurden Daten aus [Hab94] verwendet und
gema¨ß der Beziehung nach [Bar96]
θ0 =
13.6MeV
βcp
· z, (59)
skaliert, wobei p, βc und z der Impuls, die Geschwindigkeit und die Ladungszahl des
einfliegenden Teilchens sind. Der Wert fu¨r θ0 ist eine Anpassung an die Molie`revertei-
lung [Mol47] fu¨r einfach geladene Teilchen in einem homogenen Material.
In [Po¨n03b] wird der Anteil der Einfachstreuung fu¨r die Annihilationsphotonen mit
75% angegeben. Dies, und die untere Energieschwelle des Detektors von 250 keV (ver-
gleiche Kapitel 2.4) lassen den Einfluss von mehrfachgestreuten Koinzidenzereignissen als
vernachla¨ssigbar erscheinen. Fu¨r Annihilationsphotonen dominiert die Vorwa¨rtsstreuung,
jedoch sind auch große Streuwinkel mo¨glich. Damit das Photon unter die untere Ener-
gieschwelle fa¨llt, mu¨sste der Winkel bei einer Einfachstreuung u¨ber 93° liegen [Po¨n03b].
Ereignisse mit großen Streuwinkeln sind jedoch selten, der Wirkungsquerschnitt fa¨llt fu¨r
Streuwinkel gro¨ßer als 42° bereits auf die Ha¨lfte des Querschnittes fu¨r 0° ab [Po¨n03b].
Die durch Fragmentierung entstehenden Sekunda¨rteilchen sind ihrerseits in der Lage,
durch Kernreaktionen zur Entstehung von Positronenemittern beizutragen. Diese wer-
den jedoch bei Schwerionenbestrahlungen zum u¨berwiegenden Teil in Vorwa¨rtsrichtung
gestreut [Gun04]. Dieser Prozess wird bereits durch die Verbreiterung der inneren Gauß-
funktion beschrieben. Somit kann der Untergrund, der durch die a¨ußere Gaußverteilung
dargestellt wird, zum u¨berwiegenden Teil auf einfach-comptongestreute Koinzidenzereig-
nisse zuru¨ckgefu¨hrt werden.
In Abbildung 4-20 ist die Verbreiterung des Strahles fu¨r die verschiedenen Targets
dargestellt. Im Graphittarget ist die Zunahme der Halbwertsbreite am ausgepra¨gtesten,
bedingt durch die hohe Dichte und der damit verbundenen gro¨ßten Aufstreuung der Ionen.
Bei Wasser ist die Aufweitung des Strahles erwartungsgema¨ß am geringsten.
4.6 Messungen am inhomogenen Phantom
Wa¨hrend der Experimente am 3He-Strahl wurde auch ein inhomogenes Phantom (siehe
Abbildung 4-21) mit einem 4 × 4 cm2 großen Feld bestrahlt. Der Abstand der Raster-
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Abbildung 4-18: Gemessenes laterales Profil der β+-Aktivita¨t, erzeugt durch einen monoenergetischen
Nadelstrahl mit einer Energie von E = 207.92AMeV in einem Wassertarget in verschiedenen Tiefen.
Die angegebene FWHM ist fu¨r die innere Gaußkurve. Die graue Linie zeigt die gemessenen Daten, die
schwarze gibt die Summe Doppelgaussfunktion des Fits wieder. Im unteren Bild sind die Stellen in der
Tiefenverteilung markiert, an denen die Profile angegeben werden.
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Abbildung 4-19: Vergleich der aus in-beam PET-Daten berechneten Strahlverbreiterung fu¨r einen
3He-Strahl der Energie E = 207.92AMeV in Wasser. Die Daten wurden mit der Abbildungsfunktion des
PET-Scanners entfaltet. Zum Vergleich dargestellt sind auf der Grundlage der Daten von [Hab94] nach
Gleichung (59) skalierte Werte (gestrichelte Linie) und mit anderen Methoden gemessene Werte [Bro05]
(siehe Daten aus der Literatur). Die Breite der Verteilung am Phantomeingang wurde in den nach Glei-
chung (59) skalierten Daten nach [Hab94] und [Bro05] skaliert zu der initalen Breite des fu¨r die PET–
Messung verwendeten 3He-Strahles.
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Abbildung 4-20: Zunahme der Halbwertsbreite des 3He-Strahles in den verschiedenen Targets bei einer
Energie der 3He-Prima¨rteilchen von E = 207.92AMeV. Die Verteilungen wurden mit einem Doppelgaußfit
angepaßt. Dargestellt ist die Halbwertsbreite der inneren Gaußfunktion.
punkte des Strahles betrug 4mm, die Energie E = 205.21AMeV, die Gesamtteilchenzahl
1.21·1011 . Die rekonstruierten Verteilungen sind in Abbildung 4-24 in Abha¨ngigkeit von der
Zeit dargestellt. Da die Halbwertszeiten der beiden wichtigsten Positronenemitter, 11C und
15O, sich um eine Gro¨ßenordnung unterscheiden, ist mit steigender Messzeit eine sta¨rkere
Betonung der kohlenstoffreichen Materialien, zum Beispiel Polyethylen (PE), gegenu¨ber
den sauerstoffreicheren, wie beispielsweise PMMA, festzustellen (siehe Abbildung 4-24).
Das Kohlenstoff- zu Sauerstoffverha¨ltnis der im Phantom verwendeten Materialien ist in
Tabelle 4–13 angegeben.
Es wurden Teildatenmengen ausgewertet, indem nur Koinzidenzen, die aus bestimmten
Regionen kommen, beru¨cksichtigt werden (vergleiche Kapitel 4.3). Die Regionen werden
auf der Grundlage der sto¨chiometrischen Zusammensetzung in der Mittelebene festgelegt.
Die Koinzidenzen, die die Ortsbedingung erfu¨llen, wurden beru¨cksichtigt, aus der Analy-
se der Zerfallskurven ergaben sich die daraus abgeleiteten Produktionsraten von 11C und
15O, wie bereits in Abschnitt 4.2 ausgefu¨hrt.
Wie in Kapitel 4.3 fu¨r PMMA beschrieben, wurden hier die zu erwartenden Produk-
tionsraten fu¨r die Materialien im inhomogenen Phantom berechnet und das 11C/15O-
Verha¨ltnis betrachtet und mit dem gemessenen verglichen, siehe Tabelle 4–13. Als Wir-
kungsquerschnitte wurden fu¨r die Reaktion 16O → 11C 128mb, fu¨r 12C → 11C 49mb und
fu¨r 16O → 15O 123mb angenommen (vergleiche Kapitel 4.3).
Der bei dem Festlegen der Regionen gemachte Winkelfehler, in Folge schra¨ger Koin-
zidenzen, welche zum falschen Material zugeordnet werden, fu¨hrt zu den Abweichungen
zwischen gemessenen und berechneten Werten. Gro¨sseren Einfluss auf den Fehler hat hier-
bei die Ausdehung des Feldes in ZPET. Auch wenn aus den beschriebenen Gru¨nden keine
sehr gute U¨bereinstimmung mit den berechneten, erwarteten Werten erzielt werden kann,
so ist jedoch ein Trend erkennbar. Das unterschiedliche C/O-Verha¨ltnis des Targetma-
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Abbildung 4-21: Zusammensetzung des inhomogenen Phantoms. Dargestellt sind die beiden in Abbil-
dung 4-24 gezeigten Ebenen. Die Gesamtla¨nge des Phantoms betra¨gt 32 cm.
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Abbildung 4-22: Za¨hlraten-Zeit Histogramm der Bestrahlung des inhomogenen Phantoms. Die Zeitschei-
ben der rekonstruierten Verteilungen (siehe Abbildung 4-24) sind durch I-V dargestellt.
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Material nC nO rcalc rmeas
/1022 cm−3 /1022 cm−3 11C 15O 11C 15O
PE 3.99 - 1 - 1 0.04
Knochen 2.96 2.67 1 0.64 1 0.15
Muskel 3.41 0.71 1 0.19 1 0.10
Lunge 0.91 0.20 1 0.19 1 0.10
PMMA + Lunge 2.23 0.81 1 0.31 1 0.23
PE + Lunge 2.45 0.10 1 0.046 1 0.01
Tabelle 4–13: Kohlenstoff-Sauerstoff-Verha¨ltnis im inhomogenen Phantom, daraus abgeleitet das Ver-
ha¨ltnis der erwarteten Produktionsraten rcalc von
11C und 15O, und das Verha¨ltnis der gemessenen Pro-
duktionsrate rmeas.
Abbildung 4-23: Auf das jeweilige Maximum der 11C-Aktivita¨t normierte, gemessene Aktivita¨tsverha¨lt-
nisse von 11C und 15O in den verschiedenen Materialien im inhomogenen Phantom. Die durchgezogene
Kurve gibt die Abklingkurve des 11C an, die gepunktete steht fu¨r 15O. Die in den Einzelabbildungen
angegebenen Zeitabschnitte korrespondieren mit den in den Abbildungen 4-22 und 4-24 aufgefu¨hrten.
terials spiegelt sich in den gebildeten Positronenemittern wider. Die Auswirkungen der
unterschiedlichen sto¨chiometrischen Zusammensetzungen sind auch deutlich in den auf
die 11C-Aktivita¨t am Ende der Bestrahlung normierten Zerfallskurven sichtbar (vergleiche
Abbildung 4-23). Dabei fa¨llt der geringe gemessene 15O-Anteil im keinen Sauerstoff enthal-
tenden Polyethylen (PE) auf, der nur durch fehlerhaft einsortierte Koinzidenzen zustande
gekommen sein kann.
4.7 Simulation der 3He-Messungen
Fu¨r die Simulation der 3He-Bestrahlungen wurde der Monte-Carlo Code Shield-Hit ver-
wendet [Gud04]. Der Shield-Code wurde in den sechziger Jahren in Dubna entwickelt. Er
bewa¨hrte sich in der Berechnung der Einwirkung kosmischer Strahlung auf die Raumsta-
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Abbildung 4-24: Rekonstruierte Verteilungen im inhomogenen Phantom (MLEM-Algorithmus, 50 Ite-
rationen [Po¨n03a]) in den in Abbildung 4-22 dargestellten Zeitscheiben. Die linke Spalte entspricht der
unteren Ebene, die rechte der oberen. Die Zeitfenster und die dabei gemessene Anzahl an Koinzidenzen
sind jeweils neben den Abbildungen angegeben.
tion MIR und in Abschirmungsrechnungen fu¨r Experimentierpla¨tze [Gei06]. Eine Erwei-
terung fu¨r strahlentherapeutische Zwecke folgte [Gud04], es entstand Shield-Hit (Heavy
Ion Transport). Eine ausfu¨hrliche Beschreibung der Entwicklung des Codes und der phy-
sikalischen Modelle wurde in [Gei06] gegeben.
Der Shield-Hit-Code folgt einem exklusiven Ansatz fu¨r die Modellierung von Kern-
reaktionen. Fu¨r nukleare Reaktionen zwischen zwei Kernen werden fu¨r alle mo¨glichen
Reaktionskana¨le alle mo¨glichen auftretenden Teilchen registriert. Fu¨r jedes Teilchen wer-
den Richtung und Energie gespeichert. In jedem Einzelereignis wird auf die Einhaltung
der Energie- und Impulserhaltung geachtet.
Die Position des Bragg-Peaks ha¨ngt von den in der Bethe-Bloch-Formel, vergleiche Glei-
chung (2), verwendeten Parametern ab. Diese bestimmen auch die Teilchenreichweite in
der Simulation. In verschiedenen Datenbasen, wie zum Beispiel den Empfehlungen der
”
In-
ternational Commission on Radiation Units and Measurements“ sind die Daten fu¨r das Ab-
bremsungsvermo¨gen fu¨r Protonen und Alpha-Teilchen in einigen Materialien tabelliert. Da
aber der Code auch fu¨r andere Teilchen in Stoffen beliebiger Zusammensetzung anwendbar
sein soll, wurde die Gu¨ltigkeit der Bethe-Bloch-Formel, die fu¨r Energien gro¨ßer 1-2AMeV
61
4 In-beam PET Messungen bei 3He-Bestrahlungen
anwendbar ist, durch Korrekturterme zu niedrigeren Energien hin erweitert. Es wurden
der Elektroneneinfang und die Energieabgabe des Projektils bei kleinen Energien betrach-
tet. Fu¨r Energien E < 0.3AMeV wird das Lindhard-Scharff-Modell, dE/dx = const
√
E,
benutzt. Der Shield-Hit-Code erlaubt es, fu¨r Protonen und Alpha-Teilchen entweder die
im [icr93] festgelegten oder die mit der Bethe-Bloch-Formel berechneten Werte zu benut-
zen.
Fu¨r inelastische Kernreaktionen wird ein mehrstufiges dynamisches Modell (
”
Multi Sta-
ge Dynamic Modell, MSDM“) benutzt. Es besteht aus mehreren in Moskau und Dubna
entwickelten physikalischen Modellen. MSDM betrachtet in einem exklusiven Ansatz alle
verschiedenen Stufen von Kernreaktionen.
 Die Interaktion zwischen Projektil- und Targetkern wird auf eine Serie bina¨rer Sto¨ße
zwischen den Kernbausteinen oder produzierten Hadronen zuru¨ckgefu¨hrt. Oberhalb
von Energien E > 10AGeV kommt das Quark-Gluon-String-Model zur Anwendung,
fu¨r 10AGeV> E > 600AMeV ein parametrisiertes Quark-Gluon-String Model und
fu¨r E < 600AMeV die Dubnaer Version des intranuklearen Kaskadenmodells.
 Es wird ein
”
Pre-Equilibrium“-Zustand betrachtet, in dem der angeregte Kern Teil-
chen emittieren kann.
 Ein Gleichgewichtszustand des residualen Kernes wird erreicht. Dabei werden der
”
Fermi break up“ leichter Kerne, die Konkurrenz zwischen Verdampfung oder Spal-
tung und die Mehrfachfragmentierung hochangeregter Kerne betrachtet.
Die Weiterentwicklung des urspru¨nglichen Shield-Codes zu Shield-Hit war durch die
Erfordernisse der strahlentherapeutischen Anwendung motiviert. Aus diesem Grunde wur-
de die Energieaufstreuung (
”
energy straggling“) in die Betrachtung des Abbremsungspro-
zesses durch Strahlungsbremsung unter Benutzung einer Gauß- oder Vavilov-Verteilung
implementiert. Gleiches gilt fu¨r die Mehrfachstreuung (
”
multiple Coulomb scattering“).
Beide Prozesse sind fu¨r die Nachbildung einer Teilchenspur und damit fu¨r die Dosisberech-
nung von hoher Bedeutung. Der Shield-Hit-Code erlaubt es, die einzelnen physikalischen
Prozesse an- oder auszuschalten.
Die Simulation der Positronenemitterverteilung einer 20Ne-Bestrahlung eines PMMA-
Phantoms wurde in [Gud04] vorgestellt. Die so gezeigte Anwendbarkeit des Simulations-
programmes Shield-Hit v1 und die Fa¨higkeit, den Transport von Teilchen einschließlich
der nuklearen Wechselwirkungen mit einer unteren Schwellenenergie von nur 1AMeV zu
beschreiben, pra¨destinierten den Code fu¨r die Simulation der 3He-Bestrahlungen.
Fu¨r die Simulationen wurde ein idealer Nadelstrahl mit ∆E/E = 0 angenommen. Es
wurden jeweils zwischen 5 · 105 und 1 · 106 Prima¨rteilchen verfolgt, siehe Tabelle 4–14. Die
verwendeten Ionisationspotentiale waren 81 eV fu¨r Graphit, 75 eV fu¨r Wasser und 71 eV
fu¨r PMMA. Die erzeugten Positronenemitter mit Z < 10 wurden in einem zylindrischen
Detektor mit dem Radius r = 5 cm und der La¨nge 30 cm gespeichert, siehe Abbildung 4-25.
Die Ergebnisse sind in Tabelle 4–14 dargestellt und in Abbildung 4-26 mit den experi-
mentell ermittelten Werten verglichen.
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Abbildung 4-25: Detektorgeometrie fu¨r die Simulationen mit Shield-Hit.
E / T Prima¨r- N
9C N
10C N
11C N
12N N
13N N
13O N
14O N
15O
AMeV projektile
130 W 613000 0 6938 17379 0 7131 59 2073 43124
166 W 540000 0 10393 26256 0 10711 107 3002 60824
208 W 573000 0 14838 36949 0 14325 133 4124 80384
130 G 1000000 25 7202 78740 137 1 0 0 0
166 G 1000000 53 10266 110885 167 0 0 0 0
208 G 614000 68 14301 149002 220 0 0 0 0
130 P 1000000 22 6359 47127 67 2698 28 693 16592
166 P 1000000 41 9232 66913 97 3788 38 1072 23287
208 P 1000000 35 13127 89147 114 5512 30 1455 31256
Tabelle 4–14: Verzeichnis der mit Shield-Hit v1 ermittelten Anzahl an Positronenemittern N pro 106
prima¨rer 3He-Teilchen. In der Spalte T sind die verschiedenen Targets mit W fu¨r Wasser, G fu¨r Graphit
und P fu¨r PMMA abgeku¨rzt.
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Abbildung 4-26: Vergleich der Messdaten fu¨r die ha¨ufigsten Positronenemitter mit den bei Simulati-
onsrechnungen mit Shield-Hit v1 erzeugten positronenemittierenden Fragmenten. Die grauen gefu¨llten
Symbole stellen die simulierten Werte dar, die schwarzen leeren repra¨sentieren die Messwerte. Kreise stellen
die in-beam PET Messungen in Wasser dar, Dreiecke die in PMMA und Quadrate die in Graphit.
Wie aus den experimentellen Daten zu erwarten war, sind beim Wassertarget haupt-
sa¨chlich 15O ,11C, 10C und 13N gebildet worden. Im PMMA-Target entstanden vorrangig
11C, 15O, 10C und 13N, im Graphit dagegen fast nur 11C und 10C. Der gebildete Anteil an
9C lag im PMMA- und im Graphittarget zwei Gro¨ßenordnungen unter dem 10C-Anteil.
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Abbildung 4-27: Tiefenabha¨ngiger Vergleich der Messdaten (Symbole) der 3He-Bestrahlungen der Was-
sertargets bei der Energie E = 208AMeV mit Simulationsrechnungen (Linie), ausgefu¨hrt mit Shield-Hit
v1, fu¨r die in der Messung nachweisbaren Positronenemitter.
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Abbildung 4-28: Tiefenabha¨ngiger Vergleich der Messdaten (Symbole) der 3He-Bestrahlungen des Gra-
phittargets bei der Energie E = 208AMeV mit Simulationsrechnungen (Linie), ausgefu¨hrt mit Shield-Hit
v1, fu¨r die in der Messung nachweisbaren Positronenemitter.
Im Graphittarget wurde in der Simulation etwa 1/500 des 11C-Anteiles an 12N erzeugt, im
PMMA entsprechend der geringeren Kohlenstoffkonzentration weniger. Im Wassertarget
und im PMMA-Target wird etwa 1/20 der Anzahl der 15O-Kerne an 14O gebildet und wie-
derum etwa 1/20 von diesen an 13O. Nur der 14O ist jedoch auf Grund seiner Halbwertszeit
von T1/2 = 70.59 s fu¨r in-beam PET von Interesse.
9C (T1/2 = 127ms),
12N (T1/2 = 11ms)
und 13O (T1/2 = 8.6ms) haben zu kurze Halbwertszeiten, um sie mit einem Messverfah-
ren, dass auf die Datennahme in den Strahl-Extraktionspausen beschra¨nkt ist, zu erfassen.
Der Vergleich der simulierten und der gemessenen Positronenemitter (vergleiche Kapitel
4.3), unterschieden nach den verschiedenen Positronenemittern, ist in den Abbildungen 4-
27, 4-28 und 4-29 fu¨r eine Energie von 208AMeV fu¨r verschiedene Targets in Abha¨ngig-
keit von der Tiefe dargestellt. Bei dem Wassertarget ist die U¨bereinstimmung fu¨r 15O und
13N gut, fu¨r 11C sind Abweichungen zu beobachten. Fu¨r PMMA wird die Produktion von
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Abbildung 4-29: Tiefenabha¨ngiger Vergleich der Messdaten (Symbole) der 3He-Bestrahlungen des
PMMA-Targets bei der Energie E = 208AMeV mit Simulationsrechnungen (Linie), ausgefu¨hrt mit
Shield-Hit v1, fu¨r die in der Messung nachweisbaren Positronenemitter.
11C von Shield-Hit gut reproduziert, ebenso fu¨r 15O und 13N, Abweichungen gibt es hier,
ebenso wie bei dem Graphit-Target, bei der Erzeugung von 10C.
Allen Simulationen gemein ist, dass am Ende der Reichweite, das heißt bei niedriger
Energie, die durch Abspaltung nur eines Neutrons ausgezeichneten Prozesse ein Maximum
in der Verteilung zeigen. Dies wird durch die Experimente nicht reproduziert. Der Grund
dafu¨r ko¨nnte sein, dass die im Simulationscode verwendeten Wirkungsquerschnitte ein Ma-
ximum bei niedrigen Energien aufweisen. Da es dafu¨r wenige oder keine experimentellen
Daten gibt (siehe Kapitel 3.2) ko¨nnen auch hier nur Modelle verwendet worden sein. In
[Par05a] wird gezeigt, dass bei Protonen die von der ICRU empfohlenen Wirkungsquer-
schnitte fu¨r kleine Energien ebenfalls zu groß sind.
Um jedoch die Wirkungsquerschnittsmodelle zu verifizieren, beziehungsweise anzupas-
sen, sind ada¨quate Messungen der partiellen Wirkungsquerschnitte der zu Positronene-
mittern fu¨hrenden Reaktionen erforderlich, wie in Kapitel 3.3 dargestellt. Die hier vor-
gestellten experimentellen Daten beruhen auf einer Messung an dicken Targets mit rund
9% einer 4π Raumwinkelbedeckung. Die so gewonnenen Daten ko¨nnen sehr gut benutzt
werden, um Simulationsrechnungen zu besta¨tigen. Fu¨r die partiellen Wirkungsquerschnit-
te ko¨nnen sie jedoch nur Anhaltspunkte geben.
Weiterhin wurden die Fluenzen der Sekunda¨rteilchen in den Simulationen betrachtet
und in Abbildung 4-30 dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, das hinter der Reichweite
der Prima¨rionen die Fluenz von Neutronen, Protonen und Deuteronen noch relativ hoch
ist. Diese wiederum ko¨nnen Kernreaktionen auslo¨sen, die zu einer messbaren Aktivita¨t
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Abbildung 4-30: 3He- und Sekunda¨rteilchenfluenzen berechnet mit Shield Hit v1.
strahlabwa¨rts vom Ende des Weges der 3He-Ionen (vergleiche Abbildung 4-16) fu¨hren.
Diese korrekt zu behandeln muß in jedem Fall ein Anliegen einer Simulation fu¨r Positro-
nenemitterverteilungen sein.
4.8 Weiterfu¨hrende Auswertung der Kohlenstoffdaten
Bei 12C-Bestrahlungen ko¨nnen die entstandenen Fragmente in Projektil- und Targetfrag-
mente unterschieden werden, vergleiche Kapitel 2.2.2. Es kann ein Aktivita¨tsverha¨ltnis zwi-
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schen Projektilfragmentpeak und Targetfragmentplateau in der Tiefenaktivita¨tsverteilung
ermittelt werden. Dieses Verha¨ltnis ist sto¨chiometrie- und zeitabha¨ngig. Da im Plateaube-
reich bei 12C-Bestrahlungen menschlichen Gewebes auch ku¨rzerlebige positronenemittie-
rende Targetfragmente als 11C (T1/2 = 1222.8 s), wie zum Beispiel
15O (T1/2 = 121.8 s),
entstehen, kann somit mittels der Betrachtung dieses Verha¨ltnisses zu verschiedenen Zei-
ten die Qualita¨t verschiedener Simulationen relativ einfach beurteilt werden.
Die bei den 12C-Bestrahlungen der verschiedenen Targets aufgenommenen Listmodeda-
ten wurden in 50 s-Intervalle unterteilt und ru¨ckprojiziert. Das Peak/Plateau-Verha¨ltnis
wurde fu¨r die verschiedenen in den Experimenten verwendeten Phantommaterialien fu¨r
jedes Zeitintervall bestimmt (vergleiche Abbildung 4-31). Es ist deutlich zu sehen, dass die
Form der gemessene Aktivta¨tstiefenverteilung von der Sto¨chiometrie des Targets und vom
Zeitregime der Bestrahlung und Messung abha¨ngt und in der Simulation beru¨cksichtigt
werden muss.
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Abbildung 4-31: Peak-Plateau-Verha¨ltnis, berechnet aus Ru¨ckprojektionen fu¨r 50 s-Intervalle bei
12C-Bestrahlung verschiedener Targets mit einer Energie E = 337.5AMeV.
Weiterhin wurden wie fu¨r 3He beschrieben, Teildatenmengen, die aus definierten Berei-
chen des Targets kommen, eingelesen. Diese Teilregionen werden in der Mittelebene zwi-
schen den beiden Detektorblo¨cken festgelegt und sind in Strahlrichtung 5mm dick. Somit
kann, wie in Kapitel 4.3 beschrieben, die Zerfallskurve analysiert werden. U¨ber die Nach-
bildung des Aktivita¨tsaufbaus wird fu¨r jede Teilregion die pro Prima¨rprojektil gebildete
Anzahl an Positronenemittern abgescha¨tzt. Korrekturen fu¨r die Nachweiswahrscheinlich-
keit, die Detektoreffektivita¨t und die Schwa¨chung der γ-Strahlung wurden vorgenommen,
wie in Kapitel 4.2 beschrieben. So wurde die Produktionsrate als Funktion der Tiefe darge-
stellt. Die U¨bereinstimmung zwischen der in der Patiententherapie genutzten Datenbasis
fu¨r die Monte-Carlo Simulation und der Messung ist gut, wie in Abbildung 4-32 dargestellt.
4.9 Zusammenfassung
Die bei 3He-Bestrahlungen erzeugte Aktivita¨tsdichte ist etwa dreimal so hoch wie bei 12C-
Bestrahlungen der selben physikalischen Dosis und somit fu¨r ein in-beam PET-Monitoring
am Patienten ausreichend. Eine weitere Erho¨hung dieses Verha¨ltnisses kann angenommen
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Abbildung 4-32: Vergleich der Positronenemitter in der Datenbasis, die fu¨r die Vorhersage der
β+-Aktivita¨tsverteilung in der klinischen Routine an GSI genutzt wird [Po¨n04] (Symbole), mit der Ana-
lyse der Teildatenmengen der Messungen (durchgezogene Linien) pro 105 Prima¨rprojektile und Voxel fu¨r
eine Energie E = 337.5AMeV und ein homogenes PMMA Target. Ein Voxel hat eine Kantenla¨nge von
1.6875mm.
werden, da die 3He-Ionen im Bragg-Peak nicht die erho¨hte biologische Wirksamkeit wie
12C-Ionen haben und somit eine ho¨here Dosis fu¨r die Tumorvernichtung no¨tig ist. Die er-
reichbare Reichweitenauflo¨sung fu¨r ru¨ckprojizierte Verteilungen liegt unter einem Millime-
ter, fu¨r monoenergetische als auch fu¨r SOBP-Bestrahlungen. Ein geeignetes Simulations-
programm, welches sowohl die Sto¨chiometrie des Targets beru¨cksichtigt als auch die zu Po-
sitronenemittern fu¨hrenden Kernreaktionen korrekt bis zur Reaktionsschwelle behandelt,
fehlt bis heute. Somit gibt es noch keine Mo¨glichkeit, im Falle von Patientenbestrahlungen
Vorhersage und Messung zu vergleichen. Eine Abscha¨tzung der Produktionsquerschnitte
der zu Positronenemittern fu¨hrenden Reaktionen wurde anhand der in-beam PET-Daten
vorgenommen.
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5.1 Allgemeines
Fu¨r eine Rekonstruktion der Positronenemitterverteilung aus den gemessenen Daten wer-
den die ra¨umlichen Koordinaten der Einzelkristalle der Detektoren beno¨tigt. Bei einem
konventionellen PET-Scanner ist das ein vollsta¨ndiger, stationa¨rer und nicht deformierba-
rer Ring. Bei anderen bildgebenden Systemen, zum Beispiel bei einem Ro¨ntgen-CT und
SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) findet man heute zumeist ein
drehbares Aufnahmesystem, das heißt, bei einem CT-Scanner rotieren zum Beispiel eine
Ro¨ntgenro¨hre und ein Detektorfa¨cher um den Patienten. Die Bewegung erfolgt auf einer
definierten Kreisbahn. Bei einer SPECT-Kamera muss auf die mechanische Steifigkeit der
Rotationsachse geachtet werden, um Verzeichnungen in den rekonstruierten Verteilungen
zu vermeiden [Val06].
In [Ja¨k00] werden die Vorteile einer Schwerionengantry, wie sie fu¨r die Therapieanlage
in Heidelberg gebaut wird, gegenu¨ber einem unbeweglichen horizontalen Strahl, wie er an
der GSI im Einsatz ist, dargestellt. Die Konstruktion einer solchen Gantry ist wegen der
hohen magnetischen Steifigkeit, die aus demMasse-zu-Ladungsverha¨ltniss des 12C-Strahles
resultiert, schwierig und bisher nicht in der klinischen Praxis realisiert.
PET-Detektoren
Strahl
Strahl
LagerungPET Strahlrohr
Patienten-
couch
Patienten-
couch
Abbildung 5-1: Mo¨gliche Lo¨sungen fu¨r eine in-beam PET-Kamera an der Schwerionengantry der Thera-
pieanlage in Heidelberg [Cre06a]. Auf der linken Seite ist eine von der Gantry unabha¨ngige PET-Kamera
dargestellt, die, nachdem der Patient positioniert wurde, u¨ber die Liege gefahren wird und in Abha¨ngigkeit
von der Stellung der Strahl-Gantry positioniert wird. Auf der rechte Seite ist eine an der Gantry aufge-
ha¨ngte Installation (clam-shell) zu sehen, die sich nach der Positionierung um den Patienten schließt. Bei
letzterer Lo¨sung erfolgt die Bewegung der beiden Detektorko¨pfe unabha¨ngig voneinander.
Eine in-beam PET-Installation an einer solchen Gantry muss sich den variablen Ein-
strahlwinkeln und mo¨glichen Patientenpositionen anpassen. In [Cre06a] sind zwei Va-
rianten fu¨r eine solche in-beam PET-Kamera vorgestellt. In der ersten Lo¨sung wird die
PET-Kamera als ein an zwei Seiten offener Ring nach der Positionierung u¨ber den Pa-
tienten gefahren (siehe Abbildung 5-1, links), und die Schlitze in der Kamera werden in
Abha¨ngigkeit von der Einstrahlrichtung orientiert. Eine andere Variante ist die Installa-
tion einer um den Patienten herum klappbaren Kamera (siehe Abbildung 5-1, rechts). In
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Abbildung 5-2: Links: Urspru¨ngliche, nicht drehbare Installation des PET-Scanners. Rechts: Am Drehge-
stell aufgeha¨ngte Detektorko¨pfe bei abgenommener Verkleidung. Die Strahlachse liegt in der Mitte zwischen
den beiden Detektorko¨pfen.
beiden Fa¨llen sind die Bewegungen einer solchen PET-Kamera sehr komplex und durch
Vera¨nderung der Gewichtskraftverteilung bei Rotationen auch nicht einfach mathematisch
beschreibbar.
5.2 Problemstellung an der Pilotanlage an der GSI
Als Alternative zu einer Schwerionengantry und zu Testzwecken wurde an der GSI Darm-
stadt ein Patientenstuhl entwickelt, der vor dem Strahlaustritt positioniert wird [Hee02].
Damit werden die Behandlungsmo¨glichkeiten der experimentellen Schwerionentherapiean-
lage erweitert und nicht nur die Bestrahlung liegender Patienten ermo¨glicht.
Die urspru¨ngliche Konstruktion der PET-Kamera BASTEI (Beta+-Aktivita¨tsmessungen
bei der Therapie mit hochenergetischen Ionen) wurde jedoch mit unbeweglichen Detektor-
ko¨pfen ausgefu¨hrt, von denen sich einer unter der Patientenliege und einer daru¨ber befin-
det, da urspru¨nglich nur eine Bestrahlung von Patienten in liegender Position vorgesehen
war [Eng99]. Diese Konfiguration ermo¨glicht es nicht, gleichzeitig den Patientenstuhl in
Bestrahlungsposition und die PET-Kamera in Messposition zu haben, da der untere De-
tektorkopf mit dem Stuhl kollidieren wu¨rde (siehe Abbildung 5-2, links).
Um auch die in-beam PET Messung bei Bestrahlungen von Patienten auf dem Stuhl
zu ermo¨glichen, wurde die Kamera mit einem Drehgestell versehen, was es ermo¨glicht, die
Detektorko¨pfe um die Strahlachse zu rotieren [Eng00]. Bei einem Drehwinkel von 0° ste-
hen die beiden Detektorko¨pfe senkrecht u¨bereinander (wie in Abbildung 5-2, links). Die
Detektoren sind jeweils an einer Schmalseite an einem drehbaren Kreisring aufgeha¨ngt,
dargestellt in Abbildung 5-2, rechts. Aufgrund ihrer Eigenmasse von etwa 60 kg pro De-
tektorkopf zieht es die Detektoren an der Seite, die gegenu¨ber der Aufha¨ngung liegt, nach
unten. Dies fu¨hrt zu einer drehwinkelabha¨ngigen Deformation der Gantry. Diese Abwei-
chung wurde fu¨r die Nullposition korrigiert. Bei der Rotation der Ko¨pfe tritt nun eine
Entlastungsbewegung auf, da die Kraft, deren Auswirkungen in der Nullposition korri-
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giert wurden, nicht mehr senkrecht angreift. Außerdem ist ein Absenken der beiden Ko¨pfe
zu erwarten. Die Bewegungen der beiden Ko¨pfe sind unabha¨ngig voneinander, deshalb
mu¨ssen sie getrennt betrachtet werden. Die beschriebene Deformation bewirkt hierbei
eine Verschiebung der Kristallkoordinaten, deren genauer Ort fu¨r die abbildungstreue to-
mographische Rekonstruktion und die anschließende U¨berlagerung der β+-Verteilung mit
dem Patienten-CT beno¨tigt wird. Diese Koordinaten sind verschieden von jenen, die bei
einer idealen, starren Rotation relativ leicht zu berechnen sind. Diese Abweichungen sind
zu quantifizieren und zu korrigieren.
Dass eine genaue Kenntnis der Kristallkoordinaten eine unerla¨ssliche Voraussetzung
fu¨r eine tomographische Rekonstruktion ist, wird am folgenden Beispiel fu¨r die gegenwa¨r-
tig an der GSI Darmstadt im Einsatz befindliche PET-Kamera demonstriert. Fu¨r eine
Punktquelle, die sich 90mm (XPET, in Strahlrichtung) und 40mm (YPET) außerhalb des
Zentrums des Bildraumes befindet, wurde fu¨r einen Drehwinkel von 0° der beiden De-
tektorko¨pfe ein Messdatensatz simuliert und anschließend ru¨ckprojiziert (siehe Abbildung
5-3, links).
Simulation und Ru¨ckprojektion wurden dann wiederholt, wobei in der Simulation ein
Detektorkopf um einen zunehmenden Winkel gedreht wurde, ohne die damit verbunde-
ne Verschiebung der Kristallkoordinaten in der Ru¨ckprojektion zu beru¨cksichtigen. Die
aus der Verwendung der nicht korrigierten Kristallkoordinaten resultierende Verzeichnung
der ru¨ckprojizierten Aktivita¨tsverteilung ist in Abbildung 5-3 ersichtlich. Zusa¨tzlich zur
Verzeichnung kommt es zu einer Verschiebung des Schwerpunktes der Verteilung, wie in
Abbildung 5-4 zu sehen ist. Diese ist erwartungsgema¨ß bei einer Verdrehung der beiden
Detektorko¨pfe doppelt so groß wie bei der Drehung nur eines Kopfes.
Abbildung 5-3: Verzeichnung der Ru¨ckprojektion einer Punktquelle, die durch Rotation eines Detektor-
kopfes um XPET hervorgerufen wird. In der oberen Reihe ist der Rotationswinkel in Grad angegeben.
Es wird somit ein Verfahren beno¨tigt, das fu¨r die vorhandene Kamera die millimeter-
genaue Bestimmung der Kristallkoordinaten in verschiedenen Positionen unabha¨ngig fu¨r
die beiden Messko¨pfe im raumfesten Bezugssystem erlaubt, und welches auch fu¨r die oben
beschriebenen zuku¨nftigen in-beam PET-Installationen angewendet werden kann.
Um eine optimal an die Behandlungssituation angepasste Messung durchzufu¨hren, soll
der Drehwinkel der Ko¨pfe variabel sein. Sie nehmen jedoch zueinander stets einen Winkel
von 180° ein, sie stehen sich gegenu¨ber. Die Rotation der PET-Kamera ist in einem Win-
kel von -120° bis zu +120° mo¨glich.
Das PET-Koordinatensystem, in Abbildung 5-5 Mitte dargestellt, rotiert mit den De-
tektoren, das Isozentrumssystem bleibt hingegen ortsfest. Die mathematisch positive Dre-
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Abbildung 5-4: Abstand in YPET der in der Ru¨ckprojektion ermittelten Position von der mit den tat-
sa¨chlichen Kristallkoordinaten errechneten Referenzposition in Abha¨ngigkeit von dem durch eine einfache
Verdrehung um XPET erzeugten Fehler in den Kristallkoordinaten. Die volle Linie stellt dabei die bei einer
gleichzeitigen Verdrehung beider Ko¨pfe ermittelte Abweichung dar, bei der gestrichelten Linie bewegte sich
nur ein Kopf.
Abbildung 5-5: Links: Richtungsbezeichnungen der Raum- und Isozentrums-Koordinatensysteme. Mitte:
Schematische Darstellung der beiden Messko¨pfe im PET-Koordinatensystem und Einheitsvektoren fu¨r
die Beschreibung der Deformation. Die Zahlen beschreiben die Nummern der Laser-Reflektorpositionen.
Rechts: Vera¨nderung der Koordinatensysteme bei der Rotation der Detektoren um den Winkel α und die
Achse XPET.
hung um die Strahlachse, das heißt XPET, hat dabei ein positives Vorzeichen, die mathe-
matisch negative ein negatives. Es wird zuna¨chst vorausgesetzt, dass die Detektoren sich
bei der Rotation nicht deformieren, das heißt, in sich starr sind. Weiterhin wird angenom-
men, dass das Umkehrspiel der Drehmechanik zu vernachla¨ssigen ist, die Anfahrtsrichtung
der Winkel somit keinen Einfluss haben. Beno¨tigt werden die Kristallkoordinaten im PET-
System fu¨r die verschiedenen Winkel.
Das Isozentrumssystem leitet sich aus dem Raumsystem wie folgt ab [Ja¨k96], siehe
auch Abbildung 5-5:
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XRaum=YISO, YRaum=ZISO, ZRaum=−XISO. Bei einem Drehwinkel der Detektoren von
0° sind das Isozentrumssystem und das PET-System identisch. Wenn die PET-Detektoren
bei einem Drehwinkel von 90° stehen, gilt ZPET=YISO.
Es werden fu¨r jeden Detektorkopf mindestens drei Referenzpunkte A, B und C an-
genommen. Die Referenzpunkte sind fest mit dem Detektorkopf verbunden. Sie spannen
eine Ebene auf, die durch die zwei Einheitsvektoren eη und eξ (vergleiche Abbildung 5-5,
Mitte) dargestellt wird.
Auf der Ebene wird in Punkt A eine Senkrechte, eζ errichtet. Die Punkte A, B und
C und die aus dieser Ebene stehende Fla¨chennormale bestimmen damit ein monoklines
Koordinatensystem. Die Koordinaten der Punkte A, B, C und die Kristallkoordinaten
sind im Isozentrumssystem ΣISO bekannt. Die Kristallkoordinaten werden in das System
ΣABC transformiert, es ergibt sich fu¨r jeden Kristall ein Vektor rKristall. Nach der Rotation
um einen bekannten Winkel α werden die neuen Koordinaten der Punkte A, B und C im
Isozentrumssystem durch Messung bestimmt. Es gilt:
rKristall = rA + rABC (60)
rKristall = rA + ξeξ + ζeζ + ηeη (61)
Somit ergibt sich fu¨r jeden Kristall ein Vektor
rABC = (ξ, ζ, η). (62)
Fu¨r die Rekonstruktion wird jedoch der Ort der Kristalle im PET-Koordinatensystem
beno¨tigt, welches mit rotiert. Da zu jedem Kristall ein Vektor rKristall im System ΣABC
bekannt ist, kann die Position der Kristalle im mitrotierenden PET-Koordinatensystem
unter der Annahme eines steifen Detektors berechnet werden.
5.3 Messverfahren
Eine Mo¨glichkeit, die absolute Position von Referenzpunkten im Raum zu ermitteln, ist die
3D Koordinatenbestimmung mit einem Lasertracker. Beauftragt wurde mit der Messung
die Firma sigma 3D, die das Gera¨t Leica Lasertracker LTD 500 verwendete.
An jeden Messkopf der PET-Kamera wurden an die beiden Schmalseiten die in Ab-
bildung 5-6 dargestellten Schienen angebracht. Auf jedem Detektorkopf waren somit zwei
Schienen befestigt, und jede Schiene bot an den a¨ußeren Enden Aufnahmen fu¨r die beiden
Laser-Reflektorkugeln (SMR - Spherically Mounted Retroreflector). Die Aufnahmen fu¨r
die Reflektorkugeln (Abbildung 5-7) wurden als Sonderanfertigung bei der Firma Hubbs
Machine & Manufacturing in Auftrag gegeben.
Mit Blickrichtung gegen den Therapiestrahl wurden in der hinteren Schiene (vergleiche
Abbildung 5-6) die Aufnahmen fu¨r die Laser-Reflektorkugeln in passgenaue Bohrungen
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Abbildung 5-6: PET-Detektor, siehe auch Abbildung 5-8, mit den dauerhaft angebrachten Aufnahme-
schienen fu¨r die Aufnahmen fu¨r die Laser-Reflektorkugeln.
Abbildung 5-7: Die zum Vermessen der Deformation hergestellten Aufnahmen fu¨r die Laser-Reflektor-
kugeln (in der Abbildung mit dargestellt).
gesteckt, die weiter innen und ho¨her sind als die vorderen. Damit wird gewa¨hrleistet, dass
alle acht Punkte mit dem Lasertracker von einem einzigen Punkt im Raum aus zu sehen
sind. Somit stehen fu¨r jeden Detektor vier Referenzpunkte zur Verfu¨gung. Die Aufnahmen
fu¨r die Laser-Reflektoren wurden dauerhaft angebracht, um spa¨tere Kontrollmessungen zu
ermo¨glichen.
In die beschriebenen Aufnahmen wurde bei einer gegebenen Winkelposition der De-
tektorko¨pfe nacheinander die Reflektorkugel per Hand eingelegt (siehe Abbildung 5-8). In
dieser Kugel befindet sich ein Spiegel, der eine kegelfo¨rmige Hohlform bildet. Diese reflek-
tieren den Laserstrahl, der vom Lasertracker ausgesendet wird. Der Lasertracker basiert
auf dem interferometrischen Messprinzip und aus den gemessenen Daten werden sofort
die ra¨umlichen Koordinaten der Reflektorkugel errechnet. Zuvor wurde der Lasertracker
an einem raumfesten Punkt justiert. Wenn die Reflektorkugel bewegt wird, verfolgt der
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Abbildung 5-8: Lasertracker und am Detektorkopf befestigte Aufnahmen fu¨r die Laser-Reflektorkugeln
mit eingelegtem Reflektor.
Lasertracker diese Bewegung automatisch und berechnet die neuen Koordinaten.
Der relative Fehler η = 2σ/d, wobei σ die Standardabweichung des Messwertes und d
der Abstand des Reflektors vom Lasertracker sind, betra¨gt fu¨r eine Koordinate ±10 ppm
(µm/m) fu¨r statische Ziele, also 0.01mm pro Meter Abstand vom Lasertracker [Lei02].
Die Messung der Referenzpunkte bei Drehung der Detektoren wurde in 10°-Schritten vor-
genommen. Die Winkel wurden mit einer Genauigkeit von ± 0.01° angefahren. Da die
Kreisbahnen einen Radius von ungefa¨hr 400mm haben, war die Positionierungenauigkeit
± 0.07mm. Jede Winkelposition der Detektoren wurde aus positiver und negativer Rich-
tung angefahren. Die Messungen wurden hierbei von zwei Standpunkten vorgenommen, da
direkt in der Strahlrichtung im Boden Fu¨hrungsschienen eingelassen sind, die das Aufstel-
len des Lasertrackers verhinderten. Da von jedem Standpunkt aus alle sichtbaren Punkte
gemessen wurden, ergab sich eine Anzahl von Doppelmessungen. Die maximale Abwei-
chungen zwischen doppelt bestimmten Punkten betrug ± 0.2mm.
Beim Vergleich der gemessenen Koordinaten der Referenzpunkte fu¨r die verschiedenen
Anfahrtsrichtungen treten Abweichungen bis zu 0.2mm auf. Die gro¨ßten Abweichungen
gibt es erwartungsgema¨ß, wenn die Detektoren bei 90° beziehungsweise -90° stehen. Da die
Differenzen gering sind, und die Werte um Null schwanken, wurde fu¨r alle Berechnungen
der Mittelwert beider Anfahrtsrichtungen verwendet. Die Koordinaten der Referenzpunk-
te wurden von sigma3D in einem kartesischen Rechtskoordinatensystem angegeben. Die
Beziehung zum linksha¨ndigen Isozentrumssystem wird hergestellt durch XDaten = XIso,
ZDaten = ZIso, YDaten = −YIso. Das Daten-Koordinatensystem wurde im Cave M der GSI
definiert durch Ebenen, die mittels an der Wand und auf dem Boden liegender Messpunkte
definiert sind und mit einer Tastspitze abgenommen wurden. Als Ursprung dieses Systems
wurde das durch das Laserkreuz markierte Isozentrum angesehen, welches ebenfalls durch
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Abbildung 5-9: Schematische Darstellung des idealen (schwarze Linien) PET-Systems im Vergleich zum
wahren System (graue Linien), in dem die Detektoren rotieren. Die mit 1-8 bezeichneten Punkte geben die
Position der Referenzpunkte an. Die wahre Rotationsachse wurde durch die Mittelpunkte der Kreise, um
welche die Referenzpunkte rotieren, gelegt.
Positionieren einer Zielmarke (
”
Reset Cone“) im Schnittpunkt der drei Laserebenen mar-
kiert und anschließend mit dem Lasertracker vermessen wurde.
5.4 Auswertung
Bei Drehung der Detektoren bewegen sich die acht Referenzpunkte na¨herungsweise auf
Kreisbahnen. Fu¨r jeden der acht Referenzpunkte wurden die Messwerte einer Kreisglei-
chung angepasst. Die Mittelpunkte der Kreise liegen außerhalb des Isozentrums, aus ihrer
Lage kann das wahre PET-Koordinatensystem abgeleitet werden (siehe Abbildung 5-9).
Die maximale Abweichung eines Messwertes von der zugeho¨rigen Kreisbahn liegt fu¨r die
acht Referenzpunkte bei 0.50 mm, der Mittelwert der Abweichungen betra¨gt 0.18 mm.
Die Kreismittelpunkte sind die Durchstoßpunkte der wahren Rotationsachse durch die von
den Referenzpunkten eines Kopfes aufgespannten Ebene. Nimmt man an, dass die Rota-
tionsachse im Isozentrum liegt, ergeben sich bei Drehung der Detektoren Abweichungen
zwischen der angenommenen und der tatsa¨chlich gemessenen Position der Referenzpunkte
von bis zu 3.3mm, siehe Abbildung 5-10. Bei gro¨ßeren Winkeln werden, wie zu erwarten,
die Abweichungen gro¨ßer.
Um die Annahme, dass sich die Detektoren wa¨hrend der Rotation wie starre Ko¨rper
verhalten, zu u¨berpru¨fen, wurde der Abstand zwischen den Referenzpunkten, also zum
Beispiel 82 fu¨r den Abstand zwischen den zwei Punkten 8 und 2 (vergleiche Abbildung 5-
5) bei verschiedenen Winkelpositionen ermittelt. Die maximalen Abweichungen von den
Mittelwerten aus allen Messungen sind in Tabelle 5–1 angegeben.
Aus Tabelle 5–1 ist ersichtlich, dass die beiden Detektorko¨pfe nicht vo¨llig starr rotie-
ren. An der der Aufha¨ngung gegenu¨berliegenden Seite bewegt sich der Detektorkopf nach
unten. In YPET-Richtung bei α=-90° betrachtet wird aus dem Rechteck, welches idealer-
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Strecke 82 45 38 74
∆d / mm 0.081 0.075 0.272 0.240
Tabelle 5–1: Maximale Abweichungen d vom mittleren Abstand zweier Referenzpunkte bei der Rotation
der Detektoren. Die Lage der Referenzpunkte ist in Abbildung 5-5 dargestellt.
Abbildung 5-10: Maximale Abweichung der wahren Kristallkoordinaten von den bei idealer Rotation
starrer Detektorko¨pfe um die durch das Isozentrum verlaufende Achse XPET erwarteten Koordinaten.
weise zu erwarten wa¨re, ein trapezfo¨rmiges Gebilde. Dies wurde bei den Berechnungen
vernachla¨ssigt.
Fu¨r die tomographische Rekonstruktion und die pra¨zise U¨berlagerung der in-beam
PET-Bilder mit dem Planungs-Computertomogramm mu¨ssen die genauen Koordinaten
der Kristalle im Isozentrumskoordinatensystem bekannt sein. Mit der Programmierspra-
che IDL (Interactive Data Language) wurde ein Programm erstellt, das die Berechnungen
der Kristallkoordinaten auf der Grundlage der bei den verschiedenen Winkeln gemessenen
Referenzpunkte im Isozentrumssystem erlaubt.
Die Abweichung d zwischen den fu¨r einen steifen Detektor erwarteten und den bestimm-
ten tatsa¨chlichen Kristallkoordinaten wurde fu¨r die verschiedenen angefahrenen Winkel-
positionen der Detektoren ermittelt. Es wurde fu¨r jeden Winkel das Maximum der Abwei-
chung bestimmt (siehe Abbildung 5-10).
5.5 Ergebnis und experimentelle U¨berpru¨fung
Als Ergebnis der Messungen und Berechnungen liegen 25 Dateien vor, die die tatsa¨chli-
chen Kristallkoordinaten bei verschiedenen Winkeln in 10°-Schritten im bina¨ren Format
enthalten. Um die Richtigkeit dieser Koordinaten nach einigen Strahlzeiten zu u¨berpru¨-
fen, wurden nicht nur die Aufnahmen fu¨r die Reflektorkugeln an den Detektoren belassen,
sondern auch ein spezieller Quellenhalter angefertigt, der eine einfache Verifikation der
Korrektheit der Kristallkoordinaten bei verschiedenen Winkeln im Rahmen der ta¨glichen
Konstanzpru¨fung erlauben sollte (siehe Abbildung 5-11). Dazu wurden in eine Plexiglas-
scheibe Aufnahmen fu¨r 13 Punktquellen eingearbeitet, wobei die a¨ußeren Bereiche des
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Abbildung 5-11: Quellenhalter zur Verifikation der Position der Kristalle durch Punktquellenmessungen.
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Abbildung 5-12: Ru¨ckprojektion der nach Messung mit fu¨nf der 13 in Abbildung 5-11 dargestellten
Quellen im PET-Koordinatensystem, die Zahlen geben die Nummern der Quellen in Tabelle 5–2 an.
Gesichtsfeldes (FOV - field of view) abgedeckt werden ko¨nnen. Der Quellenhalter wird
an die Patientenliege montiert und ist drehbar gelagert, um der Drehung der Detektoren
folgen zu ko¨nnen. Die Winkel ko¨nnen hierbei in 10°-Schritten eingestellt werden. Es wird
eine PET-Messung durchgefu¨hrt, die genommenen Daten werden ru¨ckprojiziert und dar-
gestellt (siehe Abbildung 5-12). Die Schwerpunkte der Verteilungen werden bestimmt.
Abbildung 5-13: Darstellung der Abweichung der XPET und der YPET-Koordinate von der Sollpositi-
on fu¨r die korrigierten und fu¨r die unkorrigierten Messwerte. Die Quellennummern stimmen mit den in
Tabelle 5–2 u¨berein.
In Tabelle 5–2 sind in einem Beispiel fu¨r die Position −90° die Schwerpunkte der β+-
Aktivita¨tsverteilungen fu¨r die Ru¨ckprojektion von Punktquellen angegeben. Es wird deut-
lich, dass ohne Korrektur der Kristallkoordinaten die Abweichungen in YPET Richtung
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Nr. Koinzidenzen XPET / mm YPET / mm X
soll
PET / mm Y
soll
PET / mm
unkorrigierte Kristallkoordinaten
0 670915 100.2 -51.3 100 -50
1 741261 100.2 48.8 100 50
2 703777 -100.0 48.8 -100 50
3 642959 -99.9 -51.0 -100 -50
4 1902616 0.1 -1.2 0 0
korrigierte Kristallkoordinaten
0 670590 100.0 -50.3 100 -50
1 741566 100.1 49.7 100 50
2 704113 -100.1 50.0 -100 50
3 642659 -100.1 -49.9 -100 -50
4 1902695 -0.0 -0.1 0 0
Tabelle 5–2: Schwerpunkte von fu¨nf ru¨ckprojizierten Punktquellen fu¨r die -90°-Stellung des Quellenhalters
und der Detektorko¨pfe. Im oberen Teil wurde mit den unkorrigierten Kristallkoordinaten eine Ru¨ckprojek-
tion gerechnet, im unteren Teil wurden die korrigierten Kristallkoordinaten verwendet.
mehr als 1mm betragen, was den Genauigkeitsanspru¨chen in der Ionentherapie nicht mehr
genu¨gt. Mit den korrigierten Kristallkoordinaten dagegen ko¨nnen die Orte der Quellen in
der Ru¨ckprojektion richtig bestimmt werden.
5.6 Zusammenfassung
Fu¨r zuku¨nftige PET-Installationen, die mehr Freiheitsgrade der Bewegung aufweisen,
konnte die Notwendigkeit einer Korrektur der Ortskoordinaten der Detektorkristalle ge-
zeigt werden. Bei unkorrigierter mechanischer Deformation des Detektorsystemes kommt
es zu Verzeichnungen der Aktivita¨tsverteilung und zu Fehlern bei der Bestimmung der
Schwerpunkte der Verteilungen. Am Beispiel der an der experimentellen Schwerionen-
therapieanlage an der GSI Darmstadt im Einsatz befindlichen PET-Kamera wurde ein
Verfahren zur Bestimmung der wahren Bewegung der Detektoren und Korrektur der auf-
tretenden Deformationen entwickelt und eingesetzt. Fu¨r jede mo¨gliche Position wurde der
Ort des Detektors mit einem Lasertracker vermessen und eine Neuberechnung der Kristall-
koordinaten ausgefu¨hrt. Im Vergleich zwischen Ru¨ckprojektionen bekannter Quellvertei-
lungen mit unkorrigierten und korrigierten Koordinaten ist eine deutliche Verbesserung
feststellbar. Gleichzeitig ermo¨glicht diese Quellenmessung eine einfache und schnelle ta¨gli-
che Konstanzpru¨fung, 5min sind ausreichend, im Gegensatz zu dem hohen Aufwand, den
eine Lasertrackermessung darstellt.
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6.1 Allgemeines
Bei der Bewertung der in-beam PET Aufnahmen kommt es trotz einer realistischen Be-
schreibung durch das physikalischen Modell [Po¨n04] und der Anwendung des gleichen Re-
konstruktionsalgorithmus auf gemessene wie auch auf die vorausberechneten Daten und
des damit verbundenen Minimierens des Fehlers [Cre06a] zu Abweichungen zwischen
Messung und Vorhersage. Der wichtigste Grund dafu¨r ist das Auswaschen der Positronen-
emitter durch Ko¨rperflu¨ssigkeiten, insbesondere Blut, wa¨hrend der Messung im Patienten
(
”
Washout“). Diese Prozesse sind bisher in der verwendeten Vorausberechnung nicht ent-
halten. Um deren Ergebnisse weiter zu verbessern, ist es wu¨nschenswert, auf der Basis
experimenteller Daten den Washout zu quantifizieren und in der Vorhersage der Positro-
nenemitterverteilung zu beru¨cksichtigen.
Im lebenden Organismus nehmen die bei der Bestrahlung erzeugten Positronenemitter
an physiologischen Prozessen teil. Die metabolischen Prozesse werden durch die Stellung
im Periodensystem der an den Lebensvorga¨ngen teilnehmenden Elemente, der chemischen
Reaktivita¨t der Verbindung und die vorliegende physikalische Form, das heißt zum Bei-
spiel Lo¨slichkeit, Bindungszustand und den pH-Wert des Mediums, bestimmt [Alp98].
Normalerweise werden Radioisotope wie chemisch stabile, in den Metabolismus involvierte
Nuklide betrachtet. Bei leichten Atomen, wie zum Beispiel dem Wasserstoff-Isotop Tritium
(31H) kann ein Isotopieeffekt beobachtet werden, weil es die dreifache Masse des Wasserstoff-
Isotopes (11H) und damit eine von ihm deutlich verschiedene Kinetik hat. Fu¨r alle anderen,
schwereren Nuklide ist dieser Effekt dagegen vernachla¨ssigbar.
Bei 12C-Bestrahlungen ist der am ha¨ufigsten auftretende Positronenemitter 11C. 11C
und 10C, beides sowohl Projektil- als auch Targetfragmente, ko¨nnen als Methan, Methanol,
Formaldehyd, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid oder Ameisensa¨ure prima¨r gebunden werden.
Kohlendioxid wird als Endprodukt der Zellatmung vom Ha¨moglobin zu den Lungen und
den Nieren transportiert und dann ausgeschieden. Es kann auch in einer katalytischen
Reaktion mit Wasser zu Hydrogencarbonat reagieren [Nel01]. Kohlenmonoxid wird eben-
falls vom Ha¨moglobin abtransportiert. Methanol, Formaldehyd und Ameisensa¨ure sind
Stoffwechselprodukte in verschiedenen Oxidationsstufen. Methan ist ein Endprodukt des
Energiestoffwechsels. Der Sauerstoff, 15O, wird entweder im Blut gebunden oder nimmt
am Zellstoffwechsel teil.
In [Ste70] wird in Abha¨ngigkeit von der Dosis bei Bestrahlung mit einem 185MeV
Protonenstrahl die Ausbeute an den verschiedenen Kohlenstoffverbindungen untersucht,
die der durch die Kernreaktion 16O(p, 3p3n)11C am 16O gebildete Ru¨ckstoßkern 11C ein-
gehen kann. Es wird in [Ste70] gezeigt, dass 45% der Ru¨ckstoß-11C-Kerne, die im Fall
der Schwerionentherapie den Targetfragmenten entsprechen wu¨rden, als 11CO vom Ha¨mo-
globin des Blutes aufgenommen werden.
Es gibt in der Nuklearmedizin verschiedene Ansa¨tze, die Perfusion (die Durchstro¨mung
der Organe) nichtinvasiv mit konventionellem PET zu erfassen. Dabei werden zumeist ein-
zelne Isotope beziehungsweise entsprechend markierte Verbindungen (Tracer) eingesetzt.
In [Car03] wird darauf hingewiesen, dass idealerweise die Verteilung einer markierten
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Verbindung nur durch den jeweils betrachteten physiologischen Prozess erfolgen sollte. In
der Realita¨t jedoch beeinflussen noch weitere Faktoren die Verteilung, wie zum Beispiel
der lokale Blutfluss, mo¨gliches Einbauen des Tracers in Eiweißverbindungen, variierende
Durchla¨ssigkeiten, die lokal vorliegende Konzentration freier Rezeptoren, der Metabolis-
mus der markierten Verbindung im ganzen Ko¨rper und Unterschiede in der regionalen
Aufnahme. Fu¨r einen guten Tracer sollten diese Sto¨rungen jedoch gering sein. Ein Tracer
ist entweder eine natu¨rlich vorkommende, radioaktiv markierte Verbindung oder ein ra-
dioaktiv markiertes Medikament.
In [Car03] werden ebenfalls verschiedene Arten der Extraktion von physiologischen
Daten aus PET-Messungen vorgestellt. Die stochastischen Methoden erlauben das Messen
eines physiologischen Parameters, wie zum Beispiel die Transitzeit oder die Volumenver-
teilung ohne eine detaillierte Beschreibung, in welche Verbindungen der Tracer eingebaut
wird. Weiterhin gibt es Verteilungsmodelle, die sehr genau das Verhalten des Tracers be-
schreiben. Sie beru¨cksichtigen den Ort der Einlagerung des Tracers, die biochemische Form
und die existierenden Konzentrationsgradienten in verschiedenen Teilko¨rperregionen. In
der Komplexita¨t zwischen diesen beiden liegen die sogenannten Kompartimentmodelle.
Diese Modelle beru¨cksichtigen die zugrunde liegende Physiologie, jedoch nicht die Kon-
zentrationsgefa¨lle. Am ha¨ufigsten werden sie fu¨r die mathematische Beschreibung der Ver-
teilung eines Tracers im Ko¨rper eingesetzt.
Washout-Studien am radioaktiven 11C-Strahl wurden von Tomitani et al. [Tom03]
durchgefu¨hrt. Biologische Halbwertszeiten von (91± 8)min und (124± 22)min, bestimmt
fu¨r das Gehirn und den Oberschenkelmuskel des Hasen, werden angegeben. Ebenfalls von
dieser Gruppe wurde ein Experiment vorgestellt, in dem die Fragmentierung eines 12C-
Strahles im Gewebe genutzt wurde. Die gemessene β+-Aktivita¨t betrug 1/30 im Vergleich
zur Bestrahlung mit dem radioaktiven 11C-Strahl, als biologische Halbwertszeit ergab sich
(128± 38) min. Lange Zerfallsmessungen in Tierexperimenten ermo¨glichten das Aufstellen
eines Modells, welches drei verschiedene Washout-Komponenten beru¨cksichtigt [Miz03].
Aus experimentellen Gru¨nden konnten sehr kurze Halbwertszeiten im Sekundenbereich
nicht mit erfaßt werden. Es wurden 11C-Strahlen genutzt, um die Halbwertszeiten der
beiden la¨ngerlebigen Anteile zu bestimmen und ein 10C-Strahl fu¨r den kurzlebigsten An-
teil. Dies ergab im Hasengehirn folgende Anteile: 35 ± 3% mit einer Halbwertszeit von
(2.0± 1.8) s, 30± 3% mit (140± 18) s und 35± 1% mit (10191 ± 2200) s fu¨r die schnelle,
die mittlere und die langsamste Washout-Komponente. Im Hasenoberschenkelmuskel wur-
den 30± 4% mit (10.2 ± 7.6) s fu¨r die schnelle, 19 ± 3% mit (195 ± 52) s fu¨r die mittlere
und 52± 2% mit (3175 ± 378) s fu¨r die langsamste Komponente bestimmt.
Um die Washout-Geschwindigkeiten isotopenabha¨ngig fu¨r in-beam PET zu bestim-
men, wurde von [Hin00] ein Kompartimentmodell mit fu¨nf Komponenten entwickelt, wel-
ches den Transport der bei der 12C-Schwerionentherapie erzeugten Positronenemitter be-
schreibt. Fu¨r die zuverla¨ssige Abscha¨tzung der Modellparameter bei der Erzeugung von
mehr als nur einem Isotop ist jedoch die mit in-beam PET erreichte Za¨hlrate zu niedrig.
In [Kau02] wurde die Entwicklung einer gewebeabha¨ngigen Analyse der in-beam PET
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Daten mit der Beru¨cksichtigung von VOI (
”
volume of interest“) versucht, die auf der Ba-
sis von Computertomogrammen ausgewa¨hlt werden. Der Washout wird hierbei bestimmt,
indem alle Koinzidenzen, die das VOI schneiden, histogrammiert werden. Daraus kann
eine effektive Halbwertszeit bestimmt werden. Dieser Ansatz wurde aber nicht weiter ver-
folgt, da es aufgrund der Inhomogenita¨t der Koinzidenzkana¨le (LOR,
”
lines of response“)
nicht mo¨glich ist, VOI mit nur einem Gewebetyp zu definieren. Es wurde in [Kau02] eine
mittlere Lebensdauer fu¨r die Positronenemitter in Weichgewebe von τ (eff) = 165 s und in
Knochen von τ (eff) = 1220 s angegeben.
6.2 Physikalische Halbwertszeit
Es wurde gezeigt, dass die Za¨hlraten bei in-beam PET zu niedrig sind, um eine isoto-
penabha¨ngige biologische Halbwertszeit zu bestimmen. Die Berechnung einer biologischen
Halbwertszeit ist auf der Grundlage von
λ(eff) = λ(eff,phys) + λ(biol) (63)
unter der Voraussetzung, dass der Abtransport der Positronenemitter u¨ber die Messzeit
konstant ist [Alp98], mo¨glich, wobei λ die Zerfallskonstante ist. Dabei beschreibt λ(eff)
die mittlere effektive gemessene Zerfallskonstante, λ(eff,phys) die mittlere physikalische Zer-
fallskonstante und λbiol die mittlere biologische Zerfallskonstante des Positronenemitter-
gemisches, aus der die gesuchte biologische Halbwertszeit u¨ber
T
(bio)
1/2 = ln2/λ
(bio) (64)
ermittelt werden kann.
Fu¨r diese Rechnung wird jedoch eine mittlere beziehungsweise effektive physikalische
Halbwertszeit beno¨tigt. So erscheint es sinnvoll, fu¨r das bei der Bestrahlung mit 12C-Ionen
erzeugte Positronenemittergemisch eine effektive Halbwertszeit auf der Basis von Phan-
tombestrahlungen zu ermitteln, die hier gleich der physikalischen Halbwertszeit ist, da kein
Washout stattfindet.
Aus diesen Halbwertszeiten und dem O/C Massenverha¨ltnis im menschlichen Gewebe,
welches nach [Ems94] im Mittel etwa 3 ist, kann eine effektive physikalische Halbwertszeit
fu¨r menschliches Gewebe berechnet werden (siehe Abbildung 6-1). Diese wird dann fu¨r die
Bestimmung der biologischen Halbwertszeit nach Gleichung (63) verwendet.
Die in Abschnitt 4 vorgestellten 12C-Bestrahlungen des Wasser- und des Graphitphan-
tomes (siehe Tabelle 4–1, Nr. xii und xvii) wurden deshalb genutzt, um die effektiven phy-
sikalischen Halbwertszeiten der gebildeten Positronenemittergemische in den verschiedenen
Materialien zu bestimmen. Die Halbwertszeit wurde nach der modifizierten Gleichung (7),
A(t) = A0 e
−λ(eff,phys)td (65)
gefittet, wobei λ(eff,phys) der freie Parameter, A0 die Aktivita¨t am Ende der Bestrahlung
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Abbildung 6-1: Zeitabha¨ngigkeit der nach Gleichung (65) gefitteten effektiven Halbwertszeit T
(eff,phys)
1/2
von dem fu¨r den Fit verwendeten Zeitintervall td fu¨r die
12C-Bestrahlungen des Wasser- und des Graphit-
phantomes (siehe Kapitel 4, Tabelle 4–1, Nr. xii und xvii) sowie das nach dem O/C-Massenverha¨ltnis
gewichtete Mittel fu¨r menschliches Gewebe.
und A die Aktivita¨t zum Zeitpunkt td ist. Der Zusammenhang zwischen λ
(eff,phys) und
T
(eff,phys)
1/2 ist analog zu Gleichung (64). Fu¨r ein Gemisch mit Nukliden unterschiedlicher
Halbwertszeiten wird dieses Verfahren zu einer von der Messzeit abha¨ngigen Halbwertszeit
T
(eff,phys)
1/2 fu¨hren. Dies wird auch im vorliegenden Fall beobachtet, siehe Abbildung 6-1.
An die Teildatensa¨tze wurde mit Gleichung (65) eine effektive Halbwertszeit fu¨r verschie-
dene Werte von td angepasst. Dabei wurde gezeigt, dass bei la¨ngeren Abklingmessungen
in beiden Phantomen eine deutlich ho¨here effektive Halbwertszeit bestimmt wird als bei
td = 40 s (siehe Abbildung 6-1 und Tabelle 6.2).
Da die effektive Halbwertszeit nicht nur von der Nachlaufzeit der Messung, sondern
auch wegen der bei 12C no¨tigen Unterscheidung in Target- und Projektilfragmente von
der ra¨umlichen Position innerhalb des bestrahlten Targets abha¨ngt, wurden in den Phan-
tomen ROI (
”
region of interest“) festgelegt, wie in Abbildung 6-2 dargestellt. Somit konnten
die von den Targetfragmenten kommenden Koinzidenzen aus den Feldern 1 von dem aus
Feld 2 kommenden Gemisch aus Target- und Projektilfragmenten separiert werden. Beim
Wasserphantom nimmt mit steigender Nachlaufzeit in ROI 2 die Halbwertszeit deutlich
zu. Grund dafu¨r sind die langlebigen Projektilfragmente, das heißt 11C, die sich in dieser
Region angesammelt haben. In ROI 1 ist der Anstieg nicht so deutlich, weil diese Region
durch die Targetfragmente dominiert wird. Das sind zusa¨tzlich zu 11C auch die ku¨rzer
lebigen Isotope 15O und 13N.
Dies wird auch in den Tiefenprofilen der Abbildung 6-2 deutlich. Die graue durchge-
zogene Linie stellt fu¨r einen monoenergetischen Strahl das β+-Aktivita¨tstiefenprofil der
wa¨hrend der Bestrahlung gemessenen Aktivita¨t dar, die schwarze gestrichelte das Akti-
vita¨tstiefenprofil 10 − 20min nach dem Ende der Bestrahlung. Fu¨r das Wasserphantom
ist eine deutliche Abnahme des Aktivita¨tsniveaus im Plateaubereich, dem Feld 1, in der
Zeitspanne 10 − 20min nach dem Ende der Bestrahlung gegenu¨ber dem Aktivita¨tsni-
veau wa¨hrend der Bestrahlung zu beobachten. Wie oben ausgefu¨hrt, ist der Grund dafu¨r
die relative Kurzlebigkeit des 15O-dominierten Targetfragmentgemisches, das 10min nach
dem Ende der Bestrahlung nur noch wenig zum Aktivita¨tssignal beitra¨gt. Im Peak, der
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Abbildung 6-2: Tiefenprofile der β+-Aktivita¨tsverteilung in verschiedenen Targets. Die durchgezoge-
nen, grauen Linien zeigen die Aktivita¨t, die wa¨hrend der Bestrahlung gemessen wurde, die gestrichelten,
schwarzen Linien geben die Aktivita¨t im Zeitraum zwischen 10 und 20Minuten nach dem Ende der Be-
strahlung an. Der Peak am distalen Ende ist durch die langlebigen Projektilfragmente, also 11C, bedingt.
Die Targetfragmente werden entlang des gesamten Weges erzeugt. Die untere Reihe zeigt die Lage der
korrespondierenden ROI, die definiert wurden, um die Koinzidenzen ra¨umlich zu separieren. ROI 1 entha¨lt
nur Targetfragmente, ROI 2 entha¨lt dagegen Target- und Projektilfragmente.
hauptsa¨chlich durch das langlebige Projektilfragment 11C gebildet wird, bleibt das Akti-
vita¨tsniveau nahezu konstant.
Hingegen ist im Graphitphantom in ROI 1 nur eine geringe Abnahme der β+-Aktivita¨t
zwischen der Messung direkt wa¨hrend der Bestrahlung und der Messung im Zeitintervall
von 10 bis 20min nach der Bestrahlung festzustellen, die vom Zerfall von 10C herru¨hrt.
Dies wird durch die in der Tabelle 6-1 angegebenen effektiven Halbwertszeiten fu¨r die
verschiedenen Nachlaufzeiten unterstu¨tzt. In beiden ROI ist eine a¨hnliche Zunahme der
effektiven Halbwertszeiten mit steigender Nachlaufzeit zu beobachten. Hier werden als
Target- und Projektilfragmente hauptsa¨chlich 11C gebildet, in geringen Mengen noch 10C.
Bei Projektilfragmenten ist die Wahrscheinlichkeit fu¨r die Bildung von 10C ho¨her als bei
Targetfragmenten, da der zweistufige Prozess 12C→ 11C→ 10C einen zusa¨tzlichen Bei-
trag zum direkten 12C→ 10C-Prozess liefert, der fu¨r Projektil- und Targetfragmente gleich
wahrscheinlich ist. Innerhalb der Fehlergrenzen ist dieser Effekt zwischen ROI 1 und ROI
2 jedoch nicht auflo¨sbar, nur durch eine ku¨rzere gefittete effektive Halbwertszeit ist er
angedeutet.
Werden hingegen nur die ersten 40 s nach dem Ende der Bestrahlung betrachtet, ist
der Einfluss der langlebigen Projektilfragmente auf die effektive Halbwertszeit vernachla¨s-
sigbar. Im klinischen Betrieb an der GSI Darmstadt stehen fu¨r die PET-Messung nach
dem Ende der Bestrahlung der Patienten nur eben diese 40 s Nachmesszeit zur Verfu¨gung
(td = 40 s).
Das Etablieren zeiteffizienter Arbeitsabla¨ufe bei der Ionentherapie, mit dem Ziel der
intensiven Nutzung des kostspieligen Ionenstrahles, wird es auch an ku¨nftigen klinischen
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Targetmaterial ROI T
(eff,phys)
1/2 / s T
(eff,phys)
1/2 / s T
(eff,phys)
1/2 / s T
(eff,phys)
1/2 / s
td = 40 s td = 300 s td = 600 s td = 1200 s
Wasser 1 143± 6 162± 1 189± 1 255± 1
Wasser 2 135± 6 242± 1 336± 1 526± 1
Wasser Phantom 127± 3 180± 1 211± 1 325± 1
Graphit 1 152± 14 748± 19 1042 ± 14 1180 ± 4
Graphit 2 147± 10 716± 13 1018 ± 10 1165 ± 5
Graphit Phantom 131± 5 663± 7 966± 6 1136 ± 6
Tabelle 6–1: Effektive Halbwertszeiten T
(eff,phys)
1/2 , die in den Phantomen bei der Analyse der Teildaten-
mengen als Funktion des fu¨r den Fit verwendeten Zeitintervalls td beginnend mit dem Ende der Patienten-
bestrahlungen. Die ROI sind in Abbildung 6-2 angegeben. Der Fehler ist zweimal die Standardabweichung
der gefitteten Parameter. ROI ’Phantom’ bedeutet, dass alle Messdaten in den Fit eingingen.
Therapieanlagen nicht ermo¨glichen, klinische Protokolle mit deutlich la¨ngeren PET-Nach-
messzeiten aufzulegen. Wahrscheinlicher ist das Gegenteil. Deswegen sind die im Folgen-
den betrachteten klinisch-experimentellen Daten wegen dieser Einschra¨nkung der Messzeit
nicht fu¨r eine systematische experimentelle Studie zum Mechanismus des metabolisch be-
dingten Auswaschens der durch Kernreaktionen erzeugten Positronenemitter geeignet. Sie
sind aber hingegen sehr gut geeignet, um das Abklingen der Radioaktivita¨t wa¨hrend rea-
listischer klinisch relevanter Nachmesszeiten zu bestimmen und damit Aussagen zur Za¨hl-
statistik von in-beam PET-Daten zu gewinnen.
Da das O/C Massenverha¨ltnis, wie oben schon erwa¨hnt, im menschlichen Gewebe im
Mittel etwa 3 [Ems94] ist, wurde aus den gefitteten Werten ein gewichtetes Mittel fu¨r
das Zeitintervall vom Ende der Bestrahlung bis td = 40 s berechnet. Dabei ergab sich eine
physikalische Halbwertszeit T
(eff,phys)
1/2 (40 s) = (128.1 ± 3.3) s.
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Eine Beschreibung der bei der Bestrahlung gebildeten Positronenemitterverteilung ist nicht
fehlerfrei mo¨glich, da diese dem individuellen Stoffwechsel im jeweiligen Patienten unter-
liegt. Der Verbleib der Positronenemitter wird vom lokalen Blutfluss bestimmt und von
der Fa¨higkeit, chemische Verbindungen einzugehen. Die zeitliche Verteilung der Positro-
nenemitter wird ferner durch die Bestrahlung beeinflusst. Dieser Einfluss kann auch fu¨r
einen Patienten an verschiedenen Behandlungstagen unterschiedlich sein. Zur Erfassung
und Quantifizierung solcher Prozesse erscheint das Einfu¨hren einer globalen effektiven
Halbwertszeit sinnvoll.
Bei jeder Patientenbestrahlung gibt es eine Nachmesszeit fu¨r die Positronenkamera von
40 s. Diese Zeit beeinflusst den normalen Patientenbetrieb nicht, sie wird vom medizi-
nischen Personal in jedem Fall beno¨tigt, um Zutritt zum Bestrahlungsplatz zu erlangen
und dort den Patienten zu erreichen. In dieser Zeit werden keine neuen Positronenemitter
mehr erzeugt, sie unterliegen jedoch den physikalischen Zerfallsprozessen und physiologi-
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schen Auswaschungsvorga¨ngen. Somit stehen die in dieser Zeit genommenen Daten fu¨r
eine Washout-Analyse zur Verfu¨gung. Durch eine Interlock-Schaltung wird gesichert, das
bei Positionsvera¨nderung des Patienten durch Verfahren des Patiententisches oder der
Positronenkamera oder aber durch Befreien des Patienten aus der Fixiermaske die PET-
Datenakquisition sofort beendet wird.
Der Washout ist nicht u¨ber alle Gewebearten gleichma¨ßig verteilt, im gut durchbluteten
Gewebe sind ku¨rzere effektive Halbwertszeiten zu erwarten als zum Beispiel im Knochen,
wo keine Perfusion stattfindet. Es ist in unterschiedlich gut durchbluteten Geweben eine
teilweise erheblich ku¨rzere effektive als physikalische Halbwertszeit zu erwarten. Auch wird
eine Abha¨ngigkeit der effektiven Halbwertszeit von der Gewebedurchblutung erwartet, wes-
halb es naheliegend erscheint, die effektive Halbwertszeit gewebeabha¨ngig zu bestimmen.
Eine Klassifizierung des Gewebes ist unter Beru¨cksichtigung der zur Verfu¨gung stehen-
den Informationen nur u¨ber die Elektronendichte des Gewebes mo¨glich. Diese ist u¨ber ei-
ne tabellierte Abha¨ngigkeit vom Schwa¨chungskoeffizienten µ durch die Hounsfield-Einheit
(HU) codiert und in den Voxeln des Ro¨ntgen-Computertomogramm (CT) abgelegt, wel-
ches fu¨r jeden Patienten als Grundlage der Bestrahlungplanung aufgenommen wird (ver-
gleiche Kapitel 2.4). Im CT ist jedem Voxel eine Hounsfield-Einheit zugeordnet. Diese
Zahlen beschreiben die Schwa¨chung von Ro¨ntgenstrahlen beim Durchgang durch Materie
und werden relativ zum Schwa¨chungskoeffizienten µ des Wassers angegeben. Sie werden
nach
Hounsfield-Einheit =
µGewebe − µWasser
µWasser
· 1000 (66)
berechnet. In Kombination mit den im Listenmodus gespeicherten PET-Daten wird somit
eine zeit- und gewebeabha¨ngige Analyse der Daten mo¨glich.
6.3.1 Abha¨ngigkeit der effektiven Halbwertszeit von der Hounsfield-Einheit
Fu¨r jede gemessene Koinzidenz ist die zugeho¨rige LOR bekannt. Da Flugzeitmessungen,
wie in [Cre06a] vorgeschlagen, noch nicht ausgefu¨hrt werden ko¨nnen, ist der Annihilati-
onsort des Positrons entlang der LOR, und damit die Hounsfield-Einheit des Voxels, in
dem die Zerstrahlung stattfand, unbekannt. Somit kann eine Beschreibung und Klassifizie-
rung nur nach den u¨ber alle Voxel einer LOR gemittelten Hounsfield-Einheiten erfolgen.
Es wurde fu¨r jede LOR eine gemittelte Hounsfield-Einheit und deren Standardabweichung
berechnet. Dabei wurden alle mit Dosis belegten Bereiche, also alle LOR, die das bestrahl-
te Volumen schneiden, beru¨cksichtigt. Hounsfield-Einheiten kleiner als −600 wurden als
Luft betrachtet und gingen nicht in die Berechnung ein. Die Inhomogenita¨t der Hounsfield-
Einheiten innerhalb einer LOR wird u¨ber die Standardabweichung erfasst.
Jeder Koinzidenzkanal wird so mit zwei Variablen, der mittleren Hounsfield-Einheit
HU , die sich nach
HU =
1
n
n∑
i=1
HU i
∣∣∣∣∣HU i > −600Di > 0 (67)
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berechnet, und σHU , der zugeho¨rigen Standardabweichung, nach
σHU =
√√√√ 1
N − 1
n∑
i=1
(HU i −HU)2
∣∣∣∣∣HU i > −600Di > 0 (68)
charakterisiert. Damit ergibt sich fu¨r jeden Patienten fu¨r jedes Feld ein zweidimensionales
Histogramm aller dosisbelegter LOR der Form
N(〈HU〉, σHU )
∣∣∣∣HU i > −600Di > 0 (69)
(Abbildung 6-3), in dem interessierende Bereiche, ROI, festgelegt werden ko¨nnen.
Abbildung 6-3: ZweidimensionalesHU -σHU Histogramm eines Patienten-CT aller LOR, die das bestrahl-
te Volumen schneiden, wobei alle Bereiche, die mit Dosis belegt sind und die keine Luft ( HU > −600)
enthalten, beru¨cksichtigt wurden. Die im folgenden betrachteten ROI sind eingezeichnet.
Bei den hier dargestellten ROI (vergleiche Abbildungen 6-3 und 6-4) umfasst ROI I
hauptsa¨chlich das Gehirn und etwas Weichgewebe, ROI II entha¨lt sehr inhomogenes Gewe-
be und ROI III vorzugsweise Knochen. Zwischen den verschiedenen Patienten und Feldern
konnten keine wesentlichen Unterschiede in den Verteilungen festgestellt werden. Fu¨r 14
Patienten wurden alle die den jeweiligen Bedingungen fu¨r die betrachtete ROI genu¨genden
Koinzidenzereignisse beru¨cksichtigt, Zeit-Aktivita¨tshistogramme bestimmt und anschlie-
ßend eine effektive Halbwertszeit fu¨r die ROI errechnet (Abbildung 6-4). Die mittels der
oben beschriebenen Bedingungen fu¨r die ROI erhaltenen Teilmengen der Daten wurden
fu¨r eine Fraktion und einen Patienten ru¨ckprojiziert und mit dem CT u¨berlagert, um einen
anatomischen Bezug herstellen zu ko¨nnen (Abbildung 6-4).
Eine signifikante Abha¨ngigkeit der effektiven Halbwertszeit von der mittleren Hounsfield-
Einheit war nicht festzustellen. Gru¨nde dafu¨r sind die hohe Inhomogenita¨t innerhalb eines
Koinzidenzkanales, die auch durch Betrachten der Standardabweichung nur ungenu¨gend
wiedergegeben werden kann und die kurze zur Verfu¨gung stehende Nachmesszeit von 40 s
nach dem Ende der Bestrahlung. Diese ist in der Gro¨ßenordnung der Halbwertszeit von
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Abbildung 6-4: Effektive Halbwertszeiten in den verschiedenen Teilregionen. Links ROI I, in der Mitte
ROI II und rechts ROI III. Um einen anatomischen Bezug der im Histogramm festgelegten Bereiche her-
stellen zu ko¨nnen, wurden die Koinzidenzen beispielhaft fu¨r einen Patienten ru¨ckprojiziert und mit dem
CT u¨berlagert.
10C, aber deutlich ku¨rzer als die Halbwertszeit der beiden ha¨ufigsten Positronenemitter
11C und 15O. Eine verla¨sslichere Messung der la¨ngeren Zerfallskomponenten erfordert ei-
ne deutliche Verla¨ngerung der PET-Messung nach der Behandlung, was aber wie oben
beschrieben, weder fu¨r den klinischen Ablauf akzeptabel noch dem Patienten zumutbar
ist. Die Standardabweichung beschreibt zudem nur die Inhomogenita¨t der Hounsfield-
Einheiten und la¨sst nur beschra¨nkt Ru¨ckschlu¨sse auf den jeweiligen Gewebetyp zu. Eine
Mo¨glichkeit zur genaueren Bestimmung der effektiven Halbwertszeit ist die Verbesserung
der Detektorkonfiguration, die zu einer ho¨heren Za¨hlrate fu¨hrt.
Aus den Daten wurde eine effektive, nach der Ha¨ufigkeit des Auftretens der verschie-
denen LOR gewichtete globale Halbwertszeit von T1/2 = (75.4 ± 2.5) s errechnet. Nach
Gleichung (63) folgt daraus unter Beru¨cksichtigung der zuvor bestimmten effektiven phy-
sikalischen Halbwertszeit T
(eff,phys)
1/2 = 128.1 s eine biologische Halbwertszeit von T
biol
1/2 =
(182.8 ± 21.3) s. Diese biologische Halbwertszeit wurde in die Vorausberechnung der Po-
sitronenemitterverteilung [Po¨n04] eingearbeitet. Dabei wird die biologische Halbwertszeit
jedoch nur wirksam, wenn der Positronenemitter in einem Voxel mit HU < 500 entstan-
den ist. Mit dieser Einschra¨nkung bleiben Knochen vom Washout verschont, da in ihnen
keine Ko¨rperflu¨ssigkeiten zirkulieren. Eine Implementierung dieser so gefundenen biologi-
schen Halbwertszeit zusa¨tzlich zur physikalischen in die Vorausberechnung der Positrone-
nemitterverteilung fu¨hrt in einigen Fa¨llen zu einer verbesserten Anpassung der simulierten
Positronenemitterverteilung an die Messung, siehe Abbildungen 6-5 und 6-6.
90
6.3 Bestimmung der effektiven Halbwertszeit an Patientendaten
Dosisintervall T
(eff)
1/2 /s T
(biol)
1/2 /s
/%
0-100 73.2 ± 0.5 170.8 ± 8.6
0-50 72.8 ± 1.1 168.6 ± 11.6
0-90 71.8 ± 0.6 163.2 ± 8.5
50-100 73.8 ± 0.7 174.1 ± 9.4
90-100 79.5 ± 1.8 209.5 ± 21.3
Tabelle 6–2: Effektive und daraus nach Gleichung (63) berechnete biologische Halbwertszeiten fu¨r die
verschiedenen Dosisbereiche, wobei die in den Phantomexperimenten ermittelte physikalische Halbwertszeit
(siehe Kapitel 6.2) benutzt wurde. Der Gro¨ßtfehler wurde nach Gleichung (70) berechnet.
6.3.2 Abha¨ngigkeit der effektiven Halbwertszeit von der Dosis
Die in Abschnitt 6.3.1 vorgestellten Auswahlkriterien wurden verfeinert, um den Washout
in Abha¨ngigkeit von der applizierten Dosis zu untersuchen. Alle Prozentangaben fu¨r die
Dosis beziehen sich hier auf die Maximaldosis im bestrahlten Feld. Fu¨r die Bereiche
50 − 100% und 90 − 100% wurden LOR ausgewertet, die mindestens 10 Voxel mit ei-
ner Dosis im betrachteten Dosisbereich schneiden. Fu¨r 0− 50% und fu¨r 0− 90% wurden
jeweils Schwellen festgelegt und jeder Koinzidenzkanal, der diesen Bedingungen genu¨gte,
in die Auswertung einbezogen. LOR, die nur Luft enthielten, wurden nicht betrachtet.
Daten von 50 Patienten wurden in die Auswertung einbezogen, wobei jedoch nur die
Messungen Beru¨cksichtigung fanden, bei denen die PET Messung nicht vorzeitig beendet
wurde, das heißt, wo die Nachmesszeit 40 s betrug. Der Fehler wurde als Gro¨ßtfehler nach
Gleichung (70) berechnet, wobei u der Gro¨ßtfehler ist und σ(λ) die bei dem Fit erhaltene
Standardabweichung der Zerfallskonstanten.
u(T1/2) =
∣∣∣∣δT1/2δλ
∣∣∣∣ · u(λ) = ln2λ2 · 2σ(λ). (70)
Die Ergebnisse sind in Tabelle 6–2 dargestellt. Im Dosisbereich D > 90% wurde ei-
ne ho¨here effektive Halbwertszeit ermittelt als im Bereich niedrigerer Dosis. Dies ko¨nnte
ein Hinweis fu¨r eine schlechte Durchblutung im Inneren des Tumors sein und ein damit
reduziertes Auswaschen der Positronenemitter. Werden in der Vorhersage der Positronene-
mitterverteilung statt einer globalen effektiven biologischen Halbwertszeit dosisabha¨ngige
biologische Halbwertszeiten beru¨cksichtigt, kann das zu einer nochmaligen Verbesserung
der Anpassung an die Messung fu¨hren, wie in den Abbildungen 6-5 und 6-6 dargestellt.
6.3.3 Vera¨nderung der effektiven Halbwertszeit wa¨hrend der fraktionierten
Bestrahlung
Die vorhandenen Daten wurden auch hinsichtlich einer mit in-beam PET messbaren Reak-
tion des Gewebes auf die Bestrahlung hin ausgewertet. Besonders interessierte die Frage,
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A B
DC
Abbildung 6-5: Iso-Aktivita¨tslinien mit dem Patienten-CT u¨berlagert, die Linien stehen fu¨r 5, 15,...95%.
(A) ist die Messung, (B) die Vorausberechnung ohne Beru¨cksichtigung des Washouts, (C) die Vorhersage
mit einer globalen biologischen Halbwertszeit und (D) die Pra¨diktion unter Beachtung einer dosisabha¨n-
gigen biologischen Halbwertszeit. Bei Beru¨cksichtigung einer globalen Halbwertszeit kommt es zu einer
verbesserten Nachbildung der gemessenen Verteilung. Bei einer dosisabha¨ngigen Beachtung der biologi-
schen Halbwertszeiten wird die Anpassung an die Messung nochmals verbessert. Die Kreise zeigen die
Regionen an, in denen es durch das Einbeziehen des Washouts in die Vorausberechnung zu Verbesserungen
der Anpassung kam.
A B
DC
Abbildung 6-6: Iso-Aktivita¨tslinien mit dem Patienten-CT u¨berlagert, die Linien stehen fu¨r 5, 15,...95%.
(A) ist die Messung, (B) die Vorausberechnung ohne Beru¨cksichtigung des Washouts, (C) die Vorhersage
mit einer globalen biologischen Halbwertszeit und (D) die Pra¨diktion unter Beachtung einer dosisabha¨n-
gigen biologischen Halbwertszeit. Bei Beru¨cksichtigung einer globalen Halbwertszeit kommt es zu einer
Verbesserung der Nachbildung der gemessenen Verteilung und der Reichweiteabscha¨tzung, bei einer dosi-
sabha¨ngigen Halbwertszeit wird die Anpassung an die Messung nochmals verbessert. Die eingezeichnete
Linie soll die Reichweite verdeutlichen, der Kreis weist auf eine Region hin, wo es durch das Einbeziehen
des Washouts zu einer verbesserten Anpassung der Vorausberechnung an die Messung kam.
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6.3 Bestimmung der effektiven Halbwertszeit an Patientendaten
Abbildung 6-7: Einfluss der Behandlungszeit auf die effektive Halbwertszeit in den verschiedenen Dosis-
bereichen. In der oberen Reihe sind die ru¨ckprojizierten Koinzidenzen fu¨r eine Fraktion eines Patienten
beispielhaft dargestellt und dem CT u¨berlagert, links 0− 90% und rechts 90− 100% Dosisbereich, in der
unteren Reihe sind die fraktionsabha¨ngigen effektiven Halbwertszeiten dargestellt.
Dosisintervall /%
∆T
(eff)
1/2
∆Nf
(s / Fraktion)
0 - 100 −0.34 ± 0.15
0 - 50 −0.20 ± 0.20
0 - 90 −0.25 ± 0.16
50 -100 −0.39 ± 0.19
90 -100 −0.62 ± 0.37
Tabelle 6–3: Anstiege der Ausgleichsgeraden der effektiven Halbwertszeiten als Funktion der Fraktions-
nummer Nf . Der angegebene Fehler ist die doppelte Standardabweichung.
ob das Tumorgewebe auf die fraktionierte Bestrahlung reagiert. Es wurden die Daten von
50 Patienten ausgewertet. Messungen mit weniger als 40 s Nachmesszeit wurden verworfen.
Somit variierte die Anzahl der Patienten pro betrachteter Fraktion zwischen 38 und 50. Es
wurde eine generelle Abnahme der effektiven Halbwertszeit im Verlaufe der fraktionierten
Bestrahlung festgestellt. Obwohl es innerhalb der statistischen Unsicherheiten bei einer
Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% nicht signifikant ist, erscheint es doch offensichtlich,
dass die Abnahme von T
(eff)
1/2 im Bereich der hohen Dosis (90−100%) deutlicher ist als fu¨r
Volumina in denen eine geringere Dosis appliziert wurde. Die Neigungen der Anstiegsge-
raden sind in Abbildung 6-7 und Tabelle 6–3 abgebildet, beziehungsweise angegeben. Die
wahrscheinlichste Erkla¨rung fu¨r diesen Effekt ist Reoxygenierung [Her06]. Dies kann als
Antwort des Tumors auf die Bestrahlung verstanden werden, die Durchblutung verbessert
sich.
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6.4 Zusammenfassung
Die in der Nachmesszeit von 40 s aufgenommenen PET-Daten zeigen, dass innerhalb die-
ser Zeitskala praktisch keine nennenswerte Unterscheidung des Washouts der bei 12C-
Bestrahlungen gebildeten Positronenemitter nach Gewebetypen mo¨glich ist. Dies liegt zum
einen an der hohen Inhomogenita¨t innerhalb einer LOR, die zum einen große Dichteun-
terschiede, zum anderen verschiedene Gewebetypen meint, die auch durch die Hounsfield-
Einheit nur ungenu¨gend beschrieben werden. Eine Beschra¨nkung der analysierten Koinzi-
denzen auf weniger inhomogene Bereiche, das heißt durch Einschra¨nkung zu niedrigeren
Standardabweichungen fu¨hrt zu einer inakzeptabel schlechten Statistik fu¨r die in-beam
PET-Daten. Zum anderen ist die in der zur Verfu¨gung stehenden kurzen Nachmesszeit
bestimmte effektive Halbwertszeit von dem kurzlebigen Projektilfragment 10C dominiert.
Jedoch wurde eine signifikante Abha¨ngigkeit der effektiven Halbwertszeit vom betrachte-
ten Dosisbereich festgestellt. Die im Hochdosisbereich (D > 90%) beobachtete la¨ngere
effektive Halbwertszeit ko¨nnte auf eine schlechtere Durchblutung des Tumors hinweisen.
Eine Abnahme der effektiven Halbwertszeit u¨ber die Gesamtbehandlungszeit, das heißt
u¨ber die verschiedenen Fraktionen, wurde ermittelt. Obwohl der Effekt deutlich erscheint,
ist er bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% nicht signifikant. Die hier gezeigten Re-
sultate zu den effektiven Halbwertszeiten stimmen gro¨ßenordnungsma¨ßig mit den Daten
von Mizuno et al. [Miz03] u¨berein, wo im Hasenoberschenkel und -gehirn Zeitkonstan-
ten gro¨ßer 100 s fu¨r den Washout gemessen wurden. Wenn in-beam PET-Messungen auf
Messzeiten kleiner als 100 s beschra¨nkt werden ko¨nnen, sollte sich somit der gewebeabha¨n-
gige Einfluss des Washouts auf die ra¨umliche Verteilung der Positronenemitter deutlich
vermindern. Davon kann eine bessere U¨bereinstimmung der gemessenen und simulierten
Verteilungen erwartet werden.
Auch wird es dann denkbar, statt wie bisher eine manuelle Inspektion und Bewertung
der Daten vorzunehmen, einen automatisierten Vergleich der Verteilungen durchzufu¨hren
und Abweichungen zwischen dem Bestrahlungsplan und der applizierten Dosis zu quanti-
fizieren [Eng04b], [Par04]. Dies kann an der derzeit einzig existierenden in-beam PET-
Anlage an der GSI Darmstadt jedoch nicht u¨berpru¨ft werden, da nach den Parametern
dieser Anlage eine Bestrahlung zwischen 3 und 10min dauert.
Neue, im Bau befindliche Ionentherapieanlagen wie das Heidelberger Ionentherapiezen-
trum (HIT) werden auf kurze Behandlungszeiten optimiert, indem durch einen ho¨heren
Teilchenfluss die typischen Behandlungszeiten unter einen Mittelwert von 100 s sinken
werden [Hab06]. Diese Entwicklung kann jedoch nur zu einer Verbesserung der in-beam
PET-Bildgebung fu¨hren, wenn zuku¨nftige in-beam PET-Installationen eine gegenu¨ber der
GSI Installation [Eng04b] deutlich erho¨hte Nachweiswahrscheinlichkeit haben. Dies erfor-
dert auch eine gro¨ßere Raumwinkelabdeckung, wie es in [Cre05] und [Cre06b] ausgefu¨hrt
wird.
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7 Zusammenfassung
Das Hauptziel einer Strahlentherapie, die mo¨glichst vollsta¨ndige Vernichtung des Tu-
morgewebes bei einer ho¨chstmo¨glichen Schonung des umliegenden Gewebes und der Ri-
sikoorgane, kann mit Kohlenstoffionen besser als mit Elektronen oder Gammastrahlung
erreicht werden. Ionen haben ein inverses Tiefen-Dosisprofil, sie geben einen Großteil ihrer
Energie am Ende ihres Weges durch Materie ab. Dieses Energieabgabeverhalten, die wohl
definierte Reichweite und die erho¨hte biologische Wirksamkeit im Tumor pra¨destinieren
zum Beispiel Kohlenstoffionen fu¨r die Behandlung inoperabler, gegen konventionell einge-
setzte Strahlung resistenter Tumoren. Allerdings fu¨hren diese Eigenschaften der Strahlung
auch dazu, dass Vera¨nderungen der Dichte der Materie im Strahlweg zu einer Verschiebung
des Maximums der Energieabgabe und damit zu einer deutlichen Vera¨nderung der Dosis-
verteilung fu¨hren. Ein Monitoring der reichweitesensitiven Ionenbestrahlungen ist somit
erforderlich.
Die Positronen-Emissions-Tomographie (PET), die normalerweise dazu benutzt wird,
die Verteilung eines injizierten Positronenemitters im Gewebe zu bestimmen, kann hier ein-
gesetzt werden. Durch Kernreaktionen der einfliegenden Kohlenstoffionen mit Atomkernen
des Gewebes kommt es zur Erzeugung von Positronenemittern, die u¨ber ihren Zerfall mit
dem an der experimentellen Therapieanlage an der Gesellschaft fu¨r Schwerionenforschung
installierten in-beam PET-Scanner nachgewiesen werden ko¨nnen. Da die Dosisverteilung
und die erzeugte Aktivita¨tsverteilung durch verschiedene physikalische Prozesse bedingt
sind, ist ein direkter Vergleich der PET-Messung mit der von den A¨rzten und Medizinphy-
sikern festgelegten Dosisverteilung nicht mo¨glich. Aus der Dosisverteilung und dem Zeit-
ablauf der Bestrahlung wird eine Vorhersage der Aktivita¨tsverteilung berechnet, die dann
mit der Messung verglichen wird. Auf der Grundlage dieses Vergleiches ist die in-beam
PET-Methode in der Lage, wa¨hrend der Behandlung Reichweiteabweichungen im Patien-
ten, Ungenauigkeiten in der Positionierung und auch Fehler im physikalischen Strahlmodell
aufzuzeigen.
Trotz einer guten Anpassung der in der Vorausberechnung verwendeten physikali-
schen Modelle an die Realita¨t kommt es zu Abweichungen, die nicht mit einer ungenau-
en Dosisapplikation begru¨ndbar sind. Diese sind zum gro¨ßten Teil durch die metaboli-
schen Vorga¨nge im Patienten bedingt, an denen die Positronenemitter teilnehmen. Diese
Washout-Prozesse sind zwischen verschiedenen Patienten und verschiedenen Behandlungs-
tagen nicht reproduzierbar. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine Quantifizie-
rung des Washouts in Abha¨ngigkeit verschiedener Parameter vorgenommen, deren Beru¨ck-
sichtigung zur Verbesserung der Vorausberechnung fu¨hrt.
Um eine flexiblere Positionierung des Patienten am raumfesten Bestrahlungssystem
der GSI zu ermo¨glichen, wurde an der GSI ein Bestrahlungsstuhl entwickelt. Um auch bei
der Bestrahlung sitzender Patienten eine in-beam PET-Messung zu ermo¨glichen, sind die
beiden Detektor-Einheiten der PET-Kamera um die Strahlachse drehbar. Durch die hohe
Eigenmasse der Detektoren kommt es jedoch zu Deformationen der idealen Kreisbahn. Um
eine ortsgenaue Rekonstruktion der Daten zu ermo¨glichen, mu¨ssen diese Deformationen
quantifiziert und korrigiert werden. Dies war ein weiteres Anliegen dieser Arbeit.
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Das wichtigste Ziel der vorliegenden Dissertation jedoch war, die in-beam PET-Methode
auf neue Ionensorten zu erweitern. Es wurde gezeigt, dass die in-beam PET-Methode
auch fu¨r 3He-Bestrahlungen angewendet werden kann. Dafu¨r wurden Experimente an ei-
nem 3He-Strahl durchgefu¨hrt. Die Aktivita¨tsausbeute ist bei gleicher applizierter Dosis
etwa dreimal so hoch wie bei 12C-Bestrahlungen. Die erreichbare Reichweite-Auflo¨sung
ist kleiner als 1mm. Bei der Bestrahlung eines inhomogenen Phantoms wurde gezeigt,
dass ein Kontrast zwischen verschiedenen Materialien auflo¨sbar ist. Aus den experimentell
bestimmten Reaktionsraten wurden Wirkungsquerschnitte fu¨r zu Positronenemittern fu¨h-
rende Reaktionen abgescha¨tzt. Die in den 3He-Experimenten genommenen Daten wurden
denen in Kohlenstoff-Ionen-Experimenten gewonnen sowie Literaturdaten fu¨r Protonen-
bestrahlungen gegenu¨bergestellt. Ein Vergleich mit den Rechnungen des Simulationspro-
grammes Shield-Hit erfolgte. Eine Zusammenstellung von Wirkungsquerschnittsmodel-
len und die aufgestellten Anforderungen an ein fu¨r in-beam PET verwendbares Simulati-
onsprogramm sind vorbereitend fu¨r weitere Arbeiten.
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